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Gedrukt in Nederland 


WOORD VOORAF BĲ DE EERSTE DRUK 


Dit boek behandelt de meest voorkomende metingen in de elektronentech- 
niek en geeft een beschrijving van de meetapparatuur die hierbij doorgaans 
wordt gebruikt. Bij de bespreking van deze metingen worden diverse meet- 
methoden met elkaar vergeleken, teneinde de lezer niet alleen met het „hoe” 
maar ook met het „waarom” vertrouwd te maken. 

Speciale metingen, zoals bij de radio- en televisietechniek en op andere ge- 
bieden worden uitgevoerd, vallen buiten het kader van dit werkje, dat zich 
beperkt tot algemene metingen die elke elektronentechnicus dagelijks nodig 
heeft. Ook de zogenaamde professionele meetapparatuur, die slechts door een 
betrekkelijk kleine groep specialisten wordt gebruikt, blijft buiten beschou- 
wing. Wel is veel aandacht besteed aan de gangbare meetapparaten die veel 
elektronentechnici in fabrieken en werkplaatsen gebruiken. 

Niet alleen de behandelde stof, maar ook het niveau waarop dit werk werd 
geschreven, is zodanig gekozen dat een grote groep lezers er met vrucht ge- 
bruik van kan maken. Hierbij wordt onder anderen gedacht aan leerlingen 
van opleidingsinstituten voor de elektronentechniek, zoals H.T.S. en U.T.S., 
technici in een bedrijf en de gevorderde radio- en zendamateur. 

Na grondige bestudering van dit boek zal de lezer een zo goed meetinzicht 
hebben verworven dat hij de fundamentele metingen in de elektronentechniek 
zelfstandig kan uitvoeren. 


А. С. 1. BEERENS 
September 1964 


WOORD VOORAF BĲ DE TWEEDE DRUK 


Daar de tweede druk reeds vrij spoedig na de eerste verschijnt, is de inhoud nog 
voldoende up-to-date. Mede hierdoor kan aan het verzoek van belanghebbenden 
in het elektronica-onderwijs, de veranderingen in dit boekje tot een minimum 
te beperken, worden voldaan. De scholen die dit boekje reeds in hun programma 
hebben opgenomen, kunnen deze druk dus naast de eerste druk gebruiken. Buiten 
enige niet-ingrijpende redactiewijzigingen is ten gerieve van de lezer іп deze tweede 
druk een alfabetisch register toegevoegd. 


A. C. J. BEERENS 
Mei 1966 
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INLEIDING 


In het dagelijks leven komt iedereen bij voortduring met het begrip meten 
in aanraking. De meeste artikelen worden immers in lengte, gewicht of in- 
houdsmaat verhandeld. De manufacturier verkoopt bijv. stof per meter, de 
kruidenier suiker per kilogram, de melkboer melk per liter, enz. 

Onder meten verstaan wij het vergelijken van de te meten grootheid met 
de waarde van de bijbehorende eenheid, De eenheid waarmee de manufac- 
turier werkt is zijn maatlat (eenheid van lengte), de kruidenier heeft zijn ge- 
wichten (eenheid van gewicht) en de melkboer zijn litermaat (eenheid van 
inhoud). 

Het is vanzelfsprekend dat deze eenheden nauwkeurig moeten vastliggen. 
Zo heeft men bijv. de eenheid van massa (kg) vastgelegd door de massa van 
ееп platina-iridium blok, dat zorgvuldig wordt bewaard in het Institut des 
Poids et Mesures te Sèvres bij Parijs. Van deze standaardmassa zijn een 
aantal sub-standaards gemaakt, waarmee men in de diverse landen de in de 
praktijk gebruikte massa’s ijkt. 

Ook in de elektronentechniek speelt het meten een uiterst belangrijke rol. 
De uitdrukking „meten is weten” houdt meer in dan een aardig rijmpje. Het 
slagen van wetenschappelijke proeven, de juistheid van de controle van de 
produktie in fabrieken enz., zijn immers voor een groot deel afhankelijk van 
de betrouwbaarheid van metingen. 

De іп de elektronentechniek gebruikte eenheden van stroom en van 
spanning zijn als volgt vastgelegd: 

Door twee evenwijdige, oneindig lange en oneindig dunne geleiders vloeien 
stromen van 1 ampère, als zij, op een onderlinge afstand van 1 meter, opge- 
steld ig vacuüm, een kracht op elkaar uitoefenen van 2°107 newton per 
strekkende meter. 

Tussen twee punten heerst een potentiaalverschil van 1 volt, als een arbeid 
van 1 newton-meter nodig is om een lading van 1 coulomb van het ene punt 
naar het angere te brengen. 

Alle meetinstrumenten die in de elektronentechniek worden gebruikt, be- 
horen in deze eenheden te zijn geijkt. Voor de fabrikanten van deze meet- 
apparatuur is de ijking van hun produkten aan de hand van de gegeven 
definities evenwel te gecompliceerd. Daarom werkt men in de praktijk meestal 
met hieruit afgeleide standaards, in de vorm van normaalelementen еп nor- 
maalweerstanden. Als standaard voor de elektrische spanning gebruikt men 
meestal een cadmium-normaalelement (Weston-element), dat bij 20 °C een 
spauningsverschil geeft van 1,01865 V. Verder beschikt men over een aantal 
normaalweerstanden, waarvan de weerstandswaarden nauwkeurig bekend zijn. 
De eenheid van elektrische stroom kan теп nu met behulp van de wet van 
Ohm bepalen. 


XI 


De nauwkeurigheid van een meting is in grote mate afhankelijk van de 
juiste keuze van de toe te passen meetapparaten en de meetmethoden. Daarom 
zijn in deel 1 van dit boek de globale werking en de eigenschappen van de 
gangbare meetapparatuur besproken, terwijl in deel II een aantal veel voor- 
komende metingen worden behandeld. 

Ondanks een grondige kennis omtrent meetapparaten en methodiek is een 
foutloze meting in principe onmogelijk. Een van de belangrijkste over- 
wegingen bij het meten is dan ook: „Wat is de nauwkeurigheid van de meting”. 
Hierover vindt de lezer het een en ander in deel III van dit boek. 


XII 


SYMBOLEN, EENHEDEN EN AFKORTINGEN 


SYMBOLEN 


Tenzij de gebruikelijke schrijfwijze anders is, geldt als regel: 

Kleine letters voor wisselstroom (-spannings) grootheden. 
Hoofdleiters voor gelijkstroom (-spannings) grootheden. 
Opmerking: De symbolen van deze grootheden zijn cursief gedrukt. 


EENHEDEN 


Het gebruikte eenhedenstelsel is het stelsel van Giorgi. 


De 
De 
De 
De 
De 
De 


eenheid van lengte: meter (m). 

eenheid van tijd: seconde (s). 

eenheid van massa: kilogram (kg). 

eenheid van kracht: newton (N). 

eenheid van elektrische spanning: volt (V). 

eenheid van elektrische stroom: ampère (A). 
Opmerking: Deze eenheden zijn romein gedrukt. 


AFKORTINGEN 


LF 

MF 
HF 
AM 
FM 


+ 


laagfrequent 
middenfrequent 
hoogfrequent 

in amplitude gemoduleerd 
in frequentie gemoduleerd 
is gelijk aan 

is niet gelijk aan 


is ongeveer gelijk aan 

is evenredig met 
parallel geschakeld met 
groter dan 

kleiner dan 

veel groter dan 

veel kleiner dan 


хш 


DEEL I 


MEETAPPARATEN 


VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN 


a. De nauwkeurigheid 
Men maakt onderscheid tussen de absolute nauwkeurigheid en de relatieve 
nauwkeurigheid van een meetapparaat. 

De absolute nauwkeurigheid is het verschil tussen de afgelezen waarde en 
de werkelijke waarde. Deze nauwkeurigheid geeft men meestal op in de vorm 
van een clausule die garandeert dat de afgelezen waarde binnen de vermelde 
grenzen gelijk is aan de werkelijke waarde. 

Het begrip relatieve nauwkeurigheid komt hierop neer, dat met een meet- 
apparaat met een geringe absolute nauwkeurigheid, soms toch onderlinge 
verhoudingen met grote nauwkeurigheid kunnen worden gemeten. Het vol- 
gende voorbeeld moge dit duidelijk maken: 

Indien een lineaal een zodanige afwijking vertoont dat bijv. iedere 1 mm in 
werkelijkheid 0,98 mm is (de absolute nauwkeurigheid is in dit geval 2 %), 
dan kan men met deze lineaal toch zeer precies onderlinge lengteverhou- 
dingen meten; zo kan men met de desbetreffende lineaal een rechte lijn zeer 
nauwkeurig (<< 2%) in een aantal gelijke stukken verdelen. 


b. Het meetgebied 

De in de elektronentechniek voorkomende grootheden zijn zó verschillend in 
soort en waarde, dat men behoefte heeft aan universele meetapparaten met 
een groot meetgebied. 


с. De in- en de uitgangsimpedantie 
De ingang van een meetapparaat bestaat meestal uit een parallelschakeling van 
een weerstand en een capaciteit. 

De ingangsweerstand bepaalt het opgenomen vermogen uit het te meten 
circuit. Onttrekt het meetapparaat te veel energie aan het meetcircuit, dan 
wordt de werking van de schakeling door de meting ontoelaatbaar verstoord. 
Men zegt dan dat de demping van het meetapparaat te groot is. In de elek- 
tronentechniek, waar men dikwijls met zeer kleine vermogens te doen heeft, 
is dit punt van groot belang. 

De ingangscapaciteit van een meetapparaat veroorzaakt een capacitieve be- 
lasting van het meetpunt. Deze beïnvloedt de toestand van het meetobject, 
waardoor de meting onbetrouwbaar kan worden. 

De uitgangsimpedantie is belangrijk bij meetapparatuur die als signaal- 
bron dienst doet, bijv. bij meetoscillatoren. Over het algemeen wenst men een 
lage uitgangsimpedantie, waardoor de uitgangsspanning van het meetapparaat 
nagenoeg constant blijft bij variaties van de uitwendig aangesloten belasting. 

De in- en de uitgangsimpedantie van HF-meetapparatuur moeten boven- 
dien „aangepast” zijn teneinde de optimale energie-overdracht te verkrijgen. 
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d. De bediening 

Het meetapparaat moet mechanisch en elektrisch zodanig geconstrueerd zijn 
dat de bediening zo eenvoudig mogelijk is. Men denke hier bijv. aan beper- 
kingen in gewicht en afmetingen, waardoor de kans op beschadiging en ont- 
regeling bij vervoer vermindert. Een minimaal aantal bedieningsorganen en 
een duidelijke, ondubbelzinnige tekst bij de knoppen, de schakelaars en de 
stekerbussen bespaart meettijd en voorkomt vergissingen. 


е. De bedrijfszekerheid en de levensduur 

Meetapparaten worden dikwijls gebruikt in belangrijke produktieprocessen en 
laboratoriumproeven. Een grote betrouwbaarheid (ook op de lange duur) is 
dus vereist. 


HOOFDSTUK 1 


INSTRUMENTEN VOOR HET METEN VAN ELEK- 
TRISCHE STROMEN EN SPANNINGEN 


De eiektrische stromen en spanningen die in de elektronentechniek voor- 
komen, lopen in waarde sterk uiteen. De laagste spanningen liggen in de orde 
van grootte van enige micro-volt (bijv. het antennesignaal van radio- en tele- 
visie-ontvangers); er komen echter ook spanningswaarden voor van duizenden 
volt (bijv. de naversnellingsspanning op een televisiebeeldbuis). De frequentie 
van de te meten stromen of spanningen kan bovendien nog variëren van 
nul Hz (gelijkstroom resp. -spanning) tot honderden MHz. De hiervoor te ge- 
bruiken stroom- en spanningsmeters moeten dus vaak een grote gevoeligheid!) 
hebben en een groot amplitude- en frequentiegebied bestrijken. Het behoeft 
daarom geen betoog dat de specifieke sterkstroommeters (zoals weekijzerme- 
ters, elektrodynamische, elektrostatische en hittedraadmeters) in de elektronen- 
techniek slechts in zeer beperkte mate bruikbaar zijn. In dit boek zijn deze 
instrumenten daarom ook niet behandeld. 

De nauwkeurigheid van stroom- en spanningsmeters wordt in de regel op- 
gegeven in procenten van de volle schaalwaarde. De procentuele fout van de 
waarneming kan dus aanzienlijk groter zijn als de uitslag van de meter kleiner 
is. Wordt bijv. een nauwkeurigheid van +2% opgegeven, dan kan op het 
vijfde deel van de schaal een meetfout van + 10 % optreden. Tracht daarom 
steeds een zo groot mogelijke meteruitslag te verkrijgen (bijv. door een gunstig 
meetgebied te kiezen). 

Daar wisselspanningen en -stromen veelal sinusvormig met de tijd variëren, 
zijn praktisch alle wisselspannings- (wisselstroom-) meters geijkt in de effec- 
tieve waarde van sinusvormige spanningen resp. stromen. 

Om tijdens het meten zo weinig mogelijk energie аап het meetcircuit te 
onttrekken, dient de inwendige weerstand van een stroommeter laag te zijn 
(Р = FXR), en die van een spanningsmeter hoog (Р = V?/R)). 


1.1. DE DRAAISPOELMETER 


Principe 


De werking van de draaispoelmeter berust op de kracht uitgeoefend op een 
geleider in een constant magneetveld, indien door deze geleider de te meten 
stroom loopt. 


1) De gevoeligheid van een meter is de minimale benodigde spannings(stroom)-waarde 
om een volle uitslag te verkrijgen. Een kleine waarde betekent dus een grote gevoeligheid. 
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Werking (zie fig. 1.1) 


Fig. 1,1 


Het magneetveld wordt opgewekt door een permanente magneet A. Twee 
cilindervormig uitgeholde weekijzeren poolschoenen B en het cilindervormige 
vast opgestelde weekijzeren kernblok C, veroorzaken een radiaal veld in de 
luchtspleet tussen В еп С. In deze luchtspleet bevindt zich het draaibare 
spoeltje D waarop de wijzer E is bevestigd. Sturen we de te meten stroom 
door deze spoel, dan werkt hierop een koppel gelijk aan: 


D =1В'О*п. (1.1) 
Hierin is: 
D = het koppel, 
1 de te meten stroom, 
B de magnetische inductie in de luchtspleet, 
о het oppervlak van ееп winding, 
n = het aantal windingen van de spoel. 


Als alleen dit koppel aanwezig zou zijn, zou de wijzer altijd de maximale 
uitslag aangeven; behalve de geringe wrijving van de lagering is immers geen 
andere remmende kracht aanwezig. Er moet dus een tegenkoppel worden 
aangebracht, dat er voor zorgt dat de wijzer steeds in de stand blijft staan die 
overeenkomt met de waarde van de te meten stroom. Hiervoor gebruikt men 
meestal een spiraalveer (F) die strakker wordt gespannen naarmate de wijzer 
verder uitslaat. Indien deze veer voldoende windingen heeft, zal het aldus ge- 
vormde tegenkoppel evenredig zijn met de draaiingshoek van de spoel. Deze 
hoek is ook evenredig met de stroom (zie formule (1.1)), zodat een dergelijke 
meter een lineaire schaal (G) heeft. Door de luchtspleet een speciale vorm te 
geven, kan men desgewenst ook een niet-lineaire schaalindeling verkrijgen. 
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De lagering van het draaispoelsysteem bestaat meestal uit een as waarvan 
de uiteinden voorzien zijn van op de juiste wijze geslepen stalen punten die 
in lagerbusjes rusten. De- wrijving van deze zgn. puntlagering kan aanleiding 
geven tot een foutieve meteruitslag. Deze zgn. stellingfout kan geëlimineerd 
worden door zachtjes op het instrument te tikken, waardoor het meetsysteem 
zich op het juiste evenwicht instelt. Voor zeer gevoelige meters hebben punt- 
lagers te veel wrijving. Men gaat dan over tot zgn. spanband-ophanging. 
Hierbij wordt de draaispoel tussen twee torsiebandjes gespannen die een tegen- 
koppel geven evenredig met de draaiingshoek, en die tevens voor de toe- en 
de afvoer van de te meten stroom zorgen. 

Aangezien de wijzer altijd op enige afstand van de schaal loopt, is de af- 
lezing van de meteruitslag afhankelijk van de hoek waaronder теп afleest. 
Dit noemt men de parallax, Om de afleesfouten tengevolge van parallax tot 
een minimum te beperken, gebruikt men meswijzers en voorziet men de 
schaal van een spiegel (H). De juiste aflezing verkrijgt men, indien het oog 
van de waarnemer, de scherpe kant van de meswijzer en het spiegelbeeld 
ervan op één rechte lijn liggen. 

Voor het uitbalanceren van de wijzer is deze voorzien van de staafjes 1 
met verplaatsbare contragewichtjes. Deze gewichtjes zijn zodanig aangebracht, 
dat het zwaartepunt van het draaisysteem precies in de draaiingsas ligt. 

Om te voorkomen dat de wijzer enige tijd om zijn instelpunt blijft slingeren, 
is iedere meter voorzien van een dempingsinrichting. Bij een draaispoelmeter 
bestaat deze veelal uit een aluminium raampje waarop de draaispoel is ge- 
monteerd. Indien de wijzer beweegt, worden in dit raam wervelstromen opge- 
wekt die de oorzaak van hun ontstaan tegenwerken. Soms fungeert een aparte 
kortsluitwinding als dempingswikkeling. Op deze wijze worden de bewegingen 
die de wijzer tijdens het transport van de meter maakt, ook enigszins afge- 
remd. Het is echter aan te raden tijdens het vervoer van de meter de aan- 
sluitklemmen kort te sluiten, waardoor de draaispoel zelf dienst doet als een 
extra dempingswikkeling. 

De gevoeligheid kan men binnen beperkte grenzen bijstellen met behulp 
van een magnetische shunt. Deze bestaat uit een weekijzeren plaatje (J), waar- 
mee men het magnetische veld in de luchtspleet meer of minder kortsluit. 
Ook andere magnetische geleiders in de buurt van de draaispoelmeter (bijv. 
het stalen paneel waarin de meter is gemonteerd), kunnen invloed hebben op 
de magnetische inductie B. De fabrikant behoort daarom op te geven onder 
welke omstandigheden de meter is geijkt. 


Eigenschappen 
Zoals reeds is opgemerkt, heeft een normale draaispoelmeter in principe een 
lineaire schaal. 

De meteruitslag is evenredig met de gemiddelde waarde van de te meten 
stroom. Een wisselstroom veroorzaakt dus geen meteruitslag; alleen bij zeer 
langzame stroomvariaties zal het instrument de momentele waarde trachten 
aan te wijzen, 


De gevoeligheid is afhankelijk van de sterkte van het magnetische veld in 
de luchtspleet en de dimensionering van de draaispoel (zie formule (1.1)). 

De inwendige weerstand wordt bepaald door de weerstandswaarde van de 
draaispoel, eventueel vermeerderd met de waarde van een temperatuur-correc- 
tieweerstand. De draaispoel bestaat nl. meestal uit koperdraad waarvan de 
weerstandswaarde ca. 0,4 % рег °C toeneemt. Deze weerstandsverandering 
kan een ernstige aanwijsfout veroorzaken. Om dit te vermijden, schakelt men 
in serie met de draaispoel een weerstand met een zeer lage temperatuur- 
coëfficiënt (bijv. manganinedraad). Naarmate de weerstandswaarde hiervan 
hoger is, wordt het geheel temperatuur-onafhankelijker, echter ten koste van 
de gevoeligheid. Een gebruikelijke draaispoelmeter van 100 uA volle uitslag 
heeft bijv. een inwendige weerstand van 2 КО, zodat het opgenomen vermogen 
20 uW bedraagt. 

Wil men met dit instrument een grotere stroom meten, dan maakt men ge- 
bruik van een parallelweerstand, die het te veel aan stroom opneemt (zie 
fig. 1.2). De shuntweerstand R, volgt uit de vergelijking: 


i 3 
“Къ | Къ 
mis 
Ша -1` 


I: Im 


Ro а2) 


де meterweerstand (bijv, 2 КО), 
de meterstroom voor volle uitslag (bijv. 100 pA), 
de gewenste maximale stroom. 


М Іт 
Ей. 


Fig. 1.2 


Voor een maximale stroom van 10 mA is dus volgens formule (1.2) een 
shuntweerstand van 20,2 Q nodig. De inwendige weerstand van deze 10 mA- 
meter is gelijk аап de vervangingsweerstand van R, parallel met Rm; dit is 
20 Q. Het opgenomen vermogen bedraagt FXR, = 2 mW. 

Wenst men verschillende stroomgebieden, dan verdient de schakeling vol- 
gens fig. 1.3b de voorkeur boven die volgens fig. 1.3а. In fig. 1.3a staat de 
contactweerstand van de schakelaar (Sk) in serie met de laagohmige shunt- 
weerstanden. Een slecht contact van deze schakelaar kan zodoende een flinke 
misaanwijzing tot gevolg hebben. Verder moet het omschakelen van het ene 
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meetgebied naar het andere zonder onderbreking geschieden, anders loopt 
de totale te meten stroom tijdens de onderbreking door de meter, waardoor 
deze vernield kan worden. Deze bezwaren voorkomt men in de schakeling 
volgens fig. 1.3b, waarin een zgn. universele shunt is toegepast. 


Rm 


В =1818A Rm=2kA 


R1=20,20 Rm=2ka Яз =1,8180 Im=100pA 
R2=2002N Тт=ЮОнА R3=0202N 
R3=0,20002N 

Fig. 1.3a Fig. 1.3b 


De draaispoelmeter is vanzelfsprekend ook geschikt voor het meten van 
spanningen. Voor de volle meteruitslag is in ons voorbeeld een spanning nodig 
van 100 pA X 2 KQ = 0,2 У. 

Wil men een grotere spanning meten, dan gebruikt men een serieweerstand, 
waarover het teveel aan spanning komt te staan (zie fig. 1.4). De voorschakel- 
weerstand R, volgt uit de vergelijking: 


V: Vm = (Ra + Rm) : Rm 


K 
R= Ra (у -1). аз) 
Hierin is: 
Rm = de meterweerstand (bijv. 2 КО), 
Va = de meterspanning voor volle uitslag (bijv. 0,2 V), 
V = de gewenste maximale spanning. 


vk 
Е Б Е: 
Fig.l4 8 


Voor een maximale spanning van 10 V is dus volgens formule (1.3) een 
voorschakelweerstand van 98 kQ nodig. De inwendige weerstand van deze 
10 V-meter is gelijk aan de vervangingsweerstand van R, in serie met R; dit is 
100 КО. Het opgenomen vermogen bedraagt V?/R; = 1 mW. 


Fig. 1.5 geeft een schakeling voor verschillende spanningsgebieden. Men 
ziet hieruit, dat de inwendige weerstand toeneemt naarmate het spannings- 
gebied hoger is. In elk meetgebied is echter het quotiënt van de weerstand en 
de maximale spanning hetzelfde, nl. 10 КО per volt. Dit quotient is een maat- 
staf voor het opgenomen vermogen van de meter. Bij het meten van bijv. 
80 V in het 100 V-gebied is de inwendige weerstand van de meter 100 X 
10 КО = 1 MQ; het opgenomen vermogen is dan (80 V)?/1 MQ = 6,4 mW. 
Een voltmeter is dus beter naarmate het quotiënt „ohm per volt” groter is. 


R2=200kA 
R3=700kA 


Fig. 1.5 


Een draaispoelmeter kan zeer nauwkeurig zijn (tot op ca. 0,1 %). Bedenk 
echter, dat de prijs veel meer dan evenredig met de nauwkeurigheid toeneemt. 
De in de praktijk gebruikte meters zijn meestal van de klasse van 1 à 2%. 

Tenslotte merken we ор, dat een draaispoelmeter gevoelig is voor over- 
belasting; de kracht op de draaispoel neemt immers lineair toe met de 
stroom. Bij sterke overbelasting slaat de wijzer met zoveel kracht tegen de 
eindstuit, dat verbuiging van de wijzer en beschadiging van de draaispoel het 
gevolg kan zijn. 


1.2. DE CELMETER 


Principe 
De te meten wisselspanning wordt gelijkgericht, en vervolgens toegevoerd 
aan een draaispoelmeter. 


Werking (zie de fig. 1.6а t/m 1.65) 

De fig. 1.6a t/m 1.64 geven enige schakelmogelijkheden. De eenvoudigste 
methode is weergegeven in fig. 1.6a. Deze schakeling heeft echter het nadeel 
dat de stroom slechts in één richting kan lopen, waardoor het meetobject 
asymmetrisch wordt belast. Dit kan men vermijden door de schakeling vol- 
gens fig. 1.6b te kiezen. Het meetpunt wordt hier symmetrisch belast door toe- 
voeging уап de gelijkrichtcel D, en de weerstand R. waarvan de waarde over- 
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Fig. 1.6a Fig. 1.6b Fig. 16e Fig. 1.64 


Fig. 16e Fig. 1.6f 


eenkomt met de meterweerstand. Fig. 1.бе geeft een afbeelding van de mo- 
mentele stroom door de draaispoelmeter M in de schakelingen volgens de fig. 
1.ба en 1.6Ь. 

Fig. 1.6c toont de veel gebruikte Graetz-schakeling. In deze schakeling 
laten beurtelings twee tegenover elkaar liggende cellen de stroom door. Als 
gevolg hiervan vloeit de stroom steeds in dezelfde richting door de draaispoel- 
meter. De meterstroom neemt dus de vorm aan volgens fig. 1.6f. Een zelfde 
resultaat kan men bereiken met de schakeling volgens fig. 1.6d. Deze schake- 
ling heeft bovendien het voordeel dat een eventuele gelijkspanningscomponent 
van de te meten spanning door de transformator T wordt geblokkeerd. De 
gevoeligheid van de schakelingen volgens de fig. 1.6с en 1.6d is tweemaal 
groter dan die volgens de fig. 1.6a en 1.6b. 


Eigenschappen 

De uitslag van de celmeter is evenredig met de gemiddelde waarde van de 
gelijkgerichte spanning. De schaal is echter geijkt in de effectieve waarde van 
sinusvormige spanningen. zodat de uitslag foutief is bij het meten van niet- 
sinusvormige spanningen. 

Het schaalkarakter van deze meters zal min of meer worden beïnvloed door 
de eigenschappen van de gelijkrichtcellen (zie fig. 1.7). Uit deze karakteristiek 
blijkt, dat de weerstand in de doorlaatrichting afneemt bij toenemende stroom, 
terwijl de weerstand in sperrichting niet oneindig groot is. 

Wil men nu toch een lineaire schaalverdeling verkrijgen, hetgeen bij een 
instrument bestemd voor verscheiden meetgebieden wel wenselijk is, dan kan 
men de volgende maatregelen nemen: 

a. De totale weerstand in serie met de gelijkrichter moet groot zijn ten op- 
zichte van de celweerstand іп de doorlaatrichting, zodat de meterstroom 
praktisch onafhankelijk is van de doorlaatweerstand. 


п 


b. De totale weerstand in serie met de gelijkrichter moet klein zijn ten op- 
zichte van de celweerstand in sperrichting, zodat het gelijkrichtrendement 
niet belangrijk verlaagd wordt. 


+Ip 


— + 
Doorlaatrichting 


Om aan beide voorwaarden te kunnen voldoen, vergroot men de celstroom 
teneinde de doorlaatweerstand te verminderen (zie fig. 1.8). Deze figuur geeft 
de schakeling van een wisselspanningsmeter met een lineair meetgebied van 
10 V. De hierin gebruikte draaispoelmeter heeft dezelfde eigenschappen als 
die uit de fig. 1.3 t/m 1.5 (100 pA, 2 KQ). Met behulp van R, wordt de cel- 
stroom vergroot van 100 pA tot 500 pA. De weerstand R, kiest men zodanig 
dat de meter een volle uitslag geeft bij een ingangsspanning van 10 V. Het 
quotiënt „ohm per volt” van deze wisselspanningsmeter is dus belangrijk lager 
dan die van de overeenkomstige gelijkspanningsmeter van fig. 1.4. Het op- 
genomen vermogen uit het meetobject is dientengevolge aanmerkelijk groter. 


500pA As 


юм, 400рА' OOpa 


Voor een wisselstroommeter met een lineair 10 mA-meetgebied zou men 
de schakeling van fig. 1.8 kunnen shunten. Dit kost echter weer extra ver- 
mogen, hetgeen de bruikbaarheid van de meter beperkt. Daarom past men 
bij voorkeur een stroomtransformator toe, die de te meten stroom omzet in de 
gewenste celstroom. Fig. 1.9 geeft een schakeling van een wisselstroommeter 
met een lineair 10 mA-meetgebied. De transformatieverhouding kan men be- 
rekenen uit: 


Fig. 19 


Deze meter neemt hetzelfde vermogen op als de wisselspanningsmeter van 
fig. 1.8, mits de verliezen van de transformator te verwaarlozen zijn. 

Deze celmeters zijn geschikt voor frequenties tussen ongeveer 20 Hz en 
10 000 Hz. Beneden 20 Hz gaat de wijzer trillen en boven de 10 000 Hz gaan 
de parasitaire capaciteiten van de schakelaars, de bedrading, de weerstanden 
en de transformator een rol spelen, waardoor de nauwkeurigheid afneemt. 

De nauwkeurigheid van een celmeter hangt voornamelijk af van de eigen- 
schappen van de toegepaste gelijkrichtcellen, en is in de praktijk niet beter 
dan ca. 14 %. 


Opmerking bij $ 1.1 en $ 1.2 

Er zijn meetapparaten in de handel waarin een draaispoelmeter door om- 
schakeling al of niet wordt gecombineerd met gelijkrichtcellen. Op deze 
manier kan men gelijk- en wisselstromen meten (vanaf ca. 100 pA resp. 1 mA), 
en gelijk- en wisselspanningen (vanaf ca. 100 mV resp. 1 V). 

Teneinde deze draaispoelmeter voor nog meer doeleinden te kunnen ge- 
bruiken zijn meestal voorzieningen getroffen voor het meten van weerstands- 
waarden. Fig. 1.10а geeft een dergelijke schakeling. Een interne batterij met 
een bekende spanning (Vp) veroorzaakt een stroom (Г) door de te meten 
weerstand R,. Deze stroom (en dus ook de meteruitslag) is een maat voor de 
waarde van R, 

De weerstanden R, еп R, zijn zodanig gekozen dat de meter de volle uit- 
slag geeft bij R, — 0 Q (kortgesloten ingangsklemmen), en de halve uitslag bij 


13 


een vooraf bepaalde R‚-waarde (bijv. 1000 9). Bij R, = оо (open ingangs- 
klemmen) loopt geen stroom door de meter. Aldus zal de weerstandsschaal 
er uitzien zoals in fig. 1.10b is getekend. Bij hoge weerstandswaarden is deze 
schaal dermate samengedrongen, dat de nauwkeurigheid gering is. Door om- 
schakeling van de weerstanden R, en R, kan men naar willekeur ook andere 
middenschaalwaarden kiezen. 


Ve Rs 


Fig. 1.10а 1 


В, ю 54з 2 075 05 025 ол gon 
еы OTA JR 045 фе 


Om de draaispoelmeter in beperkte mate te beveiligen tegen overbelasting, 
gebruikt men de schakeling volgens fig. 1.11. De werking is als volgt: 

De weerstand R, is zodanig gekozen, dat bij volle meteruitslag de doorlaat- 
weerstand van de gelijkrichtcel О, groot is ten opzichte van R, + Rm. Deze 
cel beïnvloedt de meteruitslag dan nauwelijks. Bij overbelasting stijgt de span- 
ning over de cel, waardoor zijn doorlaatweerstand afneemt (zie fig. 1.7). De 
stroom vloeit nu voornamelijk door deze gelijkrichtcel (buiten de meter om). 
Om de meter ook te beveiligen bij een foutieve aansluiting (verkeerde polari- 
teit), gebruikt men de tweede beveiligingscel О, die een soortgelijke werking 
heeft. 


Fig. 1.11 
Gebruik 
Door de geringe afmetingen en gewicht, de lage prijsklasse en de vele moge- 
lijkheden, is dit soort universele meters een van de meest gebruikte meet- 
instrumenten. Dit apparaat kan men ook buitenshuis gebruiken, omdat voor 
de werking geen netspanning nodig is. 


1.3. DE THERMOKOPPELMETER 

Principe 

Verhitting van een las tussen verschillende materialen veroorzaakt een poten- 
tiaalverschil, zodat in het desbetreffende circuit een thermostroom gaat vloeien 
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die door een draaispoelmeter wordt gemeten. De las wordt verhit door de te 
meten stroom. 


Werking (zie fig. 1.12a) 

Het thermokoppel bestaat uit twee aan elkaar gelaste draden van verschillen- 
de materialen, bijv. ijzer (Fe) еп constantaan (Co), waarvan de lasplaats bij 
het punt A direct of indirect met een gloeidraad is verbonden. De punten B 
en C gaan naar de draaispoelmeter M. 


Fig. 1.12a 


Vloeit de te meten stroom 7 door de gloeidraad, dan wordt de lasplaats A 
verwarmd tot de temperatuur f, terwijl de lassen B еп С koud” blijven ор to. 
Hierdoor ontstaat een thermospanning over de meterklemmen die evenredig 
is met de temperatuurverhoging f-t, Dit temperatuurverschil is evenredig 
met de ontwikkelde warmte I?R, zodat de schaal van de meter kwadratisch is. 


Eigenschappen 


Zoals we reeds hebben vermeld, is het schaalkarakter in principe kwadratisch 
(zie fig. 1.12b). 


023 4 5 $ 3 9 Lj 
Fig. 112% 


De uitslag van de thermokoppelmeter is evenredig met de ontwikkelde 
warmte, dus met het kwadraat van de effectieve waarde van de te meten 
stroom, Het instrument kan dus met gelijkstroom worden geijkt. 

De gevoeligheid hangt af van het gebruikte thermo-element (ijzer-constan- 
taan geeft een thermo-e.m.k. van ca. 5 mV per 100 °C) en de eigenschappen 
van de gloeidraad. Voor het bereiken van grote gevoeligheden moet de gloei- 
draad zeer dun zijn en moet de afkoeling door de omringende lucht worden 
vermeden door insmelting in vacuüm. Het onderbrengen van gevoelige ther- 
mokoppels in een luchtledige ballon is tevens noodzakelijk in verband met 
oxydatie van de uiterst dunne gloeidraad (soms dunner dan 10 micron) en 
geeft betere bescherming tegen mechanische beschadigingen van buiten af. 
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Deze vacuümthermokoppels worden vervaardigd voor stromen van ca. 10 
tot 300 mA. De weerstand van de gloeidraad varieert hierbij van са. 100 tot 
1 9, zodat het opgenomen vermogen tussen 10 mW en 100 mW ligt. Het 
laagste bereikbare spanningsmeetgebied is dus ca, 1 V. Wil men hogere span- 
ningen meten, dan gebruikt men voorschakelweerstanden waarover het te veel 
aan spanning komt te staan, 

Met dit instrument kan men stromen met een frequentie tot ongeveer 
100 MHz meten. Naarmate de gloeidraad dunner is heeft men minder last 
van het huideffect !), waardoor het frequentiebereik groter is. 

De nauwkeurigheid van een thermokoppelmeter (na ijking met gelijkstroom) 
kan beter zijn dan 1 %. 

Een thermokoppel is zeer gevoelig voor overbelasting. Boven de opgegeven 
maximaal toelaatbare stroom kan de gloeidraad smelten. 

Een ander nadeel is de thermische traagheid. Er is nl, enige tijd nodig voor- 
dat het laspunt op temperatuur is gekomen. Snelle veranderingen van de te 
meten stroom of spanning kan men daarom niet constateren, 


Gebruik 

Thermokoppels gebruikt men іп de elektronentechniek voor het meten van de 
effectieve waarde van niet-sinusvormige stromen en spanningen, bijv. ruis- 
spanningen еп HF-stromen. 


1.4. VERSTERKERVOLTMETERS 


Principe 

De te meten spanning wordt (eventueel na gelijkrichting) met behulp van 
elektronenbuizen of transistors versterk:. De versterkte spanning wordt (even- 
tueel na gelijkrichting) met een draaispoelmeter gemeten. 


Voordelen van versterkervoltmeters ten opzichte van de meetapparaten vermeld 
onder $ 1.1 t/m § 1.3: 


a. Het opgenomen vermogen uit het meetobject is veel geringer. 

Het vermogen nodig voor een bepaalde meteruitslag wordt geleverd door de 
versterkers, die gevoed worden uit het lichtnet, een accu of een batterij. Het 
meetobject levert hier slechts het vermogen nodig om de versterker uit te 
sturen, en dit kan zeer gering zijn, Dit in tegenstelling met de meetapparaten 
onder $ 1,1 t/m $ 1.3, waarbij het meetobject zelf het vereiste vermogen voor 
de meter moet leveren. 


b. De gevoeligheid kan veel groter zijn. 
Met behulp van versterkers kunnen zeer lage spanningen op de waarde wor- 
den gebracht die nodig is voor een bepaalde meteruitslag. 


1) Door het huideffect vloeit de stroom bij hoge frequenties voornamelijk aan de opper- 
vlakte van de geleider, waardoor de nuttige doorsnede afneemt en de werkzame weerstand 
van de draad toeneemt, 
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c. Een versterkervoltmeter is bestand tegen overbelasting. 
Bij overbelasting ontstaat een automatische meterbeveiliging door „vast- 
lopende” elektronenbuizen of transistors. 


Als nadelen gelden: 
a. Grotere afmetingen en gewicht. 
b. Hogere prijs. 
с. Gecompliceerdheid en dientengevolge meer onderhoud en grotere kans op 
storing. 
d. Beperkte nauwkeurigheid. 
De nauwkeurigheid van een versterkervoltmeter in zijn geheel is vanzelf- 
sprekend geringer dan die van de toegepaste draaispoelmeter afzonderlijk. 
De nauwkeurigheid van gangbare versterkervoltmeters ligt tussen 2 % en 5%. 


1.4.1. Versterkervoltmeters voor sinusvormige spanningen met frequenties 
van ca. 1 Hz tot 30 MHz 


Principe 


De te meten spanning wordt eerst versterkt, daarna gelijkgericht еп vervol- 
gens toegevoerd aan een draaispoelmeter. 


Werking (zie fig. 1.13) 


De verzwakker 

Indien de te meten spanning v te groot is om direct aan de versterker te 
worden toegevoerd, moet men deze spanning eerst verzwakken. Met behulp 
van de verzwakker stelt men dus de verschillende meetgebieden їп. 

Een nauwkeurige, van de frequentie onafhankelijke verzwakking is een 
eerste vereiste. Verder moet de verzwakker een hoge ingangsweerstand heb- 
ben om de belasting van het meetobject zo laag mogelijk te houden. 

In de praktijk zijn de volgende twee soorten ingangsverzwakkers algemeen 
gebruikelijk: 

a. De zgn. „passieve” verzwakkers (zie fig. 1.14) 

В, en К, zijn de verzwakkerweerstanden en R, en C, stellen de ingangsweer- 
stand resp. de ingangscapaciteit van de achter de verzwakker geschakelde ver- 
sterker voor. Daar R, en R, een hoge waarde hebben, zal de onvermijdelijke 
capaciteit С, de verzwakking bij de hoge frequenties beïnvloeden, tenzij men 
de volgende maatregelen treft. Teneinde een van de frequentie onafhan- 


ре) 


Fig. 1.13 
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kelijke verzwakking te verkrijgen, zijn de correctiecondensatoren С, en С, 
aangebracht. De verzwakking is frequentie-onafhankelijk, indien: 


RC, = (Е,//Е,) (С, + C). (1.4) 
De verzwakking is dan: 
Rit Rell Rr 
Rijk ` (1.5) 


Fig. 114 


De frequentie-gecorrigeerde verzwakker volgens fig. 1.14 noemt теп een 
gemengde verzwakker. 
Indien men uitsluitend spanningen met lage frequenties ( < 10 kHz of gelijk- 
А а sd 
spanningen) verzwakken wil, dan is SE > Ri en EED > Rill Ru 
zodat C, en С; vervallen kunnen, waardoor we een zuivere weerstandsverzwakker 
overhouden. 


Wil men alleen spanningen met hoge frequenties (> 5 MHz) verzwakken, dan is 
1 1 

De $ P en Tg ср < Pe // Rus zodatnu Ri еп Ra vervallen, waardoor 

we een zuivere capacitieve verzwakker verkrijgen. 


b. De zen. „actieve” verzwakkers (zie de fig. 1.15a en 1.15b) 

R, en C, zijn de ingangsweerstand resp. ingangscapaciteit van de achter de 
verzwakker geschakelde versterker. De verzwakker is opgenomen in de kato- 
deleiding van een anodebasisschakeling, of in de emissorleiding van een col- 
lectorbasisschakeling. Deze schakelingen hebben een hoge ingangsweerstand 
ofschoon de verzwakkerweerstanden (Кү, R, en R,) een lage waarde hebben. 
De invloed van C, is dus gering, zodat een frequentiecorrectie overbodig is. 
Daarom is deze schakeling over het algemeen eenvoudiger en goedkoper dan 
de gemengde verzwakker volgens fig. 1.14, vooral bij meerdere verzwakker- 
standen. De „actieve” verzwakker heeft echter het nadeel. dat de maximale 
toe te voeren spanning wordt begrensd door de roosterruimte resp. basis- 
ruimte van de toegepaste elektronenbuis of transistor. Daarom gebruikt men 
beide soorten verzwakkers meestal gecombineerd. 
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Fig. 1.15а Fig. 1.15b 


De versterker 
De versterker moet zodanig gedimensioneerd zijn dat bij de kleinste te meten 
spanning nog de gewenste meteruitslag wordt verkregen. In het te bestrijken 
frequentiegebied moet de versterking voor alle frequenties gelijk zijn; met an- 
dere woorden, de amplitude-frequentie-karakteristiek moet vlak zijn. 

Fig. 1.16а geeft een afbeelding van een versterker met weerstandskoppeling 
uitgerust met een elektronenbuis (B); fig. 1.16b geeft een soortgelijke schake- 
ling met een transistor (Tr). 


Fig. 1.1ба Fig. 1.16b 


De wisselspanning v; voert men toe tussen het stuurrooster en de katode 
resp. de basis en de emissor; het versterkte signaal v, neemt men af tussen 
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de anode en de katode resp. tussen de collector en de emissor. De weerstand 
R, dient voor de instelling van de elektronenbuis of de transistor. 

De algemene vorm van de amplitude-frequentie-karakteristiek van een 
weerstandsgekoppelde versterker is in fig. 1.17 afgebeeld. 

De vermindering van de versterking bij de lage frequenties wordt veroor- 
zaakt door de koppelcondensatoren Сү en С, en de ontkoppelcondensator С,. 


Versterking 


Fig. 1.17 


Voor een goede versterking bij lage frequenties moeten de reactanties van 
C, С, en С, dan ook zo klein zijn dat het spanningsverlies over deze ele- 
menten te verwaarlozen is. 

Vermindering van de versterking bij de hoge frequenties wordt voorname- 
lijk veroorzaakt door de in- en de uitgangscapaciteit С, en С, van de schake- 
ling. De invloed van С, kan men verminderen door de ingang te sturen met 
een bron met een lage inwendige weerstand, bijv. met behulp van een anode- 
basisschakeling of een collectorbasisschakeling waardoor het vereiste aantal 
trappen echter toeneemt. De capaciteit C, heeft minder invloed naarmate de 
hiermee parallel geschakelde uitgangsweerstand kleiner is. Verlaging van de 
weerstand R; resulteert dus in een vergroting van het te versterken frequentie- 
gebied. Hierdoor vermindert echter de gemiddelde versterking, zodat het ge- 
bruik van buizen of transistors met een grote steilheid noodzakelijk is om de 
gewenste versterking te handhaven, Over het algemeen zal men voor het ver- 
sterken van een brede frequentieband, elektronenbuizen of transistors met 
een grote S/C-verhouding moeten gebruiken (5 = de steilheid, еп С = de 
som van de in- en de uitgangscapaciteiten van de buis of de transistor). 

De amplitude-frequentie-karakteristiek kan men ook aanzienlijk verbeteren 
door tegenkoppeling toe te passen; dit gaat echter weer ten koste van de ver- 
sterking, waardoor men dus eveneens extra versterkertrappen moet toevoe- 
gen. Tegenkoppelen over meerdere trappen kan men in bredebandversterkers 
trouwens toch niet toepassen, daar de kans op onstabiliteit (oscilleren) dan te 
groot wordt. 

In versterkers met een bandbreedte groter dan ca. 1 MHz gebruikt men 
doorgaans compensatieschakelingen om de vereiste amplitude-frequentie- 
karakteristiek te halen. 


De gelijkrichter 
Als gelijkrichter Кап men een van de schakelingen volgens de fig. 1.6a t/m 
1.64 gebruiken. 
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Eigenschappen 

Indien de versterkervoltmeter is uitgerust met een gelijkrichtschakeling vol- 
gens de fig. 1.6a t/m 1.6d, is de meteruitslag evenredig met de gemiddelde 
waarde van de gelijkgerichte spanning. De schaal wordt geijkt met sinus- 
vormige spanningen, zodat niet-sinusvormige signalen een foutieve uitslag 
geven. 

Het schaalkarakter is afhankelijk van de eigenschappen van de gelijkricht- 
schakeling en de uitgangsimpedantie van de versterker. In de meeste gevallen 
maakt men de schaal zo lineair mogelijk. 

De gevoeligheid van dit soort voltmeters is groot, (bijv. 100 pV voor de 
volle meteruitslag), omdat bij deze relatief lage frequenties een flinke span- 
ningsversterking mogelijk is. Juist door deze grote versterking is het te ver- 
sterken frequentiegebied echter beperkt (globaal mag men stellen dat het 
produkt van versterking en bandbreedte constant is). 

De ingangsweerstand is meestal groter dan 1 MQ (uitgezonderd bij de 
hoogste frequenties). De ingangscapaciteit kan men tot een minimum be- 
perken door de ingangstrap van de versterker in een meetkop te monteren. 
Deze wordt bij het meten naar het meetobject gebracht. Ор deze manier kan de 
ingangscapaciteit tot са. 5 pF worden gereduceerd. 


Gebruik 


Deze versterkervoltmeter heeft door zijn grote gevoeligheid en zijn hoge 
ingangsweerstand een groot toepassingsgebied. Men denke hier bijv. aan het 
meten van zeer laagfrequente mechanische trillingen, metingen in het akoes- 
tische, het ultrasone en het hoogfrequente gebied. 


1.42. Versterkervoltmeters voor sinusvormige spanningen met frequenties 
van ca. 20 Hz tot 1000 MHz 


Principe 
De te meten spanning wordt eerst gelijkgericht, daarna versterkt еп vervol- 
gens toegevoerd aan een draaispoelmeter. 

Een meter volgens dit principe noemt men een diodevoltmeter. 


Werking (zie fig. 1.18) 


Fig. 1.18 


De gelijkrichter 

Als gelijkrichtschakeling gebruikt men vrijwel altijd de topdetectorschakeling 

volgens fig. 1.19a. Fig. 1.19b stelt de spanningen op de diverse punten voor. 
De te meten spanning v legt men aan tussen de punten A en B. De con- 
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densator C,, waarvan de capaciteitswaarde groot is ten opzichte van de para- 
sitaire capaciteit C} wordt opgeladen tot de topwaarde van de te meten 
wisselspanning, mits het product R, X С, groot is ten opzichte van de periode- 
tijd T. Volgens de wet van Kirchhof is Vg = Vis- Vac» zodat over de weer- 
stand R, een spanning wordt opgewekt waarvan de gemiddelde waarde gelijk 
is aan de topwaarde van de te meten spanning !). 


Fig. 1.19a Fig. 1.19b 

Als gelijkrichtelement is hier een vacuümdiode (D) toegepast. Een kristal- 
diode gebruikt men meestal alleen voor het meten bij zeer hoge frequenties 
(tot ca. 10000 MHz) bij betrekkelijk lage spanningswaarden (tot ca. 10 V). 

De detectorschakeling is in een meetkop gemonteerd (zie fig. 1.20). Bij het 
meten brengt men deze meetkop naar het meetobject, zodat de te meten 
HF-spanning niet via een meetsnoer naar het meetapparaat behoeft te worden 
vervoerd. De gedetecteerde spanning gaat via een afgeschermde kabel naar 
het meetapparaat. 

In fig. 1.20 stelt С, de capaciteit van de meetkabel voor. De weerstand R, 
is aangebracht om te voorkomen dat С, direct over de diode staat. 


Fig. 1.20 


1) Hierbij is verondersteld dat de gebruikte diode ideaal is; dit wil zeggen, dat deze in 
doorlaatrichting geen weerstand heeft en in sperrichting een oneindig hoge weerstand. 
In de praktijk zal de condensator С, niet helemaal tot de topwaarde van de te meten 
wisselspanning worden opgeladen. 
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De verzwakker 

Tussen de detector en de gelijkspanningsversterker bevindt zich de verzwak- 
ker voor het instellen van de meetgebieden. Dit is een gewone hoogohmige 
weerstandsverzwakker, omdat in dit deel van het apparaat uitsluitend met ge- 
lijkspanningen wordt gewerkt (zie onder $ 1.4.1). 

De versterker 

Het schema van een veel gebruikte gelijkspanningsversterker is afgebeeld in 
fig. 1.21. Men kan dit als een brugschakeling beschouwen, waarbij de weer- 
stand tussen punt А en C (R‚c) met Rop, Rap еп Roc de brugelementen zijn. 
Deze brugschakeling wordt met gelijkspanning gevoed tussen de punten A 
en B. De (gelijke) buizen B, en В, zijn in het midden van hun bruikbare roos- 
terruimten ingesteld met behulp van de katodeweerstanden Ry, en Ry» 

Bij kortgesloten ingang (У = 0) brengt men de brug in evenwicht met be- 
hulp van de potentiometer R,. De meter M is nu stroomloos en de spanning 
op punt C is gelijk aan die op punt D. Indien vervolgens de door de detector 
geleverde negatieve gelijkspanning V op het stuurrooster van B, komt, stijgt 
de spanning op punt C, terwijl de potentiaal van punt D constant blijft. Een 
meteruitslag is hiervan het gevolg. Door de weerstand Кү, heeft de schakeling 
een hoge ingangsimpedantie; bovendien verzekert de hierdoor veroorzaakte 
tegenkoppeling een rechter verloop van de dynamische buiskarakteristiek, 
zodat het schaalkarakter van de meter nagenoeg lineair is. De spannings- 
versterking is daarentegen gering (soms kleiner dan 1), hetgeen ook nood- 
zakelijk is omdat de onvermijdelijke geliĳkspanningsvariaties in de versterker 
zelf (de zgn. „drift") anders tot grote meteruitslagvariaties zou kunnen leiden; 
het instrument zou aldus onbruikbaar zijn !). 


Fig. 1.21 
1) „Drift” in een gelijkspanningsversterker kan bijv. ontstaan tengevolge van een tijdelijke 
verhoging of verlaging van de netspanning. Hierdoor veranderen de gelijkspanningen 
over de clektronenbuizen (of transistors). Door het ontbreken van scheidingsconden- 
satoren worden deze gelijkspanningsvariaties doorgegeven en eventueel verder versterkt. 
De uitgangsspanning van de versterker verandert dus terwijl de te meten ingangsspanning 
constant blijft. Het zal dan ook duidelijk zijn dat bij gelijkspanningsversterkers de voedings- 
spanningen gestabiliseerd moeten worden, 
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De buis B, dient om de invloed уап de voedingsspanningsvariaties tot een 
minimum te beperken. Een verandering van de gloeispanning en/of hoog- 
spanning beïnvloedt zowel de anodestroom van B, als die van В„ zodat de 
spanningsval over de (gelijke) anodeweerstanden К, еп К, (en dus ook de 
meteruitslag) betrekkelijk constant blijft. 


Eigenschappen 
Zoals uit het voorgaande blijkt, is de uitslag van de diodevoltmeter evenredig 
met de topwaarde van de te meten wisselspanning. 

Het schaalkarakter is lineair mits de spanning op de detector voldoende 
groot is. Voor wisselspanningen kleiner dan 1 V neemt het rendement van de 
detector (met vacuümdiode) sterk af, zodat voor zulke spanningen een af- 
zonderlijke niet-lineaire schaal nodig is. 

Dit laatste is één van de redenen waarom de gevoeligheid van dit soort 
meters gewoonlijk niet beter is dan 1 V voor volle meteruitslag. Een grotere 
gevoeligheid is trouwens toch niet goed te verwezenlijken, omdat het in de 
praktijk zeer moeilijk is een gevoelige gelijkspanningsversterker ook voldoende 
stabiel te maken. 

Een vacuümdiode is bestand tegen hoge spanningen, zodat het goed moge- 
lijk is hiermee spanningen tot 300 V te meten. 

Het frequentiegebied is zeer groot. Met een compact gemonteerde meetkop 
en een speciale HF-diode kan men nog spanningen met frequenties tot 
1000 MHz met redelijke nauwkeurigheid meten. De ondergrens van het te 
meten frequentiegebied ligt ongeveer bij 20 Hz en wordt beperkt door de 
hiervoor nodige hoge R‚C‚-waarde in de detector. De bovengrens hangt af van 
de parasitaire capaciteiten en zelfinducties en van de looptijd van de elek- 
tronen in de diodebuis. 

De ingangsweerstand van het meetapparaat wordt bepaald door de detec- 
torweerstand R, (zie fig. 1.19a) en de karakteristieke eigenschappen van de 
diode. In de praktijk meet men 1 à 2 MQ in het gevoeligste meetgebied (uit- 
gezonderd voor de hoogste frequenties). De ingangscapaciteit kan zeer gering 
zijn (С, = С, in serie met С). Een waarde van 2 а 3 pF is vrij normaal. 


Gebruik 
De diodevoltmeter is door het grote frequentiebereik, de hoge ingangsweer- 
stand en de opmerkelijk lage ingangscapaciteit eigenlijk het enige geschikte 


instrument voor metingen aan hoogfrequente selectieve netwerken, bijv. reso- 
nantiekringen in radio- en televisietoestellen. 


1.4.3. Versterkervoltmeters voor niet-sinusvormige spanningen 

A. DE SELECTIEVE-VOLTMETER 

Principe 

De te meten spanning wordt eerst selectief versterkt, daarna gelijkgericht en 
vervolgens toegevoerd аап een draaispoelmeter. 
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Werking (zie fig. 1.22) 


Fig. 1.22 


De selectieve versterker 
Een niet-sinusvormige wisselspanning is in feite samengesteld uit een sinus- 
vormige grondgolf met de frequentie f, en een aantal sinusvormige componen- 
ten met de frequenties 2f,, 3f,, 4f, enz. !). Bij afstemming van de selectieve 
versterker op één van deze frequenties mag alleen de desbetreffende span- 
ningscomponent worden versterkt. De versterker dient dus in eerste instantie 
een grote selectiviteit te bezitten. Bovendien moet de gevoeligheid van de ver- 
sterker voor iedere afstemfrequentie gelijk zijn. Om dit te bereiken, maakt 
men in de praktijk een keuze uit twee principes: 
a. Het afstembare filter-principe 
Hierbij maakt men gebruik van een tegengekoppelde versterker, waarvan het 
tegenkoppelcircuit uit een afstembaar, selectief netwerk bestaat (zie fig. 1.23a). 
De versterker kan gewoon met weerstanden gekoppeld zijn. De selectieve 
tegenkoppeling bestaat meestal uit een afstembaar RC-bandfilter met een 
doorlaatkarakteristiek volgens fig. 1.236. Bij afstemming ор de sperfrequentie 
1, treedt alleen voor deze frequentie vrijwel geen tegenkoppeling op, zodat 
uitsluitend de te meten spanningscomponent met de frequentie f, veel wordt 
versterkt, en dus een nagenoeg zuivere sinusvorm op de uitgang verschijnt. 
Met dit systeem kan een bandbreedte van ca. 1% van de afstemfrequentie 
worden bereikt. 


Fig. 1.23а En 


fs 
Fig. 1.23b 
b. Het heterodyne-principe 
Hierbij maakt men gebruik van een mengtrap, een afstembare oscillator en 
een selectieve MF-versterker (zie fig. 1.24a). 


1) Met behulp van de Fourier-analyse kan men de waarde van de grondgolf en die van de 
hogere harmonischen berekenen. Deze analyse kan alleen worden uitgevoerd voor perio- 
dieke verschijnselen die nergens oneindig groot worden, 
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Selectieve 
[MF-versterker] 


fur —t 
Fig. 1.24a Fig. 1.24b 

De doorlaatkromme van de MF-versterker is in fig. 1.24b gegeven. De te 
meten spanning у, bestaande uit de componenten met de frequenties f,, 2f,, 
3f enz., еп de oscillatorspanning met de frequentie fos», worden beide aan 
de mengtrap toegevoerd. Na menging ontstaan sinusvormige componenten 
met de frequenties f; + fose 2/, + foso 3), = foso enz. Door afstemming уап 
foss kan men naar willekeur elk van deze frequenties gelijk maken aan fur. 
Aldus is de te meten spanningscomponent omgezet in een evenredige mid- 
denfrequente spanning, die dan verder in de MF-versterker selectief wordt 
versterkt. De MF-versterker is op één vaste frequentie afgestemd, zodat het 
gemakkelijk is een constante versterking en een goede selectiviteit te bereiken. 
De gewenste selectiviteit verkrijgt men met LC-resonantiekringen of met kris- 
talfilters. Met deze laatste kan de bandbreedte tot 4 à 5 Hz beperkt blijven. 

In selectieve-voltmeters voor lage frequenties (tot ca. 100 kHz) past men 
hoofdzakelijk de methode a toe. 

In selectieve-voltmeters voor hoge frequenties (vanaf ca. 100 kHz) is alleen 
methode b bruikbaar. Soms past men twee heterodynesystemen achter elkaar 
toe. Een communicatie-ontvanger is bij uitstek geschikt om selectieve metingen 
bij hoge frequenties te verrichten. 


De verzwakkers 

Voor het instellen van de diverse meetgebieden kan men een verzwakker 
achter de selectieve versterker plaatsen. Het voordeel hiervan is dat de ver- 
zwakker slechts één frequentie (fwr) te verwerken krijgt en zodoende vrij een- 
voudig kan worden uitgevoerd (zie onder $ 1.4.1). Aan de ingang is dan een 
verzwakker van bijv. 10:1 nodig, om te voorkomen dat de versterker bij hoge 
ingangsspanningen wordt overstuurd. 


De gelijkrichter 
Als geliĳkrichter gebruikt men de schakelingen volgens de fig. 1.6a t/m 1.64 
of die volgens fig. 1.19а. 


Eigenschappen 


Vanzelfsprekend is de meteruitslag gelijk aan de effectieve waarde van de te 
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meten sinusvormige spanningscomponent. De ijking van dit soort meters ge- 
beurt dus met sinusvormige spanningen. 

Het schaalkarakter wordt bepaald door de eigenschappen van de gelijk- 
richter en is dientengevolge niet lineair. 

De gevoeligheid van een selectieve-voltmeter kan zeer groot zijn (bijv. 1 рУ 
voor de volle schaalwaarde). De spanningsversterking kan immers zeer groot 
zijn, aangezien de te versterken frequentieband zeer smal is. Door de geringe 
bandbreedte heeft men ook weinig last van ruis of andere storingen. 

Het frequentiegebied van dit soort meters kan sterk uiteenlopen. Voor het 
akoestische gebied is men speciaal geïnteresseerd voor het frequentiegebied 
van са. 10 Hz tot 100 kHz; er zijn echter ook selectieve-voltmeters in de 
handel die geschikt zijn tot 1000 MHz en zelfs hoger. 

De ingangsweerstand heeft bij de LF-instrumenten een hoge waarde (bijv. 
1 М9), zodat het opgenomen vermogen uit het meetobject gering is. Bij HF- 
instrumenten dient de ingang afgesloten te zijn met de karakteristieke weer- 
stand van de meetkabel, teneinde de optimale energie-overdracht van het 
meetobject naar het meetapparaat te verkrijgen. De ingangsweerstand is dan 
bijv. 75 Q. 


Gebruik 

Selectieve voltmeters gebruikt men voor het meten van de effectieve waarde 
van de sinusvormige componenten waaruit een niet-sinusvormige spanning is 
samengesteld. Een toepassing hiervan is het meten van de vervorming van 
een niet-sinusvormige spanning. De vervorming wordt als volgt geformuleerd: 


ô= (1.6) 


у 


Hierin is v, de effectieve waarde van de grondgolf еп v, уз, enz. de effec- 
tieve waarde van de 2de, 3de, ... harmonische. Deze sinusvormige compo- 
nenten kan men stuk voor stuk met een selectieve-voltmeter bepalen. 


В. DE EFFECTIEVE-WAARDE-VOLTMETER 


Principe 

Teneinde de effectieve waarde van een spanning te meten, ligt het voor de 
hand een thermokoppelmeter (zie $ 1.3) toe te passen achter een versterker. 
De grote kwetsbaarheid en de traagheid van het thermokoppel hebben deze 
methode echter vrijwel verdrongen door moderne apparaten die deze be- 
zwaren niet hebben, Het principe waarop deze berusten volgt direct uit de 
definitie: De effectieve waarde van een wisselspanning is de wortel uit het 
gemiddelde van „het kwadraat van de momentele waarde”. 
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Werking (zie fig. 1.25) 


Fig. 1.25 


Zoals we bij de bespreking van de selectieve-voltmeter reeds hebben opge- 
merkt, bestaat een niet-sinusvormige wisselspanning uit een sinusvormige 
grondgolf met één of meer harmonischen. De verzwakker en de versterker 
moeten al deze componenten onafhankelijk van de frequentie verwerken; 
(nadere gegevens hieromtrent vindt men onder $ 1.4.1). 

Een kwadratische versterking kan men o.a. verkrijgen door gebruik te 
maken van het kwadratische deel van een triodekarakteristiek. Een voorbeeld 
van een dergelijke schakeling geeft fig. 1.26а. 


Ыы га 
К | 
8, + 
v| 
Вк 2 Fig. 1.26b 
a P 
Fig. 1.26a Taw 
%— Vw 9 


Met behulp van de katodeweerstand Rx is de triodebuis B zodanig ingesteld 
dat het werkpunt Р in het kwadratische deel van de dynamische /, – V,- karakte- 
ristiek ligt (zie fig. 1.26b). Bij kortgesloten ingang (у = 0) veroorzaakt de anode- 
gelijkstroom Zaw een spanningsval over de anodeweerstand Rs. Met behulp van de 
potentiometer R, reduceert men de stroom door de draaispoelmeter M tot 
nul. Veronderstellen ме nu dat de te meten spanning у is samengesteld uit de 
componenten v; = V; cos wf еп у, = 0, cos wt, dan zal de resulterende anode- 
stroom (dus ook de anodespanning) evenredig zijn met (9, cos шү! + 0, cos w1)? 
Na uitwerking van de laatste formule blijkt, dat de anodespanning niet alleen 
uit wisselspanningscomponenten bestaat, maar ook uit een gelijkspanning die 


v 92 \2 
evenredig is met бу + (а) ‚ De draaispoelmeter reageert nu uit- 


sluitend op deze gelijkspanningscomponent, zodat de meteruitslag evenredig is 
met viterr + vaert = veert van de te meten spanning. 
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Eigenschappen 
Deze meter reageert op het kwadraat van de effectieve waarde van de te 
meten spanning; het schaalkarakter is dus kwadratisch (zie fig. 1.12b). 

De gevoeligheid en het frequentiegebied worden bepaald door de kwaliteit 
van de versterker. Met gangbare apparaten kan men spanningen meten vanaf 
ca. 100 uV met een frequentie tot ca. 1 MHz. 

Praktische waarden voor de ingangsweerstand en de ingangscapaciteit zijn: 
1 MQ resp. 15 pF. 


Gebruik 

Een effectieve-waarde-voltmeter gebruikt men voor het meten van niet-sinus- 
vormige wisselspanningen. Vooral op het gebied van trillingsmetingen, zowel 
akoestische als mechanische, past men dit soort meters veel toe. 


1.4.4. Versterkervoltmeters voor gelijkspanningen van ca. 1 V en hoger 


Principe 
De te meten spanning wordt versterkt en daarna toegevoerd aan een draai- 
spoelmeter. 


Werking (zie fig. 1.27) 


De te meten gelijkspanning V legt men via een hoogohmige weerstandsver- 
zwakker (meetgebiedschakelaar) аап een gelijkspanningsversterker. Als gelijk- 
spanningsversterker gebruikt men meestal de schakeling volgens fig. 1.21. 
Zoals we onder 5 1.4.2 reeds hebben opgemerkt, kan de versterking van 
deze schakeling niet zeer groot zijn in verband met het onvermijdelijke ver- 
loop van de versterker. De gevoeligheid van deze versterkervoltmeter is dan 
ook niet groot. De schakeling volgens fig. 1.21 heeft wel een hoge ingangs- 
weerstand, zodat het opgenomen vermogen uit het meetobject gering is. 


Eigenschappen 
Het schaalkarakter is lineair mits de versterker voldoende is tegengekoppeld, 
zodat de dynamische buiskarakteristieken vrijwel recht zijn. 

De laagste te meten spanning wordt bepaald door de gevoeligheid van de 
draaispoelmeter en de voorafgaande versterking. Gebruiken wij bijv. de 
draaispoelmeter volgens fig. 1.4 (100 pA, 2 КО), en is de spanningsversterking 
gelijk aan één, dan is de gevoeligheid van deze versterkervoltmeter gelijk aan 
die van de draaispoelmeter, nl. 0,2 V (volle uitslag). 

De ingangsweerstand van de versterkervoltmeter kan in zijn gevoeligste 
stand gemakkelijk een waarde van 2 MQ bereiken. Door het gebruik van een 
versterker (spanningsversterking slechts éénmaal!), geschakeld vóór de draai- 


29 


spoelmeter, hebben we dus een voltmeter verkregen waarvan het quotiënt 
„ohm per volt” duizendmaal beter is dan dat van de draaispoelmeter zelf. 


Gebruik 


Deze voltmeter is door zijn hoge ingangsweerstand zeer geschikt voor metingen 
aan hoogohmige punten, bijv. anode- en schermroosterspanningen van elek- 
tronenbuizen. 


Opmerking bij $ 1.4.2 en $ 1.4.4 
De diodevoltmeter volgens $ 1.4.2 еп de gelijkspanningsvoltmeter volgens 
§ 1.4.4 combineert men dikwijls tot één apparaat. Bij het meten van wissel- 
spanningen gebruikt men de detector, еп bij het meten van gelijkspanningen 
legt men het te meten signaal direct (of via de verzwakker) aan de versterker. 
Dit eenvoudige meetapparaat is door zijn groot meetgebied het aangewezen 
instrument voor service-doeleinden. Maar ook in laboratoria en elektronische 
industrieën gebruikt men dit apparaat zeer veel. 


1.4.5. Versterkervoltmeters voor gelijkspanningen van ca. 10 рУ en hoger 
Principe 

De te meten gelijkspanning wordt omgezet in een impulsvormige spanning 
waarvan de amplitude evenredig is met die van de te meten spanning. Deze 


wisselspanning wordt versterkt, daarna gelijkgericht en vervolgens toegevoerd 
aan een draaispoelmeter. 


Werking (zie fig. 1.28) 


Fig. 1.28 


Zoals onder $ 1.4.2 reeds is opgemerkt, is het zeer moeilijk met een gelijk- 
spanningsversterker een grote versterking te verkrijgen zonder dat instabiliteit 
optreedt. Teneinde het gebruik van een gecompliceerde kostbare gelijkspan- 
ningsversterker te vermijden, wordt in dit meetapparaat de te meten gelijk- 
spanning (na eventuele verzwakking) door een omvormer omgezet in een wis- 
selspanning met een evenredige amplitude. Deze wisselspanning kan men dan 
met een wisselspanningsversterker gemakkelijk ор een hoog spanningsniveau 
brengen. Hierna volgt weer een omzetting van de versterkte wisselspanning in 
een evenredige gelijkspanning, die door de draaispoelmeter wordt gemeten. 
Fig. 1.29a geeft een praktische schakeling. De te meten gelijkspanning V 
legt men aan de punten A en B. De schakelaar Sk sluit de punten C en B 
periodiek kort. Hierdoor ontstaat tussen deze punten een pulserende gelijk- 
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spanning (zie fig. 1.29b), die te ontbinden is in een zuivere gelijkspanning en 
een kanteelvormige wisselspanning. De top-tot-top-waarde van deze wissel- 
spanning is gelijk aan die van de te meten gelijkspanning. 

De wisselspanningsversterker blokkeert de gelijkspanningscomponent maar 
versterkt de wisselspanning. Deze versterker behoeft slechts een beperkt fre- 
quentiegebied door te laten, zodat men met een eenvoudige LF-versterker met 
geringe bandbreedte kan volstaan. 

Dezelfde schakelaar die dienst doet als omvormer voor de te meten gelijk- 
spanning in een wisselspanning, zorgt tevens voor het omzetten van de ver- 
sterkte wisseispanning in een gelijkstroom voor de draaispoelmeter. Iedere 
halve schakelperiode loopt er via de schakelaar in dezelfde richting een stroom- 
impuls door de meter, mits aan de voorwaarde is voldaan dat de uitgangs- 
spanning Vps hetzij zuiver in fase of in tegenfase is met de ingangsspanning 
Ven (zie fig. 1.29b). 


Fig. 1.29a 


Fig. 1.29b 


Bij ompoling van de te meten gelijkspanning И др, verandert ook de stroom- 
richting door de meter. De gemiddelde stroom door de draaispoelmeter is 
evenredig met de topwaarde van de uitgangsspanning Vop en dus ook met de 
te meten gelijkspanning Ула. 

Teneinde de invloed van een ongewenste wisselspanningscomponent van 
de te meten gelijkspanning tegen te gaan, voorziet men de ingang van de 
voltmeter van een laag doorlatend filter (К, ~ C). 


Eigenschappen 


Met het systeem volgens fig. 1.29a is de meteruitslag recht evenredig met de 
te meten gelijkspanning; het schaalkarakter is dus lineair. 
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De gevoeligheid kan zeer groot zijn (bijv. 10 рУ voor volle meteruitslag), 
doordat men in deze voltmeter een gelijkspanningsversterker heeft vermeden 
en hiervoor in de plaats een wisselspanningsversterker met een betrekkelijk 
kleine bandbreedte gebruikt; aldus kan een grote versterking worden bereikt. 

In de praktijk kan men in de gevoeligste stand op een ingangsweerstand 
van ca. 1 MQ rekenen. 


Gebruik 

Door zijn grote gevoeligheid en hoge ingangsweerstand gebruikt men deze 
voltmeter voor het meten van zeer lage gelijkspanningen op hoogohmige meet- 
punten, bijv. als indicator in hoogohmige brugschakelingen. 


Opmerking bij $ 1.4.2 en $ 1.4.5 

De hiervoor beschreven versterkervoltmeter, voorafgegaan door een compact 
gemonteerde detectormeetkop volgens fig. 1.20 (met een HF-kristaldiode іп 
plaats van een vacuümdiode), biedt de mogelijkheid om lage wisselspanningen 
(vanaf ca. 10 mV) met zeer hoge frequenties (tot ca. 10 000 MHz) te meten. 

Het schaalkarakter van deze HF-meter is nagenoeg lineair indien de te 
meten spanning zo groot is dat het steile deel van de diodekarakteristiek 
wordt gebruikt (dit is vanaf ca. 300 mV). Bij lagere spanningswaarden neemt 
het rendement van de detector snel af, zodat de schaal dan niet meer lineair 
is. Daarom is het gebruikelijk bij iedere detectormeetkop een ijktabel te leve- 
ren, waarop de gelijkspanning als functie van de gemeten wisselspanning staat 
uitgezet. 

De maximale spanning die men met dit apparaat kan meten, wordt bepaald 
door de maximaal toelaatbare sperspanning van de toegepaste kristaldiode. 
Bij de gebruikelijke HF-dioden is deze sperspanning ongeveer 10 V. Wil men 
hogere spanningen meten, dan schakelt men een verzwakker vóór de ingang 
van de detector; het is dan echter zeer moeilijk om een groot frequentiege- 
bied te handhaven. 

De ingangsweerstand van een dergelijke detectorschakeling is afhankelijk 
van de karakteristieke eigenschappen van de kristaldiode. Men meet in de 
praktijk 10 à 50 КО. De ingangscapaciteit kan zeer gering zijn (ca. 1 pF). 


1.4.6. Digitale voltmeters 


In plaats van wijzervoltmeters (zgn. analogon-voltmeters), gebruikt men voor 
gelijkspanningsmetingen tegenwoordig steeds meer zgn. digitale-voltmeters. 
Hierbij wordt het meetresultaat in de vorm van een cijferreeks op het meet- 
apparaat aangegeven. 


Principe 
In de meeste gevallen berust de werking op een van de volgende twee prir- 
cipes: 
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a. Het compensatie-principe 

De te meten spanning wordt vergeleken met een spanning die in het meet- 
apparaat in stappen wordt opgebouwd. Dit opbouwen beëindigt zodra beide 
spanningen gelijk zijn. Het aantal stappen is dan een maat voor de waarde 
van de te meten spanning. 


b. Het omvormer-principe 

De te meten spanning wordt omgezet in een impulsvormige spanning waarvan 
de frequentie evenredig is met de amplitude van de te meten spanning. Deze 
frequentie wordt met een elektronische teller gemeten. 


Opmerking: Aangezien methode b de meest gangbare is, zullen wij alleen 
op dit principe iets verder ingaan. 


Werking (zie fig. 1.30) 


Fig. 1.30 


De te meten spanning V legt men via een hoogohmige weerstandsverzwakker 
(meetgebiedschakelaar) еп een eenvoudige gelijkspanningsversterker aan een 
omvormer. De opbouw van een praktische omvormerschakeling wordt in fig. 
1.31а geïllustreerd. 
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De ingangsspanning wordt vergeleken met een lineair met de tijd oplopen- 
de spanning (zie fig. 1.31b). Op het moment dat de zaagtandspanning begint 
wordt een poortschakeling geopend, die de signalen van een impulsgenerator 
doorgeeft aan een teller. De poort wordt weer gesloten zodra de zaagtand- 
spanning gelijk aan de ingangsspanning. Het aantal doorgegeven impulsen is 
dan een maat voor de waarde van de te meten spanning. Met het volgende 
voorbeeld zullen wij dit nader toelichten. 

Veronderstel dat de zaagtandspanning iedere milliseconde stijgt met 1 V, en 
dat de frequentie van de impulsgenerator 100 kHz bedraagt. Indien de ingangs- 
spanning op de vergelijkingsschakeling bijv. 6,37 V is, dan heeft de teller in- 
middels 6,37 ms geteld. Gedurende deze tijd heeft de oscillator 637 impulsen 
geleverd, zodat de teller 637 aanwijst. De meetgebiedschakelaar geeft auto- 
matisch de plaats van de komma aan. 

Uit dit getallenvoorbeeld blijkt, dat de insteltijd voor deze meting slechts 
6,37 ms bedraagt. 


Eigenschappen 
Digitale-voltmeters hebben enige kenmerkende voordelen ten opzichte van de 
eerder behandelde analogon-voltmeters. Bij de laatstgenoemde is de nauw- 
keurigheid nooit beter dan die van het toegepaste wijzerinstrument (bijv. 
1%). De precisie van digitale-meters wordt door de schakeling bepaald; vol- 
gens het principe van fig. 1.3la is een nauwkeurigheid van ca. 0,1 % nog 
goed te realiseren. Verder is het aflezen van een cijferreeks veel eenvoudiger 
en nauwkeuriger dan het aflezen van een wijzeruitslag (denk bijv. aan de af- 
leesfouten ten gevolge van parallax). Ook het vastleggen van een meetresul- 
taat is met een digitale meter gemakkelijker uit te voeren, omdat de mogelijk- 
heid aanwezig is het meetgegeven enige tijd te laten staan, ook al is de te 
meten spanning niet meer aanwezig. Zo zijn er nog meerdere voordelen te 
noemen, zoals de korte insteltijd, waardoor een groot aantal meetgegevens in 
een beperkte tijdsduur beschikbaar is. Ook het overbrengen van meetgegevens 
over grote afstanden is met een impulscode gemakkelijker te verwezenlijken. 

De gevoeligheid van een digitale meter wordt voornamelijk bepaald door 
de stabiliteit van de omvormer. In de praktijk komt men meestal niet lager 
dan 1 V maximale indicatie. Bij een nauwkeurigheid van 0,1 % betekent dit 
echter dat een spanning van bijv. 10 mV binnen 10 % nauwkeurig kan 
worden gemeten. 

De ingangsimpedantie van dit soort meters komt overeen met die van 
andere versterkervoltmeters (ca. 2 MQ, 15 pF). 


Gebruik 

Door de eenvoudige afleesmogelijkheid is de digitale-voltmeter bij uitstek 
geschikt voor routinemetingen door niet-technisch personeel. Door de grote 
nauwkeurigheid en de snelle meettijd gebruikt men dit apparaat ook veel in 
laboratoria. 
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HOOFDSTUK 2 


DE ELEKTRONENSTRAALOSCILLOSCOOP MET BIJ- 
BEHORENDE HULPAPPARATEN 


De elektronenstraaloscilloscoop is een van de meest universele meetinstru- 
menten die men zich kan indenken. Het aantal toepassingen van dit appa- 
raat is bijna onbeperkt. Vroeger werd de oscilloscoop als een laboratorium- 
instrument beschouwd, maar door de voortschrijdende techniek en de nieuw 
ontwikkelde hulpapparatuur, is de oscilloscoop sinds enige tientallen jaren 
een onmisbaar hulpmiddel geworden in veel moderne bedrijven. Zonder de 
hulp van een oscilloscoop is de ontwikkeling van diverse gereedschappen, 
machines enz. nauwelijks mogelijk. 

Het grote voordeel van de elektronenstraaloscilloscoop ten opzichte van de 
mechanische meetsystemen, zoals volt- en ampèremeters, is zijn vrijwel traag- 
heidsloze werking. Verschijnselen die bijv. één miljoenste seconde duren, kan 
men hiermee zonder moeite weergeven. Een volt- of een ampèremeter geeft 
bovendien slechts een indicatie omtrent de grootte van de te meten spanning 
of stroom; met een oscilloscoop kan men ook de aard en de vorm van het 
verschijnsel bestuderen. Als voorbeeld dienen de afbeeldingen van fig. 2.1. 


Fig. 2.1 


Hierin zijn twee kanteelvormige stromen gegeven die dezelfde effectieve 
waarde hebben. Een thermokoppelmeter (zie $ 1.3) geeft dus voor beide stro- 
men dezelfde uitslag, terwijl de samenstelling van deze stromen toch zeer ver- 
schillend is. Met een oscilloscoop kan men deze verschijnselen als functie van 
de tijd natuurgetrouw zichtbaar maken en aldus een veel dieper inzicht ver- 
krijgen in de eigenschappen van de desbetreffende stromen. Door deze moge- 
lijkheid hebben de oscilloscoop еп de bijbehorende hulpapparaten hun weg 
gevonden in vele takken van de industrie, niet alleen in de elektronentech- 
niek, doch ook in de werktuigbouw, scheepsbouw, geneeskunde, chemie, 
biologie, enz. 


21. DE ELEKTRONENSTRAALOSCILLOSCOOP 


Principe 
De te meten elektrische verschijnselen worden, na versterking of verzwak- 
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king, in een elektronenstraalbuis omgezet in evenredige zichtbare verschijn- 
selen. Op het scherm van de elektronenstraalbuis kan de lichtstip onder ge- 
lijktijdige inwerking van twee spanningen worden verplaatst, en wel in de 
horizontale richting ten gevolge van de ene spanning en in de verticale rich- 
ting ten gevolge van de andere spanning. Op deze wijze is het mogelijk de 
ene grootheid als functie van de andere weer te geven. 


Werking (zie fig. 2.2) 
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Fig. 2.2 


De elektronenstraalbuis 

De elektronenstraalbuis bestaat uit een luchtledige glazen ballon met een 
lange hals, waarin diverse elektrodes zijn aangebracht. De voorkant van de 
buis is vrijwel vlak. Het scherm is samengesteld uit een fosforiserende stof 
die oplicht op de plaats waar elektronen het scherm treffen. De mate van 
oplichting is afhankelijk van de hoeveelheid elektronen en de snelheid waar- 
mede deze op het scherm komen. Deze elektronen zijn afkomstig van de indi- 
rect verhitte katode k. De Wehnelt-cilinder g, heeft een negatieve spanning ten 
opzichte van de katode. Door regeling van deze spanning met behulp van 
R, kunnen meer of minder elektronen passeren, waardoor de helderheid 
varieert (Ку = helderheidsregeling). Door een positieve spanning van enige 
honderden volt op de elektrode g, krijgen de elektronen ter plaatse van gs 
een snelheid die ongeveer gelijk is aan: 


че: уз. Vas = 5,95:105 УУ. ол) 
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Hierin is: 

de snelheid van een elektron ter plaatse van gy 
de lading van het elektron, 

de massa van het elektron, 

Vg = de spanning op de elektrode р. 


De elektrode g, vormt in combinatie met de elektrode g, een elektrostati- 
sche elektronenlens. De werking is schematisch voorgesteld in fig. 2.3. De 
gestippelde lijnen zijn de krachtlijnen van het elektrostatische veld tussen 
de elektroden g, еп g, De elektronenbundel uit de katode k wil de tegen- 
gestelde richting van de krachtlijnen volgen (de elektronen zijn immers nega- 
tief). De convergerende werking bij het begin van de lens is echter groter 
dan de divergerende werking op het einde, aangezien de snelheid van de 
elektronen bij het passeren van de lens toeneemt (У„; is immers groter dan 
Va). Door het spanningsverschil tussen g, en ру met behulp van К, te rege- 
len, stelt men het brandpunt van de elektronenlens zodanig in dat dit op het 
scherm valt (R, = focusregeling). 


Fig. 2.3 


De gemiddelde spanning op de afbuigplaten Dx en Dy is ongeveer gelijk 
aan de spanning op g, waardoor de snelheid van de elektronen blijft ge- 
handhaafd. Het spanningsverschil tussen de twee bij elkaar behorende platen 
bepaalt evenwel de afbuiging van de elektronenbundel in de horizontale en 
de verticale richting. De afbuiging is bij benadering gelijk aan: 


жеч = De 0.2) 


de verplaatsing van de lichtstip op het scherm, 

de afstand tussen het hart van het afbuigsysteem en het scherm, 
de lengte van de afbuigplaten, 

de afstand tussen de bij elkaar behorende afbuigplaten, 

het spanningsverschil tussen de bij elkaar behorende afbuigplaten, 
de spanning ор de elektrode ру, 


(Zie ook fig. 2.4). 
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Fig. 24 


Vergelijken we formule (2.1) met formule (2.2), dan blijkt dat men met een 
hoge V, wel een grote lichtintensiteit verkrijgt, maar tegelijkertijd de af- 
buiggevoeligheid nadelig beïnvloedt. Teneinde de helderheid te vergroten 
zonder de afbuiggevoeligheid sterk te verminderen, legt men een naversnel- 
lingsspanning van enige duizenden volt aan de anode a. Door deze hoge 
spanning komen de elektronen met een grote snelheid op het scherm terecht, 
en aangezien deze naversnelling plaats heeft achter het afbuigsysteem, wordt 
de afbuiggevoeligheid van de buis nauwelijks beïnvloed. De anode a bestaat 
meestal uit een spiraalvormige baan van geleidend materiaal, die aan de 
binnenzijde van de ballon is aangebracht. 


De X- еп Y-versterkers 1!) 

Vult men formule (2.2) in met praktische waarden, dan blijkt voor 1 cm 
afbuiging een afbuigspanning van ca. 30 V,, (top-tot-top-waarde) nodig te 
zijn. Doorgaans beschikt men niet over dergelijke hoge spanningen bij de 
te onderzoeken verschijnselen, zodat een voorafgaande versterking meestal 
noodzakelijk їз. 

Deze versterkers moeten aan veel strengere eisen voldoen dan de ver- 
sterkers die in voltmeters worden toegepast. Ter verduidelijking diene het 
volgende voorbeeld. 

De getrokken kromme in fig. 2.5а is een spanningsvorm аап de ingang 
van de Y-versterker. Deze spanning blijkt na analyse te zijn samengesteld 
uit een sinusvormige grondgolf en een derde harmonische (zie de gestippelde 
krommen). Indien de amplitudes van beide componenten in dezelfde mate 
worden versterkt, maar de derde harmonische '/, T langer nodig heeft om 
де Y-versterker te doorlopen dan de grondgolf, dan ontstaat аап de uitgang 
van de versterker, en dus op het scherm van de oscilloscoop, een beeld volgens 
de getrokken kromme van fig. 2.5b. Het blijkt dat er een zeer storende 
vervorming is ontstaan, waardoor een dergelijke oscilloscoop onbruikbaar zou 
zijn. 

Voor een natuurgetrouwe versterking van iedere willekeurige spannings- 
vorm moet dus niet alleen de spanningsversterking, maar ook de looptijd 
voor alle frequenties even groot zijn. Een ideale oscilloscoopversterker moet 


1) De horizontale en verticale versterker noemt men X- resp. Y- versterker, in verband met 
de gelijkenis met de X- en Y-coördinaten van een coördinatenstelsel, waarin men eveneens 
de ene grootheid als functie van de andere uitzet. 
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Fig. 25а 


dus een vlakke amplitude-frequentie-karakteristiek en ook een vlakke loop- 
tijd-frequentie-karakteristiek bezitten (zie de fig. 2.6a en 2.6b). 

De ideale karakteristieken, afgebeeld in de fig. 2.6a en 2.6b, kan men 
benaderen door het toepassen van: 

a. elektronenbuizen of transistors met een grote S/C-verhouding, 
b. capaciteits-arme en zelfinductie-arme onderdelen en montage, 
c. lage anode- resp. collectorweerstanden, 

4. correcties voor hoge en lage frequenties. 

(Voor verdere uitleg, zie onder $ 1.4.1.) 

Hierbij wordt opgemerkt dat in moderne oscilloscopen de Y-versterker 
dikwijls is uitgevoerd als een gelijkspanningsversterker (dit is een versterker 
zonder koppelcondensatoren tussen de versterkertrappen). De voordelen 
hiervan zijn dat men ook spanningen met zeer lage frequenties kan meten 
еп dat tevens de gelijkspanningscomponent wordt doorgegeven. 
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Een veel gebruikte schakeling vindt men in fig. 2.7. De gelijksoortige 
triodebuizen В, еп В, hebben gelijke anodeweerstanden К„ en R De 
punten A en B zijn direct of via een of meer versterkertrappen met de verti- 
cale afbuigplaten Dy en Юу verbonden. De gemeenschappelijke katodeweer- 
stand К, wordt veel groter gekozen dan voor het verkrijgen van de normale 
instelling van de buizen nodig zou zijn. Daarom verbindt men R, meestal 
niet met aarde, maar met een negatieve spanning ten opzichte van aarde. 
Op deze wijze liggen de katodes van de buizen toch ongeveer op aardpoten- 
tiaal, hetgeen aantrekkelijk is omdat de meeste spanningen ten opzichte van 
aarde worden gemeten. 

Deze schakeling heeft enige bijzondere eigenschappen: 

In de eerste plaats is deze versterker betrekkelijk ongevoelig voor voe- 
dingsspanningsvariaties. Een verandering van de gloeispanning en/of hoog- 
spanning veroorzaakt weliswaar een zekere anodestroomvariatie, en dus 
ook een anodespanningsvariatie, maar door de symmetrische opbouw van 
de versterker resulteert dit niet in een evenredig spanningsverschil tussen de 
punten A en B, 

Deze gelijkspanningsversterker leent zich ook uitstekend als fase-omkeer- 
trap. In de praktijk liggen de te meten spanningen meestal met één kant 
aan aarde (met andere woorden, asymmetrisch ten opzichte van aarde). De 
afbuigplaten van de elektronenstraalbuis moeten echter met een symme- 
trische spanning ten opzichte van aarde worden gestuurd teneinde vervor- 
ming en onscherpte van het beeld te voorkomen. Om dit te bereiken, voert 
men de te meten spanning V; toe aan de klemmen 1 en 2. Hierdoor ont- 
staat een spanning over R, die in fase is met V‚. Indien de klemmen 3 en 4 
zijn doorverbonden, ligt de onderkant van R, in principe аап het stuur- 
rooster van В„ zodat deze buis wordt gestuurd met een spanning die in 
tegenfase is met V‚. Bij juiste dimensionering van de schakeling is de ver- 
sterkte spanning tussen punt A en aarde nagenoeg gelijk, maar tegengesteld 
aan die tussen punt B en aarde. 
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Tenslotte kan de schakeling volgens fig. 2.7 ook als verschilversterker 
(differentiaalversterker) dienst doen. In de meettechniek moet men soms 
een spanningsverschil meten tussen twee punten die beide een spanning ten 
opzichte van aarde hebben. In dit geval legt men de ene spanning V; aan 
de klemmen 1 en 2, еп de andere spanning V‚ aan de klemmen 3 еп 4. 
Zijn V; еп И; gelijk in amplitude maar tegengesteld in fase, dan zal de 
stroom door Ку niet veranderen. Er is dus geen tegenkoppeling en de beide 
triodebuizen versterken normaal. Hebben V, en V; daarentegen geen fase- 
verschil, dan zal R, een sterke tegenkoppeling veroorzaken, waardoor de 
versterking gering is. Tussen de punten A en B verkrijgt men dus nagenoeg 
alleen de versterkte verschilspanning van V; en И. 

Opmerking: De eigenschappen van de schakeling volgens fig. 2.7 zijn 
beter naarmate het produkt 5 х R, groter is (S = de steilheid van В, en B, 
en R, hun gemeenschappelijke katodeweerstand). 


De X- en Y-verzwakkers 

Indien de te meten spanning te groot is om direct aan de versterkers te 
worden toegevoerd, moet men deze spanning eerst verzwakken. De eisen 
ten aanzien van een natuurgetrouwe overdracht die men stelt aan de ver- 
sterkers gelden vanzelfsprekend ook voor de verzwakkers. De gemengde 
passieve” verzwakker volgens fig, 1.14 en de „actieve” verzwakker volgens de 
fig. 1.15а еп 1.15b zijn het meest gebruikelijk. 


De tijdbasisschakeling 

Het is dikwijls gewenst de te onderzoeken verschijnselen als functie van de 
tijd af te beelden. In dit geval moet de tijdbasisschakeling een lineair met 
de tijd verlopende spanning aan de horizontale afbuigplaten leveren. 

Fig. 2.8а toont een ideale tijdbasisspanning. Gedurende de tijd t, (de slag- 
tijd) verplaatst de lichtstip zich lineair met de tijd van links naar rechts 
over het scherm van de elektronenstraalbuis. Gedurende de veel kortere 
tijd t, (de terugslagtijd) schiet de elektronenstraal snel naar zijn beginpunt 
terug, waarna een nieuwe periode begint. Tijdens de terugslag levert de tijd- 
basisschakeling een negatieve impuls aan de Wehnelt-cilinder, zodat het 
beeldscherm tijdens deze tijd donker blijft (zie fig. 2.8c). 

Als men nu een periodieke spanning aan de verticale afbuigplaten legt, 
ontstaat een stilstaand beeld, mits de periodetijd (T) van de tijdbasisspan- 
ning gelijk of een veelvoud is van die van de te meten spanning (zie de fig. 
2.8b en 2.8c). De tijdbasisfrequentie moet men daarom nauwkeurig kunnen 
instellen. Bovendien kan men de tijdbasis synchroniseren met het te onder- 
zoeken signaal. Hiervoor gebruikt men de versterkte spanning van de ver- 
ticale versterker (zie fig. 2.2, Sk, in stand 1 en Sk, in stand 1). Ook kan 
men synchroniseren met een van buiten af toegevoerd signaal (Sk, in stand 
2), of met de netspanning (Sk, in stand 3). 

In het voorafgaande hebben wij het geval besproken dat het te onder- 
zoeken signaal periodiek was. Het is ook mogelijk dat de te meten ver- 
schijnselen niet-periodiek zijn, maar slechts één keer (éénmalige verschijn- 
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selen) of met ongelijke tussenpauzen optreden (zie fig. 2.9b). Om nu een 
stilstaand beeld te verkrijgen, wordt de tijdbasis gestart met de te meten 
spanning, beschrijft vervolgens één periode, en blijft dan wachten op een 
volgend startsignaal (zie fig. 2.9а). Deze methode noemt men het ”trig- 
geren” van de tijdbasisschakeling (zie fig. 2.2, Sk, in stand 2 en Sk, in 
stand 1). Men kan ook met een extern signaal of met de netspanning trig- 
geren (Sk; in stand 2 resp. 3). 
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Teneinde ook het begin van een niet-periodiek verschijnsel goed te kun- 
nen bestuderen zijn er soms voorzieningen getroffen om de verticale afbuig- 
spanning ten opzichte van het triggersignaal te vertragen: hierdoor wordt de 
tijdbasis gestart vóórdat de te meten spanning op het beeldscherm verschijnt 
(zie fig. 2.90). 

Het behoeft geen betoog dat men de triggermethode ook kan gebruiken 
voor het afbeelden van periodieke verschijnselen. Daarom brengt men ook 
oscilloscopen in de handel waarmee uitsluitend de triggermethode kan wor- 
den toegepast. 

Fig. 2.10a toont een eenvoudige tijdbasisschakeling. De condensator С 
wil zich via de weerstand R laden tot de batterijspanning Vo. Zodra echter 
de spanning op de condensator een waarde heeft bereikt die overeenkomt 
met de ontsteekspanning van de gasdiode D, wordt deze laatste geleidend en 
ontlaadt de condensator zich snel. Hierdoor daalt de condensatorspanning 
tot de doofspanning van de gasdiode, waarna de condensator zich opnieuw 
kan laden, en de cyclus zich herhaalt. Aldus ontstaat een zaagtandspanning 
waarvan de amplitude wordt bepaald door het niveauverschil van de ont- 
steek- en de doofspanning (zie fig. 2.10b). Door R of C variabel te maken 
kan men de tijdbasisfrequentie regelen; de frequentie is hoger naarmate de 
RC-tijd korter is. 


Fig. 2.10а Fig. 2.10b 


De tijdbasisschakeling volgens fig. 2.10a heeft diverse nadelen. In de eerste 
plaats kan men de amplitude van de zaagtandspanning niet instellen. Dit is 
te ondervangen door de gasdiode te vervangen door een gastriode, waarvan 
de ontsteekspanning afhankelijk is van de spanning ор de stuurelektrode. Een 
tweede nadeel is dat, door de lange schakeltijd van een met gas gevulde buis, 
de maximaal te bereiken herhalingsfrequentie laag is (max. ca. 15 kHz). 
Daarom is de gasbuis in moderne tijdbasisschakelingen geheel verdrongen 
door vacuümbuizen en transistors die met veel geringere traagheid werken. 
Het laden van een condensator via een gewone weerstand veroorzaakt boven- 
dien een condensatorspanning die exponentieel met de tijd verloopt. Een 
lineair met de tijd verlopende spanning verkrijgt men door de condensator 
met een constante stroom te laden, Uit de gelijkstroomtheorie is bekend dat: 
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Ave І 

At с 

Uit deze formule blijkt dat de spanningsverandering per tijdseenheid con- 

stant is, indien de laadstroom / constant wordt gehouden. Een constante laad- 
stroom kan men op de volgende wijze verkrijgen: 


a. In serie met de condensator neemt men een weerstand op waarvan de waarde 
lineair afneemt bij toenemende condensatorspanning (zie fig. 2.11а). De laad- 
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Fig. 2.lla Fig. 2.11b 


Een praktische schakeling volgens dit principe verkrijgt men door de weer- 
stand R te vervangen door een pentodebuis. De stroom door een pentode is 
namelijk binnen bepaalde grenzen, onafhankelijk van de aangelegde span- 
ning, zodat de condensator C op deze wijze met een constante stroom wordt 
geladen. 


b. In serie met het laadcircuit neemt men een spanningsbron op waarvan het 
spanningsverloop tegengesteld is aan dat van de condensatorspanning (zie fig. 
2.11b). Als И, = — Vo, zal de laadstroom / = Xo constant zijn. 

Praktische schakelingen volgens dit principe zijn de zgn. „Miller-integrator” 

en de „Bootstrap-integrator”. Het beschrijven van de praktische uitvoering 

van deze schakelingen valt buiten het bestek van dit boek !). 

In het blokschema van fig. 2.2 blijkt dat men de uitgangsspanning van de 
tijdbasisschakeling via de X-versterker aan de horizontale afbuigplaten kan 
toevoeren (Sk; in stand 1). Door de horizontale versterking te regelen ver- 
andert de amplitude van de horizontale afbuigspanning, waardoor het te 
meten signaal meer of minder in horizontale richting wordt vergroot. 


1) Literatuur: J. Czech, Oscilloscope Measuring Techniques, Philips Technical Library, 
2nd edition, enlarged and revised, 1964. 
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Met Sk, in stand 2 is het mogelijk twee willekeurige grootheden met elkaar 
te vergelijken. Een spanning die overeenkomt met de ene grootheid voert men 
toe aan de verticale afbuigplaten, terwijl een spanning evenredig aan de an- 
dere grootheid via Sk, aan de horizontale afbuigplaten wordt gelegd. In 
stand 3 van Sk, kan men de verticale afbuigspanning vergelijken met de net- 
spanning. 

Tenslotte is het, in beperkte mate, mogelijk nog een derde grootheid, onaf- 
hankelijk van de twee andere grootheden, aan de elektronenstraalbuis toe te 
voeren. Dit gebeurt dan via de aansluiting gemerkt met Z, waardoor de elek- 
tronenstraal periodiek wordt onderdrukt. 


Eigenschappen 

De kwaliteit van de versterkers is beter naarmate de versterking en de band- 
breedte groter zijn. Zoals reeds eerder is opgemerkt, zijn deze twee eigen- 
schappen tegenstrijdig. Een oscilloscoop met een gevoeligheid van 50 mV,, 
per cm verticale afbuiging en een frequentiegebied van 0 tot 5 MHz behoort 
tot de normale middenklasse. Er zijn echter ook oscilloscopen in de handel 
waarvan de bandbreedte, bij dezelfde gevoeligheid, het drie- of viervoud 
hiervan is. 

Het te meten object wordt door de elektronenstraaloscilloscoop slechts 
weinig belast. De ingangsweerstand is in de praktijk ongeveer 1 МО, terwijl 
de ingangscapaciteit in de orde van 10 pF is. 

Van de tijdbasisschakeling geeft men doorgaans de schrijfsnelheid op. Deze 
snelheid dient aangepast te zijn aan de mogelijkheden van de verticale ver- 
sterker. Is deze versterker bijvoorbeeld goed tot 5 MHz, dan behoort de 
horizontale afbuigsnelheid ten minste 2,5 ст per us te zijn, opdat men op elke 
cm minimaal twee periodes zichtbaar kan maken. 

De gevoeligheid van het Z-kanaal is niet groot. Men moet over een signaal 
van enige tientallen volt beschikken om een bruikbare straalonderdrukking 
te verkrijgen. 


Gebruik 


De elektronenstraaloscilloscoop gebruikt men voor het onderzoeken van wille- 
keurige periodieke en aperiodieke verschijnselen, mits deze in evenredige 
elektrische spanningen kunnen worden omgezet. Men kan bijvoorbeeld aller- 
lei mechanische trillingsverschijnselen zichtbaar maken door deze mechanische 
trillingen eerst om te zetten in evenredige elektrische spanningen. Het om- 
zetten van mechanische in elektrische verschijnselen kan op diverse manieren 
tot stand komen. Zo veroorzaakt een mechanische verplaatsing op een kwarts- 
kristal een evenredig elektrisch potentiaalverschil; met behulp van weerstands- 
opnemers (bijv. rekstrookjes), elektrostatische en elektromagnetische opnemers 
kan men dit eveneens bereiken. Temperatuurvariaties kan men met behulp 


van thermo-elektrische opnemers omzetten, lichtvariaties met foto-elektrische 
opnemers, enz. 
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2.2. DE FREQUENTIEMODULATOR 


Wij hebben gezien, hoe men met een elektronenstraaloscilloscoop het verband 
tussen twee grootheden kan bepalen. Hierbij voert men een spanning die 
overeenkomt met de ene grootheid toe aan het verticale afbuigcircuit, terwijl 
een spanning overeenkomende met de andere grootheid aan het horizontale 
afbuigcircuit wordt gelegd. 

In de elektronentechniek moet men dikwijls een spanning als functie van 
de frequentie zichtbaar maken. In dat geval heeft men een horizontale af- 
buigspanning nodig die evenredig is met de momentele waarde van de desbe- 
treffende frequentie. Dit bereikt men met een frequentiemodulator („wobbu- 
lator”). 


Principe 
De horizontale afbuigspanning van een oscilloscoop fungeert tevens als modu- 
lerende spanning van een FM-signaal. 


Werking (zie fig. 2.12) 


| 


Fig. 2.12 


Met de meetschakeling volgens fig. 2.12 wordt bij wijze van voorbeeld de 
doorlaatkromme van een selectieve versterker zichtbaar gemaakt. Voor dit 
doel hebben wij een spanning nodig waarvan de frequentie regelmatig het 
doorlaatgebied van de te meten versterker doorloopt. Een dergelijk signaal 
verkrijgt men met een reactantietrap ') die parallel met een oscillatorkring is 
geschakeld. 

Met de horizontale afbuigspanning vx van de oscilloscoop stuurt men de 
reactantietrap, waardoor de oscillatorfrequentie in hetzelfde ritme varieert. 
De frequentiezwaai (Af) is evenredig met de amplitude van de horizontale af- 


1) Een reactantietrap is een schakeling die een reactantie vertegenwoordigt waarvan de 
waarde verandert ten gevolge van een uitwendig aangesloten stroom of spanning. Een 
voorbeeld hiervan is een kristaidiode, waarvan de sperlaagcapaciteit varieert іп afhan- 
kelijkheid van de sperspanning. 
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buigspanning. Teneinde het gewenste signaal f, + Af te verkrijgen, mengt men 
het FM-signaal fos + Af met een frequentie fos + fo afkomstig van een 
meetoscillator. 

De selectieve versterker wordt nu gestuurd door een spanning waarvan de 
frequentie het te meten frequentiegebied doorloopt. De hierdoor veroorzaakte 
spanning aan de uitgang van de versterker legt men aan het verticale afbuig- 
circuit van de oscilloscoop. Aangezien de horizontale afbuigspanning ver- 
grendeld is met de frequentiezwaai van de meetspanning, zullen de horizontale 
afstanden op het beeldscherm evenredig zijn met de momentele frequentie, 
zodat een stilstaand beeld wordt verkregen; de omhullende hiervan komt over- 
een met de amplitude-frequentie-karakteristiek van de selectieve versterker. 


Eigenschappen 

De interne oscillator is meestal enige kHz nauwkeurig regelbaar. Hierdoor kan 
men het beeld in de horizontale richting verschuiven en zodoende band- 
breedtemetingen verrichten. 

De frequentiezwaai kan men instellen door de aan de reactantietrap toege- 
voerde spanning in amplitude te regelen. Hierdoor is het mogelijk om ook 
details van een doorlaatkromme over de gehele breedte van het scherm uit 
te rekken. 


Gebruik 


De frequentiemodulator gebruikt men voor het bestuderen van de te meten 
verschijnselen als functie van de frequentie, zoals de amplitude-frequentie- 
karakteristiek van HF-, MF- en LF-versterkers. 


2.3. DE ELEKTRONENSCHAKELAAR 


Men kan meer dan één verschijnsel als functie van de tijd tegelijk op één 
scherm zichtbaar maken door het toepassen van: 


a. Een elektronenstraalbuis met meer dan één afbuigsysteem (bijv. een dub- 
belstraalbuis), 


b. Meerdere enkelstraalbuizen, waarbij elk beeld optisch op een gemeen- 
schappelijk scherm wordt gebracht. 


с. Een elektronenschakelaar. 


De punten a en b spreken voor zich zelf; op punt c zal evenwel verder worden 
ingegaan. 


Principe 


Twee verschijnselen worden beurtelings gedurende een bepaalde tijd op één 
scherm afgebeeld, 
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Werking (zie fig. 2.13) 


Fig. 2.13 


Met de schakelaar Sk worden de te meten verschijnselen 1 en 2 beurtelings 
aan de verticale afbuigplaten toegevoerd. 

Zijn de te meten spanningen laagfrequent (tot ca. 200 Hz), dan gebruikt 
men een schakelfrequentie van 2000 Hz of hoger, zodat iedere periode van 
de te meten signalen door ten minste 10 beeldelementen wordt weergegeven, 
hetgeen als een minimum te beschouwen is. Een hoger aantal beeldelementen 
verdient aanbeveling omdat dan minder beelddetails verloren gaan. 

Voor signalen met hogere frequenties (vanaf ca. 200 Hz), gebruikt men 
een schakelfrequentie die lager is dan die van de te meten spanningen, zodat 
er nu één of meer volledige perioden zichtbaar worden. 

Om zo weinig mogelijk van ieder beeld te verliezen, moet het omschakelen 
zelf zeer snel gebeuren. Het overspringen van de elektronenstraal van het ene 
naar het andere beeld is dan praktisch onzichtbaar. Het is te begrijpen dat een 
mechanische schakelaar voor dit doel veel te traag zou zijn. Men maakt ook 
hier gebruik van schakelingen met elektronenbuizen of transistors. 

Fig. 2.14 geeft het schema van een elektronenschakelaar. De te meten 
spanningen уу en у, legt men tussen het stuurrooster en de katode van de 
buizen B, resp. В, Een kanteelspanningsoscillator, een zogenaamde multivi- 
brator (zie $ 3.3), levert afwisselend positieve en negatieve spanningsimpulsen 
aan de schermroosters van beide buizen, Als het schermrooster van B, positief 
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is, versterkt deze buis normaal en verschijnt v, op het beeldscherm. Tegelijker- 
tijd is het schermrooster van B, evenwel negatief, waardoor deze buis „afge- 
knepen” is, zodat v, niet wordt doorgelaten. Na een halve schakelperiode ge- 
beurt het omgekeerde. In het ritme van de oscillatorfrequentie van de multi- 
vibrator ontstaat dus over de gemeenschappelijke anodeweerstand R, de ver- 
sterkte spanning van het eerste dan wel van het tweede signaal. 

Door regeling van de impulsverhouding van de schakelspanning kan men 
het ene signaal langer laten afbeelden dan het andere, hetgeen resulteert in 
helderheidsverschillen tussen de beide oscillogrammen. 

Door de negatieve roosterspanning met behulp van Vo, en Vo, te regelen, 
verandert men de gelijkspanning op de verticale afbuigplaten. Hierdoor kan 
men de twee afbeeldingen in verticale richting onderling verschuiven. 


Eigenschappen 
Met een multivibrator kan men schakelfrequenties tot ca. 1 MHz verkrijgen. 

De versterkers van een elektronenschakelaar moeten, evenals de versterkers 
van een oscilloscoop, een vlakke amplitude-frequentie-karakteristiek en ook 
een vlakke looptijd-frequentie-karakteristiek hebben (zie de fig. 2.6a en 2:6b). 

Een gangbare waarde voor de ingangsimpedantie van beide kanalen is: 
1 М9, 15 pF. 

Wil men drie verschijnselen tegelijkertijd op één scherm zichtbaar maken, 
dan heeft men twee van dergelijke elektronenschakelaars nodig, enz. De helder- 
heid per beeld neemt echter evenredig af met het aantal aldus afgebeelde 
verschijnselen. 


Gebruik 

De elektronenschakelaar gebruikt men teneinde twee of meer verschijnselen 
tegelijkertijd op één scherm te kunnen waarnemen. Zo kan men de stroom en 
de spanning van een elektrisch circuit gelijktijdig bestuderen, of de resonantie- 
krommen van een selectieve versterker onderling vergelijken. 
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HOOFDSTUK 3 


MEETOSCILLATOREN 


Onder een meetoscillator verstaat men een apparaat dat wisselspanningen af- 
geeft waarvan de amplitude en de frequentie regelbaar en nauwkeurig be- 
kend zijn. 

Deze apparaten doen dienst als signaalbron voor elektronische metingen, en 
worden als zodanig veelal in combinatie met andere meetapparaten gebruikt. 

De eigenschappen van de diverse meetoscillatoren kunnen zeer uiteenlopen. 
Er zijn meetoscillatoren die laagfrequente sinusvormige spanningen leveren 
voor metingen aan LF-netwerken, zoals akoestische versterkers; er zijn echter 
ook meetapparaten in de handel die hoogfrequente sinusvormige spanningen 
afgeven voor metingen aan HF-netwerken, zoals radio- en televisietoestellen. 

De uitgangsspanning is niet altijd sinusvormig, maar kan bijv. ook impuls- 
vormig zijn. Zo zijn de beeldsignalen van een televisiemeetoscillator impuls- 
vormig; daarentegen zijn de geleverde geluidssignalen sinusvormig. Men ont- 
wikkelt ook apparaten die kanteelvormige spanningen met steile flanken op- 
wekken; dergelijke apparaten gebruikt men o.a. voor het afregelen en het 
controleren van de amplitude-frequentie- en de fase-frequentie-karakteristiek 
van versterkers en verzwakkers. 

De mogelijkheden van meetoscillatoren zijn aangepast aan het doel waar- 
voor ze zijn bestemd. Zo kan het signaal van een meetoscillator voor het 
meten aan AM-radiotoestellen in amplitude worden gemoduleerd, terwijl een 
FM-meetoscillator een in frequentie-gemoduleerde spanning afgeeft. 


3.1. MEETOSCILLATOREN MET EEN SINUSVORMIGE UITGANGSSPAN- 
NING VOOR HET FREQUENTIEGEBIED VAN CA. 10 HZ TOT 100 
KHZ 


Bij het ontwikkelen van deze apparaten maakt men doorgaans een keuze uit 
twee principes: 

3.1.1. De directe methode 

Principe 

Bij deze methode gebruikt men één oscillator. De frequentie van de opge- 
wekte spanning is tevens de gewenste frequentie. 
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Werking (zie fig. 3.1) 


Fig. 3.1 


Voor het opwekken van signalen met betrekkelijk lage frequenties (tot onge- 
veer 100 kHz) gebruikt men meestal RC-oscillatoren. 

Fig. 3.2 geeft het vereenvoudigde schema van een veel toegepaste RC- 
oscillator. Deze schakeling bestaat uit een tweetraps weerstandsgekoppelde 
versterker (met B, resp. B,), een katode-volger (met В.) en een filter (het zgn. 
Wien-filter) bestaande uit de weerstanden R, en de condensatoren С. 

De ingangsspanning v; wordt door de buizen B, en В, versterkt en daarbij 
2 X 180° in fase gedraaid. De katode-volger met B, veroorzaakt geen fase- 
draaiing, zodat het teruggevoerde signaal v, in fase is met v; mits het Wien- 
filter evenmin fasedraaiing veroorzaakt. Dit is het geval bij de frequentie: 

1 
Jose = Zn Ri Gi (3.1) 

Bij дег. frequentie geeft het Wien-filter een drievoudige verzwakking. De 
versterker behoeft dus slechts driemaal te versterken om de schakeling in de 
desbetreffende frequentie te doen oscilleren. De gewenste versterking wo dt 
constant gehouden door de weerstand Кутс met negatieve-temperatuur: i- 
ciënt in combinatie met de katodeweerstand Кү. Als de uitgangsspanning у, 
stijgt, neemt de tegengekoppelde spanning over R, meer dan evenredig toe, 
doordat de waarde van Ryrc afneemt. Hierdoor neemt de versterking af, еп 
dus ook de spanning у,. Bij een daling уап v, gebeurt het omgekeerde. 

De oscillatorfrequentie is meestal continu regelbaar met behulp van de 
(gelijke) variabele condensatoren Сү, die op een gemeenschappelijke as zijn 
gemonteerd. Door omschakeling van de (gelijke) weerstanden R, kan men de 
diverse frequentiegebieden instellen. 


Fig. 3.2 
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De elektronenbuis B, verzekert een lage uitgangsweerstand van de meet- 
oscillator. De oscillatorspanning is hierdoor binnen redelijke grenzen onaf- 
hankelijk van de waarde van de belastingsimpedantie aangesloten op de uit- 
gi 

Met een geijkte weerstandsverzwakker kan men de amplitude van de uit- 
gangsspanning instellen. 


Eigenschappen 

De schakeling volgens fig. 3.2 is zeer goed bruikbaar voor frequenties van 
ca. 10 Hz tot 100 kHz. Voor frequenties lager dan 10 Hz zijn filterelementen 
met abnormaal hoge waarden nodig. Boven de 100 kHz introduceert de ver- 
sterker niet meer de vereiste 360° fasedraaiing en gaan de parasitaire ele- 
menten van het Wien-filter een rol spelen. 

Gebruikt men voor de continu-frequentieregeling een gangbare variabele 
condensator (Conax = 500 pF, С. = SOpF), dan is hiermee een maximale 
frequentieregeling van 1 op 10 mogelijk. Wil men dus met deze oscillator het 
hoorbare frequentiegebied bestrijken, dan moet men tenminste driemaal de 
filterweerstanden omschakelen. 

De nauwkeurigheid van de oscillatorfrequentie wordt voornamelijk bepaald 
door de precisie en de stabiliteit van de filterelementen (zie formule (3.1) ). 
Een nauwkeurigheid van = 2 % is in de praktijk goed mogelijk. 

Aangezien de schakeling slechts driemaal behoeft te versterken, kan de 
tegenkoppeling via Кутс еп R, (zie fig. 3.2) zeer groot zijn. Hierdoor is een 
grote stabiliteit en een lage vervorming van de uitgangsspanning te bereiken 
(vervorming < 0,2 %). 

De uitgangsspanning is regelbaar vanaf enkele millivolt tot ca. 10 volt. 


3.1.2. De indirecte methode 

Principe 

Bij deze methode gebruikt men twee oscillatoren. De gewenste frequentie 
wordt verkregen door menging van beide signalen. 

Werking (zie fig. 3.3) 
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Oscillator І en oscillator II leveren signalen met de frequenties f, resp. fz 
Beide signalen worden toegevoerd aan een mengtrap, waardoor behalve de 
componenten met de frequenties f; en /„ o.a. оок de componenten met de 
combinatiefrequenties f, + f} en /, — /, Ontstaan. Het laag doorlatend filter 
geeft uitsluitend de component met de verschilfrequentie f, — /, door. De 
LF-versterker en een weerstandsverzwakker verzekeren de gewenste ampli- 
tude van de uitgangsspanning Vy. 

Teneinde het hoorbare frequentiegebied te bestrijken, is oscillator II bij- 
voorbeeld regelbaar van 85 tot 100 kHz met behulp van С, Indien /, = 
100 kHz, dan kan men door variatie van f, een verschilfrequentie van 0 tot 
15 kHz verkrijgen. Door ook oscillator I variabel uit te voeren, bijvoorbeeld 
van 100 tot 101 kHz (te regelen met C‚), kan men een extra verstemming van 
0 tot 1 kHz bereiken. 

De gewenste frequentie stelt men dus in met behulp van de variabele con- 
densator С„ die een frequentieschaal heeft van 0 tot 15 kHz, en met behulp 
van С, met een schaal van 0 tot 1 kHz. De frequentie van het uitgangssignaal 
is gelijk aan de som van beide schaalaflezingen. 


Eigenschappen 
Met deze zogenaamde zwevingsmethode zijn zeer lage frequenties te ver- 
krijgen (theoretisch vanaf O Hz). 

Het gehele hoorbare frequentiegebied kan men bestrijken zonder om- 
schakeling van weerstanden, condensatoren of spoelen. 

Kleine freguentieverschillen kan men nauwkeurig instellen; voor een fre- 
quentieverschil van 1 kHz is immers een gehele frequentieschaal beschikbaar. 

Om dezelfde frequentienauwkeurigheid te bereiken als die van de directe 
methode, moet men zeer hoge eisen stellen aan de frequentiestabiliteit van de 
oscillatoren I en II. Eén procent frequentieverloop van een van deze oscilla- 
toren geeft nl. een verandering van de uitgangsfrequentie van ongeveer 1 kHz. 
Daarom is dit soort apparaten meestal voorzien van een ijkinrichting, waarmee 
men een eventuele frequentie-afwijking kan corrigeren. 

De vervorming van het uitgangssignaal wordt o.a. bepaald door de ver- 
vorming van de oscillatorspanningen, de kwaliteit van het filter en de ver- 
sterker. Met enige voorzorgen kan men de vervorming < 0,5 % houden. 

De maximale uitgangsspanning en het uitgangsvermogen zijn afhankelijk 
van de uitvoering van de LF-versterker. Meestal voorziet men de uitgang van 
de meetoscillator van diverse in de LF-techniek voorkomende aanpassingen. 

Met een geijkte weerstandsverzwakker kan men de amplitude van de uit- 
Sangsspanning op iedere willekeurige waarde instellen vanaf enkele millivolt 
tot enkele tientallen volt, 


Gebruik 


LF-meetoscillatoren gebruikt men als signaalbron voor metingen aan passieve 
en actieve LF-netwerken, zoals LF-versterkers, luidsprekers en kabels. 
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3.2. MEETOSCILLATOREN MET EEN SINUSVORMIGE UITGANGSSPAN- 
NING VOOR HET FREQUENTIEGEBIED VAN CA. 100 KHZ TOT 
1000 MHZ 


Ook bij HF-meetoscillatoren maakt men gebruik van de directe en de indi- 
recte methode. 


3.2.1. De directe methode 
Principe 


De frequentie van de opgewekte spanning is tevens de gewenste frequentie. 
Werking (zie fig. 3.4) 


LC- 
oscillator 


Team 
HZ 1 = 
2 
Ska 3 1m Interne modulatie 


2m Externe modulatie 


Fig. 34 
De LC-oscillator 

Voor het opwekken van signalen met hoge frequenties (vanaf ongeveer 100 
kHz) gebruikt men meestal LC-oscillatoren. 

Fig. 3.5 geeft een eenvoudig voorbeeld van een LC-oscillator. De anode- 
impedantie bestaat uit een parallelresonantiekring, waarvan het inductieve 
deel L, gekoppeld is met de spoel L, in het roostercircuit. 

De ingangsspanning у, wordt selectief versterkt en daarbij 180° in fase ge- 
draaid. De met L, еп L, gevormde transformator T, draait de spanning nog- 
maals 180°, zodat het teruggevoerde signaal v, in fase is met у;. De schake- 
ling oscilleert nu indien de rondgaande versterking gelijk is аап één (v, = у). 

Het constant houden van de gewenste versterking bereikt men met de weer- 
stand R, en de condensator C} Deze elementen, in combinatie met de als 
diode werkende rooster-katode ruimte, is identiek aan de detectorschakeling 
volgens fig. 1.19а. De negatieve roosterspanning over R, (zie fig. 3.5) is 
ongeveer gelijk aan de topwaarde van de roosterwisselspanning v;. Bij toe- 
nemende oscillatorspanning wordt de elektronenbuis B dus negatiever inge- 
steld, waardoor de effectieve steilheid van В (en dus ook de versterking) ver- 
mindert. Bij afnemende oscillatorspanning gebeurt het omgekeerde. 

De oscillatorfrequentie wordt voornamelijk bepaald door de elementen van 
de resonantiekring: 

En 1 
2r VLG 


Рве (3.2) 


Fig. 3.5 


Voor het continu variëren уап de oscillatorfrequentie voert men de con- 
densator C, meestal variabel uit. Het instellen van de diverse frequentiegebie- 
den gebeurt dan door omschakeling van de kringzelfinductie Г. 


De amplitude- en de frequentiemodulator 

Voor metingen aan radio-ontvangtoestellen moet de HF-spanning in ampli- 
tude en in frequentie kunnen worden gemoduleerd (zie fig. 3.4, Sk, in stand 1 
resp. stand 2). Een interne oscillator zorgt voor de LF-modulatiespanning. 

Fig. 3.6a geeft een vereenvoudigd schema van een amplitudemodulator. 
De НЕ-ѕраппіпв met de frequentie fyp еп de modulatiespanning met de 
frequentie fıp worden beide aan het stuurrooster van de elektronenbuis B 
gelegd. 

Tengevolge van de gekromde karakteristiek van deze triodebuis, bevat de 
spanning over de anodeweerstand R, niet alleen de componenten met de 
frequenties far en fıp, maar ook componenten met de combinatiefrequenties 
Fur > fır. De LF-component wordt door een LF-filter bestaande uit С, en Ly 
tegengehouden, zodat aan de uitgang alleen de draaggolf met de frequentie /ьр 
en de twee zijbanden met de frequenties fur + fipen fup — fr aanwezig zijn. 
Deze drie spanningen vormen samen ееп AM-signaal. 

Fig. 3.6b geeft een schakeling van een frequentiemodulator. In deze schake- 
ling maakt men gebruik van de eigenschap van een kristaldiode dat de 
sperlaagcapaciteit varieert in afhankelijkheid van de aangelegde sperspan- 
ning. De in sperrichting geschakelde kristaldiode D, staat hier parallel met de 
HF-oscillatorkring bestaande uit L, en С,. Door middel van de LF-modulatie- 
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spanning vıp wordt de sperlaagcapaciteit beïnvloed en dus ook de resonantie- 
frequentie van de HF-oscillatorkring. Aldus ontstaat een FM-signaal. 

De koppelcondensator С, in fig. 3.6b dient voor het blokkeren van de 
anodegelijkspanning. De weerstand R, voorkomt kortsluiting van de oscillator- 
kring via de LF-generator. 

Uit het blokschema volgens fig. 3.4 blijkt dat in stand 1 van de schakelaar 
Sk, de draaggolf met een interne spanning wordt gemoduleerd, terwijl in 
stand 2 externe modulatie mogelijk is. 


De verzwakker 
De gewenste amplitude van de uitgangsspanning stelt men in met een geijkte 
verzwakker. Teneinde optimale energie-overdracht van de meetoscillator naar 
het meetobject te verkrijgen, moet de uitgangsweerstand van de verzwakker 
in alle standen gelijk zijn aan de karakteristieke weerstand van de bijbehorende 
uitgangskabel !). 

Om dit te bereiken, gebruikt men tot ca. 100 MHz zogenaamde ladder- 
verzwakkers. De ladderverzwakker volgens fig. 3.7 geeft een verzwakking van 
„driemaal een factor tien”, terwijl de uitgangsweerstand (onafhankelijk van 
de verzwakkerstand) steeds 75 О blijft. Teneinde een frequentie-onafhanke- 
lijke verzwakking te verkrijgen, mogen de verzwakkerweerstanden elkaar niet 
„zien” en moet de impedantie van de gemeenschappelijke aardleiding zeer 
klein zijn. Hieraan kan men voldoen door elke verzwakkerweerstand in een 
afzonderlijke ruimte onder te brengen. Het geheel is gemonteerd in een ge- 
goten huis van koper of aluminium dat tevens als gemeenschappelijke aard- 
leiding fungeert. 


Вү=Ёр=Ёз= 742,50 
Ёд=Ёў= 82,51. 
Ёв= Ёв= 9,62 


Fig. 3.7 


Voor frequenties hoger dan са. 100 MHz voldoet de ladderverzwakker niet 
meer omdat de afwijkingen tengevolge van parasitaire capaciteiten en zelf- 
inducties een rol gaan spelen. Bij deze HF-signalen gebruikt men een zoge- 
naamde golfpijpverzwakker (zie fig. 3.8). Deze bestaat uit een metalen pijp 
waarvan het ene einde іп het magnetische veld van de oscillatorkring L,-C, 


1) De gebruiker van de meetoscillator is verantwoordelijk voor de juiste aanpassing op 
het einde van de kabel. 
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is aangebracht. De veldsterkte neemt exponentieel af in de lengterichting van 
de pijp, mits de golflengte van de oscillatorfrequentie groter is dan de grens- 
golflengte !) van de golfpijp. Als we de koppelspoel L, in de lengterichting 
verschuiven, verandert de hierin geïnduceerde spanning (en dus ook de uit- 
gangsspanning) volgens een exponentiële functie. De weerstand R, is gelijk 
aan de karakteristieke weerstand van de uitgangskabel. 


Eigenschappen 

Meetoscillatoren voor metingen aan AM-ontvangtoestellen hebben een fre- 
quentiebereik van ca. 100 kHz tot 50 MHz; voor metingen aan FM-toestellen 
zijn er frequentiegebieden in de buurt van 10,7 MHz en 100 MHz op aange- 
bracht. De gewenste frequentie kan men continu instellen met behulp van een 
variabele condensator (maximale frequentieverandering ca. 1 op 3), en in 
stappen door omschakeling van de kringzelfinductie. Met enige moeite kan 
men een frequentienauwkeurigheid van + 1% bereiken. 

De interne modulatiefrequentie is meestal 50, 400 of 1000 Hz, de 
modulatiediepte 30 % en de frequentiezwaai 75 kHz. Externe modulatie met 
frequenties tussen 10 en 16 000 Hz behoort vrijwel altijd tot de mogelijkheden. 

De uitgangsspanning is met сеп geijkte verzwakker regelbaar van ca. 1 pV 
tot 100 mV. Om te voorkomen dat het stralingsveld van de HF-oscillator bui- 
ten de verzwakker om in het te meten toestel doordringt, dient men hoge eisen 
te stellen aan de afscherming van de oscillator en aan de ontkoppeling van 
de voedingsspanningen. De restspanning ten gevolge van straling mag over 
het algemeen niet groter zijn dan 1 рУ. 

Voor metingen aan AM-ontvangers is het gebruikelijk een kunstantenne 
bij te leveren als vervanger van een „normale” buitenantenne, Bij het meten 
aan FM-ontvangers is soms een aanpassing tussen de uitgang van de meet- 
oscillator (bijv. 75 0) еп de ingang van het te meten toestel (bijv. 300 0) 
noodzakelijk. 


3.2.2. De indirecte methode 


Principe 
De gewenste frequentie wordt verkregen door menging van twee signalen met 
hogere frequenties. 


1) De grensgolflengte is de golflengte waarboven de golfpijp niet meer geleidt. Deze wordt 
bepaald door de vorm en de afmetingen van de golfpijp. 
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Werking (zie fig. 3.9) 


Fig. 39 


Met dit type meetoscillator kan men op eenvoudige wijze bijv. alle bij de 
televisie gebruikte frequentiegebieden bestrijken. Het blokschema is dan als 
volgt gedimensioneerd: 

Oscillator I is op een vaste frequentie afgestemd (f, = 335 MHz). De fre- 
quentie van oscillator II is variabel (ў, = 335 tot 555 MHz). Voeren we beide 
wisselspanningen toe aan een hiervoor geschikte mengtrap, dan ontstaan sig- 
nalen met de frequenties f; en 7, en harmonischen hiervan (2/;, 3f,, enz., 2, 
3f» enz). Bovendien verkrijgt men componenten met de combinatiefrequenties 
Ж 5 }һ, alsmede combinatiefrequenties van de harmonischen van f; en f 
(1, 5 2f» 3 + fa enz). De signalen met de frequenties ў, — f, maken het 
zodoende mogelijk een frequentiegebied van O tot 220 MHz, waarin de tele- 
visiebanden 1 en II zijn ondergebracht, te bestrijken. De componenten met de 
frequenties 3f, — f; en f, + f, bestrijken het frequentiegebied van 450 tot 
670 MHz resp. 670 tot 890 MHz. In deze frequentiegebieden bevinden zich 
de televisiebanden IV en V. 

Bij afstemming op de gewenste frequentie zal men weinig hinder hebben 
van de andere mengproducten indien de ingang van de te meten televisie- 
ontvanger voldoende selectief is. Is dit niet het geval, dan is een filter nood- 
zakelijk om de ongewenste signalen te onderdrukken. 

Voor het mengen van deze HF-signalen zijn elektronenbuizen niet bruik- 
baar in verband met hun ontoelaatbare parasitaire capaciteiten en zelfinduc- 
ties. Een puntcontactkristaldiode is voor dit doel evenwel uitstekend geschikt. 

De verzwakker van deze HF-meetoscillator moet vanzelfsprekend aange- 
past zijn aan de karakteristieke weerstand van de uitgangskabel (zie onder 
8 3.2.1). 


Eigenschappen 

Met een meetoscillator volgens de indirecte methode kan men zonder om- 
schakelen van spoelen of condensatoren een uitgebreid frequentiegebied be- 
strijken. 

Kleine frequentie-afwijkingen van de oscillatoren I en II veroorzaken 
echter een aanzienlijke frequentie-onnauwkeurigheid, vooral bij de laagste 
draaggolffrequenties. Bij dit soort meetoscillatoren is een frequentie-ijking dan 
ook noodzakelijk (bijv. met een ingebouwde kristaloscillator, die een zeer 
stabiele frequentie bezit). 
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Door de „vaste” oscillator I te moduleren, blijft de frequentiezwaai (bij FM) 
of de modulatiediepte (bij AM) nagenoeg constant ondanks verandering van 
de gewenste draaggolffrequentie. 

Aangezien de frequentie van de variabele” oscillator П procentueel slechts 
weinig wordt gevarieerd (ca. 1:1,7), kan men de uitgangsspanning als functie 
van de frequentie beter constant houden dan bij een vergelijkbare meetoscil- 
lator volgens de „directe methode”. 

De uitgangsweerstand van ееп HF-meetoscillator is meestal 50, 60 of 75 ©. 
Indien de ingangsweerstand van het te meten toestel niet overeenkomt met de 
uitgangsweerstand van de meetoscillator, is een geschikte aanpassing nood- 
zakelijk. 

Gebruik 

HF-meetoscillatoren gebruikt men als sigaaalbron voor het meten aan pas- 
sieve en actieve HF-netwerken, zoals HF-versterkers, serie- еп parallelreso- 
nantiekringen en transmissieleidingen. 


3.3. MEETOSCILLATOREN MET EEN KANTEELVORMIGE UITGANGS- 


SPANNING 


Principe 
De kanteelvormige spanning wordt in een impulsoscillator opgewekt. 


Werking (zie fig. 3.10) 


Fig. 3.10 


De impulsoscillator 

Als oscillator gebruikt men meestal een zgn. multivibrator. Fig. 3.11а geeft 
het principe van een dergelijke schakeling. Het blijkt dat de multivibrator 
eigenlijk een tweetraps weerstandsgekoppelde versterker is waarvan de uit- 
gang is doorverbonden met de ingang. 

Bij het inschakelen van de multivibrator zullen de buisstromen in de prak- 
tijk nooit geheel gelijk zijn; Z„ zal bijv. iets groter zijn dan /,. У, zal dan 
dalen, en deze negatieve spanningssprong wordt via С, doorgegeven aan het 
rooster van В,. Hierdoor zal І, afnemen en V, stijgen. Deze spanningstoe- 
name wordt via С, doorgegeven aan р. B, zal hierdoor nog meer stroom trek- 
ken, waardoor У, weer verder daalt, enz. Zo ontstaat een lawine-effect met 
als resultaat dat B, plotseling zijn maximale stroom gaat trekken Va =0 у) 
en B, plotseling geblokkeerd is (V ver negatief). Deze situatie blijft slechts 
een beperkte tijd gehandhaafd, want de negatieve spanning van g, zal kleiner 
worden doordat de condensator С, zich ontlaadt. Op een zeker moment gaat 
В, anodestroom trekken, V,, daalt, Уш daalt, Va, stijgt, Уш stijgt verder, 
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Fig. 31а Fig. 3.11b 


У daalt verder, enz., en we komen door dit lawine-effect plotseling in de 
omgekeerde situatie; B, geblokkeerd en B, open. Nu gaat de lading van С, 
weer weglekken en na enige tijd gaat B, weer „open” en B, „dicht”, waarna 
de gehele gang van zake zich herhaalt. De schakeling volgens fig. 3.11а heeft 
dus geen stabiele toestanden en noemt men daarom een a-stabiele multivi- 
brator '). 

De kanteelspanning op de anodes zal symmetrisch zijn indien de toege- 
paste buizen en de bijbehorende schakelingen gelijk zijn (zie fig. 3.11b). Door 
de weerstanden R, en R, of de condensatoren C, en C, op dezelfde wijze te 
veranderen, wordt de oscilleerfrequentie gevarieerd. Door wijziging van het 
R,C,-produkt ten opzichte van het R;Cyprodukt kan men de impulsverhou- 
ding van de kanteelspanning naar wens regelen. 

De uitgangsspanning van een dergelijke meetoscillator moet als eerste ver- 
eiste steile flanken hebben, met andere woorden, het zojuist beschreven lawine- 
effect moet zich in zeer korte tijd afspelen. Dit kan men bereiken door het 
gebruik van buizen of transistors met een grote S/C-verhouding (S= de 
steilbeid, C = de capaciteiten), en door een capaciteits-arme en zelfinductie- 
arme montage toe te passen. 


De scheidingstrap 

De scheidingstrap dient in de eerste plaats om de uitgang van de impuls- 
oscillator aan te passen аап de laagohmige verzwakker, Veelal gebruikt men 
deze trap ook om de onder- en de bovenkant van de kanteelspanning „recht 
te trekken” 


1) Bij een zgn. mono-stabiele multivibrator is een van de twee toestanden labiel en de 
andere toestand stabiel. Een dergelijke multivibrator zal dus uit zichzelf van de labiele 
naar de stabiele toestand overgaan, maar heeft een van buitenaf toegevoerde stuurimpuls 
nodig om van de stabiele in de labiele toestand te komen. 

Bij een zgn. bi-stablele multivibrator zijn beide toestanden stabiel. Zowel de overgang van 
de ene naar de andere toestand als omgekeerd, moet worden ingeleid door sturing van 
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De verzwakker 

Een kanteelspanning is, evenals andere niet-sinusvormige spanningen, samen- 
gesteld uit een sinusvormige grondgolf plus een aantal harmonischen. Om 
energieverlies vooral van de hogere componenten te voorkomen, moet de 
verzwakker aangepast zijn aan de uitgangskabel. Men gebruikt hier ladder- 
verzwakkers van bijv. 50, 60 of 75 @ (zie onder $ 3.2.1). 


Eigenschappen 
Het frequentiegebied van dit soort meetoscillatoren ligt tussen 10 Hz en 
1 MHz. 
De uitgangsspanning is regelbaar vanaf enkele millivolt tot enkele volt. 
Met enige moeite kan men een stijgtijd !) van 10 ns bereiken. 


Gebruik 
Kanteelspanningsoscillatoren gebruikt men voor het afregelen en het con- 


troleren van de sprongkarakteristiek van passieve en actieve netwerken, zoals 
verzwakkers en versterkers. 


1) De stijgtijd van een kanteelspanning is de tijd nodig om van 0,1 tot 0,9 van de maximale 
waarde te komen. 
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HOOFDSTUK 4 


IMPEDANTIEMEETBRUGGEN 


Men kan twee categorieën van impedantiemeetbruggen onderscheiden: 


ъ. 


Meetbruggen voor het meten van elektrische grootheden (weerstanden, 
capaciteiten en zelfinducties). 

Meetbruggen voor het meten van niet-elektrische grootheden (temperatuur, 
vochtigheid, druk, rek, enz). Men gebruikt hierbij zogenaamde opnemers, 
die de niet-elektrische grootheden omzetten in één van de bovengenoemde 
elektrische grootheden. Deze meetbruggen zijn veelal voorzien van regis- 
tratie-apparatuur, met behulp waarvan men een overzicht krijgt van de te 
meten grootheid als functie van de tijd. Bovendien is het mogelijk een 
regelmechanisme te sturen dat de te meten grootheid (bijv. de temperatuur 
van een oven) binnen de vastgestelde grenzen constant houdt (bijv. door 
regeling van de brandstoftoevoer). 


In dit hoofdstuk zullen wij ons tot de eerstgenoemde meetbruggen beperken, 


hierbij een keuze maken uit de grote verscheidenheid ervan. De onder 


punt b genoemde apparaten behoren tot het gebied der regeltechniek en vallen 
daarom buiten het bestek van dit boek. 


Principe 

Een meetbrug is een zogenaamd vierarmsnetwerk geschakeld volgens fig. 4.1 
en samengesteld uit de impedanties Z,, Z}, 2; en Z,. Tussen de punten 1 en 2 
zet men de voedingsspanning Vp, en tussen de punten 3 en 4 de indicator M !). 


Fig. 4.1 


1) Krachtens het reciprociteitstheorema kan men evengoed de voedingsbron tussen de 
punten 3 en 4, en de indicator tussen de punten 1 en 2 aansluiten. 
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Indien de indicator stroomloos is, is tussen de punten 3 en 4 geen spannings- 
verschil en ook geen faseverschil aanwezig; in dat geval geldt het volgende 
verband tussen de brugimpedanties: 
2,2, = 2,23. (4.1a) 
Indien dus bijv. de waarde van de impedanties Z,, 7, en 2; bekend zijn, 
dan is de (te meten) impedantie Z, hiermee bepaald. Deze is te berekenen uit: 
2223 


2 = 57 (415) 


Werking (zie бр. 4.1) 

Zoals uit formule (4.1а) blijkt, is de brugschakeling in evenwicht, indien zowel 
het reële deel als het imaginaire deel van het produkt Z, X Z, gelijk zijn aan 
de overeenkomstige delen van het produkt 2, X Zy. 

Is Z, reëel of imaginair, dan kan men met behulp van één variabel brug- 
element de indicator stroomloos maken; bestaat Z, uit een reëel deel plus een 
imaginair deel, dan zijn twee regelorganen noodzakelijk. In het laatste geval 
stelt men één der variabele elementen zodanig in dat de indicator een mini- 
mum aangeeft, Vervolgens regelt men het andere variabele element tot een 
nieuw en lager minimum wordt verkregen. Deze procedure herhaalt men tot 
de spanning op de indicator het laagste minimum heeft bereikt. De meeste 
meetbruggen zijn zodanig samengesteld dat de instelling van het ene regel- 
orgaan niet wordt beïnvloed door variaties van het andere. Dit vergemakke- 
lijkt de instelling. 

Als de meetbrugelementen reëel zijn kan de meetbrug met gelijkspanning 
worden gevoed; in de andere gevallen gebruikt men hiervoor een wissel- 
spanning. 

Als indicator kunnen verschillende instrumenten dienst doen. Wordt de 
meetbrug uit een gelijkspanningsbron gevoed, dan gebruikt men dikwijls een 
draaispoelmeter (zie onder $ 1.1), of een gelijkspanningsversterkervoltmeter 
(zie onder $ 1.4.4 en $ 1.4.5). Sluit men de meetbrug op een wisselspanning 
aan, dan kan men een akoestische of een visuele indicator toepassen. Een 
akoestische indicator kan bestaan uit een luidspreker of hoofdtelefoon, even- 
tueel voorafgegaan door een versterker. Een geschikte visuele indicatie be- 
reikt men met een wisselspanningsversterkervoltmeter (zie onder $ 1.4.1), ter- 
wijl bij zeer nauwkeurige meetbruggen zelfs een selectieve-versterkervoltmeter 
noodzakelijk is (zie onder $ 1.4.3-А). Vanzelfsprekend kan men ook een 
oscilloscoop als visuele indicator gebruiken. 


Eigenschappen 

Een groot voordeel van een impedantiemeetbrug is dat de indicator niet geijkt 
behoeft te worden. Hier is immers alleen de stroomloze toestand belangrijk. 
Het meetresultaat is ook onafhankelijk van eventuele voedingsspannings- 
variaties en frequentievariaties. Dit in tegenstelling tot de meeste andere im- 
pedantiemeters. 


63 


De meetnauwkeurigheid hangt uitsluitend af van de precisie van de brug- 
elementen Z,, 2, еп Z, Bij het samenstellen van meetbruggen vermijdt men 
zoveel mogelijk het gebruik van variabele of vaste spoelen, omdat deze 
relatief duur zijn. Mica- en polystyreencondensatoren zijn geschikt als vaste 
brugcapaciteit, terwijl luchtcondensatoren meestal als variabele capaciteit 
dienst doen. Als brugweerstand zijn alleen de draadweerstanden voldoende 
stabiel. De weerstandswaarde hiervan is echter begrensd (maximale waarde 
ca. 100 КО), terwijl de eigencapaciteit еп het zelfinductie-effect het gebruik 
van dergelijke weerstanden bij hoge frequenties (> 100 kHz) uitsluit. Met 
een speciale wikkelmethode (de zgn. bifilaire wikkelmethode), kan men de 
zelfinductie van draadweerstanden tot een minimum beperken. 

De gevoeligheid van een meetbrug is groter naarmate de voedingsspanning 
hoger, en de indicator gevoeliger is. De zekerheid waarmede men het brug- 
evenwicht kan instellen, wordt echter ook bepaald door de brugverhouding 
21/2. Dit laatste blijkt als men, uitgaande van de evenwichtstoestand, de 
stroom door de indicator berekent als één van de brugimpedanties bijv. 1 % 
verandert. Uit deze berekening volgt, dat de indicatorstroom groter is (dus 
het minimum bij brugevenwicht scherper is) naarmate de eerder genoemde 
brugverhouding dichter in de buurt van één ligt. 

Nauwkeurigheid en gevoeligheid staan onderling in nauw verband. De ene 
eigenschap zonder de andere is zinloos. Zonder veel moeite kan men met een 
brugschakeling een nauwkeurigheid van < 1 % bereiken. 


Enige veel gebruikte brugschakelingen 


41. DE BRUG VAN WHEATSTONE VOOR METINGEN AAN WEER- 
STANDEN (zie fig. 42) 


Bij brugevenwicht geldt: 


К 
Rx = х Кз. (4.2) 
Ri Ra 


(м) 


R, еп R, zijn „vaste” weerstanden, zodat de schaal van de variabele weer- 
stand R, direct kan worden geijkt in de waarden van R, 

De brug van Wheatstone is niet geschikt voor het meten van lage weer- 
standswaarden (< 1 О); de overgangsweerstanden bij het aansluiten van R, 
en de weerstand van de toevoerdraden zijn dan niet meer te verwaarlozen. 
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42. DE BRUG VAN SCHERING VOOR METINGEN AAN CONDEN- 
SATOREN (zie fig. 4.3) 


Bij brugevenwicht geldt: 


С, 

с: = з Ra, (4.3a) 
R 

n= E Ca (4.3b) 


Op de schaal van R, kan men de capaciteit van C, aflezen. Op de schaal 
van С, leest men de verliesweerstand r, af. Beide instelorganen werken onaf- 
hankelijk van elkaar; in formule (4.3a) komt nl. C, niet voor, en in formule 
(4.3b) wordt R, niet gebruikt. 


43. DE BRUG VAN MAXWELL VOOR METINGEN AAN SPOELEN 
(zie fig. 4.4) 


Bij brugevenwicht geldt: 


Lx = К. К Ci, (4.4a) 
К, К, 
== End (446) 


Op de schaal van С; ер R, leest men resp. де zelfinductiewaarde L, en de 
verliesweerstand r, af. Ook hier hebben we onafhankelijke instellingen. 


Gebruik 


De behandelde impedantiemeetbruggen gebruikt men voor het nauwkeurig 
meten van weerstands-, capaciteits- еп zelfinductiewaarden, bijv. voor het 
ijken van impedanties. 
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HOOFDSTUK 5 


FREQUENTIEMETERS 


In de elektronentechniek komen signalen met zeer uiteenlopende frequenties 
voor. Enerzijds werkt men met signalen met frequenties lager dan 1 Hz (bijv. 
bij het mechanisch trillingsonderzoek); anderzijds maakt men gebruik van 
signalen met frequenties van duizenden MHz (bijv. bij radartoepassingen). 
Het aantal gangbare frequentiemeters is zo groot, dat wij hieruit een keuze 
moesten doen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens enige frequentie- 
meters behandeld voor het lage, het hoge en het ultra-hoge frequentiegebied. 


5.1. FREQUENTIEMETERS VOOR FREQUENTIES VAN СА. 10 HZ TOT 
1 MHZ 


5.11. De brug уап Wien 


Principe 
Een brugschakeling die slechts voor één frequentie in evenwicht is. 


Werking (zic fig. 5.1) 

De spanning met de te meten frequentie f, voert men toe aan de zogenaamde 
brug van Wien. Deze wordt in evenwicht gebracht (indicator M stroomloos) 
met behulp van de variabele weerstanden К, die gelijk zijn. 
Bij brugevenwicht geldt: 

= „Ж. 

2RR C’ 

De te meten frequentie kan men dus op de geijkte schaal van R, aflezen. 


fam (5.1) 


De condensatoren С, worden omgeschakeld voor de verschillende frequentie- 
gebieden. De indicator M kan bestaan uit een luidspreker (hoofdtelefoon), 
een wisselspanningsmeter of een oscilloscoop. 


Eigenschappen 

Het bestreken frequentiegebied wordt aan de lage kant begrensd door de 
uitzonderlijke hoge R‚C‚-waarden die hiervoor nodig zijn. De hoogste fre- 
quentie die nog met enige nauwkeurigheid te meten is, bedraagt ca. 100 kHz; 
boven deze frequentie gaan de parasitaire capaciteiten en zelfinducties van 
de brugelementen een niet te verwaarlozen rol spelen. 

Met de brug van Wien kunnen in principe alleen frequenties van sinus- 
vormige spanningen worden gemeten. Voor de eventuele harmonische com- 
ponenten is de brug niet in evenwicht !), waardoor een vlakke minimum- 
indicatie ontstaat; dit gaat ten koste van de meetnauwkeurigheid. 

De ingangsimpedantie bedraagt 1 tot 100 КО ег wordt bepaald door de 
waarden van de brugelementen. 


Gebruik 
De brug van Wien heeft nog bestaansrecht voor het akoestische frequentie- 
gebied. 


5.1.2. De elektronenstraaloscilloscoop als frequentiemeter 


Principe 


Het signaal met de te meten frequentie wordt op een elektronenstraalbuis 
vergeleken met een signaal waarvan de frequentie nauwkeurig bekend is. 


Werking (zie fig. 5.2) 

Onder hoofdstuk 2 hebben we gezien dat men met een oscilloscoop twee 
grootheden onderling kan vergelijken. Van deze eigenschap maakt men ge- 
bruik bij het meten van frequenties. De spanning met de te meten frequentie 
fx legt men bijv. aan het horizontale afbuigcircuit, terwijl een spanning met 
een bekende frequentie f, aan het verticale circuit wordt toegevoerd. Door de 
invloed van beide signalen op de afbuiging van de elektronenstraal, ontstaat 
cen zogenaamde Lissajousfiguur volgens fig. 5.2. 


De te meten frequentie f, kan men nu berekenen uit: 
f nd het aantal toppen tegen de verticale zijde 
fo het aantal toppen tegen de horizontale zijde ` 


(5.2) 


In ons geval is dus fx = 23 


+) De spanning die bij brugevenwicht toch nog over de meterklemmen staat, is ееп maat 
voor de vervorming van het ingangssignaal. Op deze manier kan men de Wien-brug ook 
als vervormingsmeter gebruiken. 
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‘spanning met de 
te meten frequentie fx 


-— 


Fig. 5.2 
Eigenschappen 

De nauwkeurigheid van deze meting wordt bepaald door de precisie van 
de vergelijkingsfrequentie f,. 

Het frequentiegebied wordt aan de lage kant bij ca. 10 Hz begrensd door 
de beperkte nalichttijd van de elektronenstraalbuis; hierdoor is де Lissajous- 
figuur slechts gedeeltelijk te zien. Bij frequenties hoger dan 1 MHz levert het 
moeilijkheden op een stilstaand beeld te verkrijgen; een verschil van slechts 
enkele Hertz tussen de bekende en de onbekende frequentie veroorzaakt reeds 
afleesmoeilijkheden van de Lissajousfiguur. 

Met een elektronenstraaloscilloscoop kan men in principe ook frequenties 
van niet-sinusvormige spanningen meten; de Lissajousfiguur wordt dan wel 
wat ingewikkelder. 


Gebruik 
Met een oscilloscoop kan men nauwkeurige frequentiemetingen in het LF- 


gebied verrichten, bijv. voor het ijken van LF-meetoscillatoren. 
5.1.3. Direct aanwijzende frequentiemeters 


De мегкійв van dit soort meetapparaten is gebaseerd op „periodentelling”. 
Het resultaat van deze telling kan worden omgezet in een meteruitslag (zgn. 
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analogon-frequentiemeters); het meetresultaat kan ook als een cijferreeks zicht- 
baar worden gemaakt (zgn. digitale-frequentiemeters). Van beide mogelijk- 
‘heden zijn diverse uitvoeringsvormen ontwikkeld, waarvan wij twee eenvou- 
dige schakelingen nader zullen toelichten. 


A. EEN ANALOGON-FREQUENTIEMETER 


Principe 

Een condensator wordt gedurende een deel van de periode (van het te meten 
signaal) met behulp van een constante spanning geladen en gedurende het 
andere deel van de periode weer ontladen, De gemiddelde laadstroom (of 
ontlaadstroom) hangt af van het aantal ladingen per seconde, dus van de te 
meten frequentie. De draaispoelmeter waarmee men deze laad- of ontlaad- 
stroom meet, kan dus direct in frequenties worden geijkt. 


Werking (zie fig. 5.3) 


«а 5 9 


Fig. 53 


De amplitude en de vorm van de spanning waarvan de frequentie moet wor- 
den bepaald, mogen de meteruitslag niet beïnvloeden. Daarom wordt de 
spanning met de te meten frequentie eerst door een omvormer omgezet in 
een „eenheidsvorm” (bijv. kanteelvorm) met behoud van de frequentie maar 
met een constante amplitude, Dit kan men bereiken met een multivibrator 
(zie onder $ 3.3), die gestuurd wordt door de versterkte ingangsspanning. 

Met de voorversterker wordt de amplitude van het te meten signaal op een 
zodanige waarde gebracht dat de omvormer hierop reageert. 

Het meetcircuit kan geschakeld zijn zoals in fig. 5.4a is aangegeven. Tus- 
sen de punten A en B staat de door de omvormer geleverde kanteelspanning 


с 
Ае 
mo H 79 
(м) 
в} 
Fig. 54а 
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met een constante amplitude V, en met een frequentie die gelijk is aan die 
van het te meten signaal (zie fig. 5.4b). Gedurende de eerste halve periode 
wordt de condensator С, via de kristaldiode О, en de meter М geladen (laad- 
stroom = Д). Gedurende de tweede halve periode ontlaadt C, zich via de 
diode D, (ontlaadstroom = 1). Per periode gaat er dus éénmaal een lading 
О, = С, X V, door de meter. De gemiddelde stroom door de draaispoel- 
meter bedraagt dus: 
ъ= XC X Va 


Aangezien V, еп С, in een bepaald meetgebied constant zijn, is de meter- 
aanwijzing evenredig met de te meten frequentie. 


Eigenschappen 
Met enige voorzieningen kan men met deze meter een frequentiegebied van 
20 Hz tot 100 kHz bestrijken. Het instellen van de frequentiegebieden ge- 
schiedt door omschakeling van de condensator C}. 

De nauwkeurigheid kan 1 à 2% zijn. 

Met een grote voorversterking kan men reeds frequenties meten van span- 
ningen vanaf enkele millivolt. 

De eerste versterkertrap bepaalt de ingangsimpedantie. Een normale waar- 
de is: К, = 1MQ en C, = 15 pF. 

De spanning waarvan de frequentie moet worden bepaald, behoeft niet 
sinusvormig te zijn. 

Het schaalkarakter van het aanwijsinstrument is lineair. 


B. EEN DIGITALE-FREQUENTIEMETER 


Principe 

Iedere periode van de te meten frequentie wordt een met gas gevulde ont- 
ladingsbuis ontstoken. De cijferreeks die zichtbaar wordt door de ontstoken 
gasbuizen na één seconde tellen, geeft meteen de te meten frequentie. 


Werking (zie fig. 5.5) 


Decadeschakelingen 


PEPEHA 


Fig. 55 
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Voor het sturen van een decadeschakeling heeft men impulsen nodig met een 
bepaalde vorm, amplitude en polariteit. Daarom wordt de spanning met de 
te meten frequentie f, in een versterker op de gewenste waarde gebracht, en 
vervolgens met een omvormer in de vereiste impulsvorm omgezet. De om- 
vormer is meestal een multivibrator die gestuurd wordt door de versterkte 
ingangsspanning. zodat de frequentie van de afgegeven impulsvormige span- 
ning gelijk is aan /,. 

De aldus gevormde impulsen worden aan de decadeschakelingen toege- 
voerd. Elke decade bestaat uit tien met gas gevulde buizen waarop de cijfers 
van 0 t/m 9 zijn aangebracht. Indien één van deze buizen door een impuls 
wordt ontstoken, dooft automatisch de voorgaande buis, en wordt de vol- 
gende buis startklaar gemaakt voor de eerstkomende impuls. 

Bij het inschakelen van de telschakeling staat elke decade op nul. De im- 
pulsen worden aan de eerste decade toegevoerd, zodat deze de eenheden telt. 
Na iedere tien perioden geeft de eerste decade één impuls aan de tweede 
decade, die dus de tientallen telt. Evenzo geeft de tweede decade na iedere 
10 X 10 perioden één impuls door aan de derde decade, die de honderd- 
tallen voor haar rekening neemt. De cijferreeks die na één seconde tellen op 
de dan ontstoken gasbuizen zichtbaar is, geeft dus de te meten frequentie. 

Fig. 5.6 toont een gedeelte van een decadeschakeling. Stel dat alleen de 
gasbuis B, is ontstoken. De stroom door deze buis veroorzaakt een spannings- 
val over de bijbehorende katodeweerstand Ry, (bijv. 60 V) en de gemeenschap- 
pelijke katodeweerstand R, (bijv. 40 V). Aangezien de katode k van B, via К, 
is doorverbonden met de hulpanode a, van B, staat tussen a, en К van B, 
een positieve spanning van 60 V. Deze spanning maakt B, gevoelig voor de 
eerstvolgende impuls, die via C,, wordt toegevoerd. Het plotseling ontsteken 
van B, veroorzaakt in eerste instantie een extra spanningsval over Кү, die 
via Си naar de katode уап B, wordt doorgegeven, waardoor deze dooft. Na 
oplading уап Су, is de spanning over Ку, 60 V en die over R, weer 40 V, 
zodat nu B, gevoelig is voor de volgende impuls, enz. 
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Eigenschappen 

Een decadeteller met gasbuizen heeft een beperkte telsnelheid door de vereiste 
ionisatie- en desonisatietijd van het gas waarvan de buis is voorzien. Met de 
gewone buizen van dit type komt men daardoor niet verder dan са. 10 kHz; 
met speciale decimale telbuizen kan men een frequentie van 1 à 2 MHz 
bereiken. Boven deze frequenties gebruikt men binaire telschakelingen. De 
decimale informatie wordt dan in een decimaal-binair vertaler omgezet in een 
binaire informatie. Het tellen wordt in het binaire stelsel uitgevoerd, waarbij 
de stroomdoorlatende en de blokkerende toestand van een elektronenbuis of 
een transistor de binaire „0”, resp. de binaire „1” weergeven. De uitkomst 
wordt, indien gewenst, weer terugvertaald in het decimale stelsel. 

De nauwkeurigheid van een digitale-frequentiemeter kan zeer groot zijn, 
en wordt voornamelijk bepaald door de precisie waarmee de teltijd wordt in- 
gesteld, Een kristalgestuurde oscillator met een stabiele en nauwkeurig be- 
kende frequentie kan als precisie-tijdgever fungeren. 

De gevoeligheid van gangbare apparaten van dit type ligt in de orde van 
grootte van 100 mV. 

Een ingangsweerstand van 1 MQ parallel met een ingangscapaciteit van 
15 pF is normaal. 

Een digitale-frequentiemeter is ook geschikt voor het meten van niet- 
sinusvormige signalen. 


Gebruik 
Door de eenvoudige bediening en afleesmogelijkheid zijn de direct aanwijzende 
frequentiemeters zeer geschikt voor gebruik door niet-technisch personeel. 
Doordat de meetgegevens zonder voorafgaande handelingen direct beschik- 
baar komen en ook gemakkelijk kunnen worden vastgelegd, gebruikt men dit 
soort meters veelvuldig bij automatische frequentiemetingen. 
Door de grote nauwkeurigheid is de digitale-frequentiemeter ook een veel 
gebruikt laboratoriuminstrument. 


5.2. FREQUENTIEMETERS VOOR FREQUENTIES VAN CA. 1 MHZ TOT 
300 MHZ 


5.2.1. De golfmeter 


Principe 

Een passieve resonantiekring absorbeert de maximale energie uit een gekop- 
pelde actieve resonantiekring indien beide kringen op dezelfde frequentie zijn 
afgestemd. Is één van deze kringen in frequenties geijkt, dan is hierdoor de 
resonantiefrequentie van de andere kring bepaald. 


Werking (zie fig. 5.7) 
Fig. 5.7 geeft een vereenvoudigd principeschema van een golfmeter. 
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Fig. 5.7 


Is de schakelaar Sk gesloten, dan hebben we een zogenaamde Hartley- 
oscillator. De oscilleerfrequentie wordt bepaald door de kringelementen С, 
en Lj. De draaispoelmeter M, gecombineerd met de condensator С, de weer- 
stand R, en de als vacuümdiode werkende rooster-katode ruimte, vormen een 
diodevoltmeter (vergelijk fig. 1.19a). De uitslag van de draaispoelmeter is 
aldus evenredig met de topwaarde van de kringspanning. Tijdens de fre- 
quentiemeting koppelt men de actieve resonantiekring van de golfmeter met 
de passieve kring waarvan de resonantiefrequentie f, moet worden bepaald. 
Men varieert de oscilleerfrequentie van de golfmeter met behulp van C,, tot- 
dat de passieve kring de maximale energie absorbeert. Dit kan men con- 
stateren doordat de kringspanning van de golfmeter afneemt, en de draaispoel- 
meter tenslotte een minimale uitslag geeft. Op de schaal van С, leest men nu 
de te meten frequentie f, af. (Vergelijk de Engelse naam „„Grid-dip-meter”) 

Wordt Sk geopend, dan houdt het oscilleren op. Men brengt nu de passieve 
kring van de golfmeter in de buurt van een oscillator waarvan de frequentie 
fx moet worden bepaald. Men varieert С, totdat de resonantiekring van de 
golfmeter de maximale energie opneemt. Dit kan men vaststellen aan de dan 
maximale uitslag van de draaispoelmeter. Op de schaal van С, kan men nu 
de te meten oscillatorfrequentie f, aflezen. (De golfmeter fungeert hier als 
absorptie-meter.) 

De draaispoelmeter M kan men ook vervangen door andere indicatie- 
middelen. Zo kan men de negatieve spanning op het stuurrooster versterken 
en toevoeren aan een neonbuisje of een gloeilampje. 


Eigenschappen 
Door het verwisselen van de kringspoel L, kan men zonder moeite een fre- 
quentiegebied van 1 MHz tot 300 MHz bestrijken. Voor frequenties hoger 
dan 300 MHz moeten de kringelementen zulke lage waarden hebben dat men 
hiervoor geen normale spoelen en condensatoren kan gebruiken; door de toe- 
nemende verliezen neemt bovendien de kwaliteitsfactor van de resonantiekring 
sterk af. 

De nauwkeurigheid van een golfmeter wordt voornamelijk bepaald door de 
precisie van de kringelementen. Een nauwkeurigheid van ca. 2% is in de 
praktijk goed te verwezenlijken. 
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De gevoeligheid van dit instrument hangt af van de kwaliteit van de reso- 
nantiekring en de gevoeligheid van de indicator. 

De ingangsweerstand en de ingangscapaciteit worden bepaald door de vast- 
heid van de koppeling met het te meten object. Bij een vaste koppeling wordt 
de oscillator gedempt en verstemd, hetgeen de nauwkeurigheid benadeelt. De 
koppeling moet zo los zijn dat een juist waarneembare indicatie ontstaat. 

De mechanische uitvoering van een golfmeter behoort zodanig te zijn dat 
men ook moeilijk toegankelijke meetpunten kan bereiken, bijv. binnen in 
radio- en televisietoestellen. 


Gebruik 

Dit apparaat is geschikt voor HF-metingen waarbij geen grote nauwkeurig- 
heid wordt vereist. Zo kan men zeer snel de resonantiefrequentie van een 
afgestemde kring of de oscilleerfrequentie van een energiebron bepalen. 


5.2.2. De interferentiemeter 


Principe 
De te meten frequentie wordt door interferentie vergeleken met een nauw- 
keurig bekende frequentie. 


Werking (zie de fig. 5.8a en 5.8b) 

De spanning v; met de te meten frequentie f,, en de spanning у, met de be- 
kende frequentie fẹ, afkomstig van de ingebouwde meetoscillator, worden 
samengevoegd (Sk in stand 1). Indien deze frequenties ongeveer gelijk zijn, 
ontstaat een samengesteld signaal dat o.a. in amplitude is gemoduleerd met 
de verschilfrequentie van beide. Na topdetectie en LF-versterking wordt deze 
verschilfrequentie toegevoerd aan een frequentie-indicator (F). Men regelt 
de frequentie van de meetoscillator tot de verschilfrequentie nul is. Op de 
schaal van de meetoscillator leest men nu de te meten frequentie f, af. De 
nauwkeurigheid van de frequentie fẹ kan men controleren door vergelijking 
met een nauwkeurig bekende kristalfrequentie of harmonischen hiervan (Sk іп 
stand 2). 

De meetoscillator moet aan hoge eisen voldoen wat betreft frequentie- 
stabiliteit. Ook bij netspanningsvariaties en temperatuurvariaties moet de 
frequentienauwkeurigheid gehandhaafd blijven. 

Het signaal van de kristaloscillator wordt doelbewust sterk vervormd, 
waardoor veel harmonischen hiervan beschikbaar komen. Op deze wijze kan 
men een groot aantal nauwkeurige ijkpunten verkrijgen. 

Als topdetector gebruikt men bij deze hoge frequenties dikwijls een com- 
pact gemonteerde schakeling met een kristaldiode (vergelijk fig. 1.19а). 

De LF-versterker dient om voldoende spanning te verkrijgen voor een 
nauwkeurige indicatie, 
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Fig. 5.8b 


Als frequentie-indicator kan een luidspreker of (bij zwakke signalen) een 
hoofdtelefoon fungeren. Met een elektronische afstemindicator kan men vast- 
stellen of de verschilfrequentie nul is; zoals bekend is dit met het menselijk 
oor niet meer mogelijk, daar dit niet reageert op zulke lage frequenties. Een 
elektronenstraaloscilloscooop is hier vanzelfsprekend ook goed bruikbaar. 


Eigenschappen 

Door spoelen їп de meetoscillator om te schakelen en bovendien gebruik te 
maken van de door de oscillator geleverde harmonischen, kan men met gemak 
een frequentiegebied van 1 MHz tot 300 MHz bestrijken. 

De nauwkeurigheid wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de verge- 
lijkingsfrequentie. Aangezien deze laatste wordt geijkt met een kristalfrequen- 
, is deze frequentiemeter zeer nauwkeurig (beter dan 0,1 °/y). 

Door de interferentiemeter los te koppelen met het te meten object, kan de 
invloed van de ingangsimpedantie tot een minimum beperkt blijven. 

Het meten met een interferentiemeter is nogal omslachtig, vooral als het 
signaal waarvan de frequentie moet worden bepaald, vervormd is. De grond- 
golf met de harmonischen van de te meten frequentie geven met de grond- 
golf en de harmonischen van de vergelijkingsfrequentie dan een groot aantal 
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verschilfrequenties; hierdoor wordt het dikwijls moeilijk de gewenste inter- 
ferentie te localiseren. Weet men niet in welke buurt de te meten frequentie 
ligt, dan is het aan te raden met behulp van een golfmeter de frequentie eerst 
ten naaste bij te bepalen, en daarna met een interferentiemeter nauwkeurig 
te meten. 


Gebruik 

De interferentiemeter dient voor precisie-frequentiemetingen in het HF-gebied, 
bijv. voor het ijken van HF-meetoscillatoren. 

5.3. FREQUENTIEMETER VOOR FREQUENTIES BOVEN 300 MHZ 


Een Lechersysteem als frequentiemeter 


Principe 

Men meet de afstand tussen twee opeenvolgende minima (of maxima) van 
een staande golf op een Lechersysteem. Deze afstand is gelijk aan de halve 
golflengte van het te meten signaal. 


Werking (zie fig. 5.9) Lechersysteem 


Fig. 59 


Het signaal met de te meten frequentie f, voert men via een koppellus toe aan 
het Lechersysteem. Dit Lechersysteem, bestaande uit twee evenwijdige gelei- 
ders, is door een beweegbare koperen brug K kortgesloten. Bij verschuiving 
van deze kortsluitbrug in horizontale richting verandert de stroom- en de 
spanningsverdeling op de Lecherleiding. Zet men de kortsluiting op de punten 
A of C, dan geeft de spanningsindicator M een maximum aan; staat de brug 
op de punten B of D, dan meet men aan het begin van de Lecherleiding een 
spanningsminimum. De afstand tussen A en C of B en D is gelijk aan de halve 
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golflengte van het te meten signaal. De te meten frequentie kan men nu 
berekenen uit: 


1,5 - 108 
= |, ——, .3 
Агу вз 
Hierin is: 
fs = de te meten frequentie, 
AL = de afstand tussen de punten A en C of B en D, 


и, еп є, = de relatieve permeabiliteit resp. de relatieve permittiviteit van het 
materiaal rondom de geleiders (voor lucht zijn deze constanten praktisch gelijk 
aan één). 


Eigenschappen 
Met een Lechersysteem kan men frequenties meten vanaf ca. 300 MHz. Bij 
lagere frequenties wordt het systeem onhandelbaar lang. 

Bij het gebruik van een juiste indicatiemethode kan de nauwkeurigheid 
beter dan 19/ zijn. 

De topdetector volgens fig. 1.19a (met kristaldiode) is zeer goed als span- 
ningsindicator te gebruiken. 

Een snelle aflezing van de afstanden tussen de minima en de maxima ver- 
krijgt men door op een van de geleiders een lineaal aan te brengen. 

Bij het meten aan niet-sinusvormige signalen vormen de harmonischen 
weliswaar ook staande golven; de amplitudes ervan zijn echter kleiner dan 
die van de grondgolf, waardoor vergissingen praktisch zijn uitgesloten. 


Gebruik 


Een Lechersysteem gebruikt men voor het meten van zeer hoge frequenties, 
bijv. radarfrequenties. 
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HOOFDSTUK 6 


GESTABILISEERDE VOEDINGSAPPARATUUR 


Bij elektronische metingen heeft men dikwijls behoefte aan apparaten die 

een gestabiliseerde gelijk- of wisselspanning leveren. Deze apparaten doen dan 

dienst als voedingsbron voor meetapparatuur of meetopstellingen. 
De eisen die men aan een gestabiliseerd voedingsapparaat stelt, zijn: 

a. Het leveren van een constante uitgangsspanning ondanks variaties van de 
ingangsspanning of de ingangsstroom, 

b. Het leveren van een constante uitgangsspanning ondanks variaties van de 
uitgangsstroom. (Het apparaat moet dus een lage uitgangsweerstand be- 
zitten.) 


6.1. APPARATEN VOOR GESTABILISEERDE GELIJKSPANNING 
Bij het ontwikkelen van dit soort apparatuur maakt men een keuze uit twee 
principes: 


6.1.1. Parallelregeling 
Principe (zie fig. 6.1) 


Fig. 6.1 


Men gaat uit van een ongestabiliseerde ingangsstroom. Het regelorgaan Z, 
staat parallel met de belastingsimpedantie Z,. Bij variatie van де ingangs- 
stroom 1, of van de belastingsstroom /,, wordt de stroom door Z, zodanig ge- 
regeld dat de uitgangsspanning V, nagenoeg constant blijft. 


Werking (zie de fig. 6.2.a еп 6.2b) 


In fig. 6.2а vindt men een veel gebruikte stabilisatieschakeling uitgevoerd met 
een gasdiode D,; fig. 6.2b geeft een overeenkomstige schakeling met een 
zenerdiode D,. Uit de eveneens weergegeven karakteristieken van de gasdiode 
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Fig. 6.2b 


еп de zenerdiode blijkt dat de spanning over deze elementen binnen een be- 
paald stroomgebied praktisch constant blijft. Bij een juiste keuze van de weer- 
stand R, kan de uitgangsstroom Г, variëren van р tot q met behoud van een 
constante uitgangsspanning Vy. 


Eigenschappen 
De waarde van de uitgangsspanning wordt bepaald door het toegepaste type 
gasdiode of zenerdiode. De werkspanning van gasstabilisatiebuizen ligt tussen 
75 еп 150 V; die van zenerdiodes tussen 5 еп 20 У. 

De maximale variatie van de uitgangsstroom wordt bepaald door het regel- 
gebied van de regelorganen. 

De regelfactor (AV‚/V‚)/(AV uV.) is bij dit soort schakelingen tien tot twintig. 

De dynamische uitgangsweerstand (AVAI) is bij gebruik van een gas- 
diode са. 300 0, bij een zenerdiode са. 10 Q. 


61.2. Serieregeling 


Principe (zie fig. 6.3) 


Fig. 6.3 
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Men gaat uit van een ongestabiliseerde ingangsspanning. Het regelorgaan Z, 
staat in serie met de belastingsimpedantie Z,. Bij variatie van de ingangs- 
spanning V; of van de belastingsstroom /, wordt de spanningsval over Z, zo~ 
danig geregeld dat de uitgangsspanning V, praktisch constant blijft. 


Werking (zie de fig. 6.4a en 6.46) 


Fig. 64a Fig. 64Ь 


Fig. 6.4a geeft het schema van een gestabiliseerd voedingsapparaat uitgevoerd 
met elektronenbuizen; fig. 6.4b geeft de overeenkomstige schakeling met tran- 
sistors. Een uitgangsspanningsvariatie AV,, die het gevolg kan zijn van een 
ingangsspanningsvariatie AV, of een uitgangsstroomvariatie Al,, wordt via de 
spanningsdeler R‚-R, vergeleken met de constante spanning (V‚) van de gas- 
diode D, resp. van de zenerdiode D, De verschilspanning wordt versterkt 
door B, resp. Tr, en toegevoerd aan de stuurelektrode van de doorlaatbuis B, 
of van de doorlaattransistor Tr, Hierdoor wordt de uitgangsstroom zodanig 
beïnvloed dat de oorspronkelijke uitgangsspanningsvariatie wordt tegenge- 
werkt. 

Na enige berekeningen blijkt dat de dynamische uitgangsweerstand van 
deze schakelingen ongeveer gelijk is aan: 


һә 54 6.1) 
Hierin is: 

5 = de steilheid van B, of Tr» 

A de versterking уар B, of Тг, 

a de verzwakking ten gevolge van R, en R, 


Voor het verkrijgen van een lage uitgangsweerstand dienen de regelorganen 
В, en Тг, een grote steilheid te bezitten. Tevens moeten deze elementen de 
volledige uitgangsstroom en dientengevolge meestal een groot vermogen kun- 
nen verwerken. 
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De versterking van B, (Тг) moet zo groot mogelijk zijn. 

De verzwakking (a) is voor snelle uitgangsspanningsvariaties ongeveer gelijk 
aan één (R, is dan kortgesloten door C,). Voor langzame spanningsvariaties 
ligt a vast, enerzijds door de waarde van de uitgangsspanning en anderzijds 
door de vergelijkingsspanning. 


Va Ri + Ra 
ER 


Ve Ra 62) 


Uit formule (6.2) blijkt dat men de uitgangsspanning kan instellen met 
behulp van R, en/of R} 

De weerstanden R, еп R, dienen voor het instellen van B, (Tr,), resp. 
D, D). 


Eigenschappen 

In de fig. 6.4a en 6.4b kan de uitgangsspanning worden ingesteld met behulp 
van de potentiometer R,. De uitgangsspanning kan echter nooit lager worden 
dan de vergelijkingsspanning V,. Aangezien de werkspanning van een gas- 
diode veel hoger ligt dan die van een zenerdiode, zal de schakeling van fig. 
6.4a zich beter lenen voor een hoge uitgangsspanning, en die van fig. 6.4b 
voor een lage spanning. 

De maximale uitgangsstroom wordt bepaald door de stroomgrens van het 
regelorgaan. Een voor dit doel geschikte transistor kan over het algemeen 
veel meer stroom verdragen dan een gangbare elektronenbuis. 

De regelfactor (АУУ) (АУ ЈУ,) kan bij dit soort schakelingen gemakkelijk 
meer dan honderd zijn. 

Een dynamische uitgangsweerstand (AV „/АІ,) van < 1 Q is goed mogelijk. 


Gebruik 


Gestabiliseerde gelijkspanningsapparaten gebruikt men op plaatsen waar onder 
alle omstandigheden een constante gelijkspanning gewenst is, bijv. bij het voe- 
den van gelijkspanningsversterkers of stabiele oscillatoren. 


6.2. APPARATEN VOOR GFSTABILISEERDE WISSELSPANNING 
Netspanningsstabilisatoren 


Principe 
Gewoonlijk gebruikt men een gesloten regelcircuit. 


Werking (zie fig. 6.5) 


Fig. 6.5 


De uitgangsspanning у, wordt in een balansschakeling vergeleken met een 
constante spanning V,. Bij de nominale waarde van v, is de balans in even- 
wicht. Verandert echter de uitgangsspanning, dan geeft de balansschakeling 
een verschilspanning door aan een versterker. Deze stuurt een regelorgaan, 
dat op zijn beurt de werkzame transformatieverhouding van de transformator 
zodanig beïnvloedt dat de oorspronkelijke uitgangsspanningsvariatie wordt 
tegengewerkt. 

Als regelorgaan kan bijvoorbeeld een variabele spoel fungeren die in serie 
staat met de primaire van de transformator. De zelfinductie wordt dan ver- 
anderd met behulp van een gelijkstroom die de kern van de desbetreffende 
spoel meer of minder verzadigt. (Een dergelijke spoel noemt men een trans- 
ductor.) Bij grote vermogens bestaat het regelorgaan uit een servomotor die 
met een regeltransformator is gekoppeld. 


Eigenschappen 

Wordt voor het regelen een verzadigde ijzerkern gebruikt, dan leidt dit tot 
vervorming van de afgegeven spanning; regelt men met een servomotor, dan 
introduceert deze een grote traagheid. 


Gebruik 
Netspanningsstabilisatoren gebruikt men vaak voor het voeden van meet- 


opstellingen. Met grote stabilisatoren stabiliseert men ook de netspanning van 
laboratoria en werkplaatsen. 
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DEEL П 


MEETMETHODEN 


DE MEETNAUWKEURIGHEID 


In de inleiding van dit boek is reeds opgemerkt dat de nauwkeurigheid van 
een meting niet alleen door de afwijkingen van de toegepaste meetapparaten 
wordt bepaald; de meetnauwkeurigheid wordt ook beïnvloed door de meet- 
methode. De volgende voorbeelden mogen dit begrip verduidelijken. 

Wil men cen elektrische stroom meten, dan schakelt men een ampèremeter 
in het stroomcircuit. Zelfs indien deze meter geen ijkfouten vertoont, zal de 
afgelezen stroomwaarde toch lager zijn dan de te meten waarde, omdat de 
inwendige weerstand van de meter de werking van het meetobject beïnvloedt. 

Moet men een spanningsverschil meten, dan schakelt men een voltmeter 
tussen de desbetreffende punten. Veronderstellen wij weer dat deze meter 
geen ijkfouten vertoont, dan zal de afgelezen spanningswaarde toch lager zijn 
dan de te meten waarde, omdat de inwendige weerstand van de meter het 
meetpunt belast. 

Bij het meten van de frequentie van een oscillerende LC-kring zal de hier- 
voor gebruikte frequentiemeter het meetobject min of meer verstemmen, waar- 
door ook weer foutieve meetresultaten ontstaan, enz. 

In deze drie voorbeelden ontstaan meetfouten omdat door de meting de 
bedrijfstoestand van het meetobject verandert. 

Er kunnen ook nog fouten geïntroduceerd worden door invloeden van 
buiten af. Denk hierbij aan elektrische en magnetische stoorvelden door ondoel- 
matige afscherming, netstoringen die te wijten zijn aan foutieve aarding, enz. 

Het is vooral door deze methodische fouten dat de meting van de ene tech- 
nicus beter of slechter is dan die van een andere. De kunst van het meten is 
dus om deze fouten zo klein mogelijk te houden. Om dit te leren worden in 
dit hoofdstuk enige praktische metingen beschreven. Hierbij wordt speciale 
aandacht besteed aan de voor- en nadelen van de ene meetmethode ten op- 
zichte van een andere. 
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HOOFDSTUK 7 


HET METEN VAN ELEKTRISCHE STROMEN, SPAN- 
NINGEN, VERMOGENS EN FREQUENTIES 


Stroom, spanning, vermogen en frequentie zijn grootheden die de bedrijfs- 
toestand van een schakeling bepalen. 

In de elektronentechniek kunnen de waarden van deze grootheden sterk 
uiteenlopen. Onderstaande tabel geeft hiervan een oriëntatie: 


Stroom 
Spanning 


Vermogen 
Frequentie 


Voor het meten van deze grootheden bestaat een verscheidenheid van 
meetapparaten en meetmethoden. Wij zullen ons echter beperken tot de meet- 
apparatuur die in deel I werd behandeld. en een praktische keuze maken uit 
de meest gangbare meetmethoden. 


71. STROMEN 
Meetschakeling (zie fig. 7.1) 
Ri 
|I- г 
Уз! 
‘Am 
Fig. 7.1 
Meetbeschrijving (zie fig. 7.1) 
De te meten stroom door het circuit is: [= 2. Gta) 
1 
De gemeten stroom bedraagt: I = ——— 7.16) 
gi 5! raagt: Т = ЖЕЕП (7.1b) 


De te meten stroom is dus een factor (1 + Rm/R,) groter dan de gemeten 
waarde. 
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Uit de formules (7.1а) еп (7.1b) volgt dat de gemeten stroomwaarde ongeveer 
gelijk is aan de te meten waarde, indien de meterweerstand R te verwaar- 
lozen is ten opzichte van de circuitweerstand Ку. Is dit niet het geval, dan 
moet men de meterweerstand R in rekening brengen. 


7.11. Gelijkstromen 


Voor het meten van gelijkstromen vanaf ca. 100 pA zijn goed hanteerbare 
draaispoelmeters beschikbaar. Voor grotere stromen past men shunts toe 
(zie $ 1.1). 

De gevoeligste gelijkstroommetingen (vanaf са. 1012 A) verricht теп vol- 
gens indirecte meetmethoden. Men kan bijvoorbeeld met een gevoelige ver- 
sterkervoltmeter de spanning meten over een bekende weerstand (К) in het 
stroomcircuit (zie fig. 7.2). De te meten stroom kan men dan berekenen uit: 


= Ёз» 
1 = г (1.2) 
Ri 
hi © ЖО Sa 
Fig. 7.2 


Veronderstellen we bijvoorbeeld dat in fig. 7.2 de batterijspanning Vp = 1 V 
еп de circuitweerstand К, == 100 MQ, dan zal de te meten stroom / ongeveer 
10% A bedragen. Als men voor R, een weerstand van 10 КО kiest, zal deze 
praktisch geen invloed hebben op de toestand van het stroomcircuit. De span- 
ning over R, (ca. 100 pV) kan men nu meten met een versterkervoltmeter 
volgens $ 1.4.5. De ingangsweerstand van deze meter is voldoende groot ten 
opzichte van Ry. 


7.1.2. Wisselstromen 


Voor het meten van sinusvormige wisselstromen vanaf ca. 1 mA (frequentie 
tot ca. 10 kHz) kan men een celmeter gebruiken (zie § 1.2). 

Thermokoppels worden gemaakt voor stromen vanaf ca. 10 mA en zijn 
bruikbaar tot ca. 100 MHz. Voor het meten van de effectieve waarden van 
niet-sinusvormige stromen is de thermokoppelmeter het aangewezen instru- 
ment. 

Bij gevoelige wisselstroommetingen meet men de spanning over ееп be- 
kende weerstand in het stroomcircuit met behulp van een versterkervoltmeter 
(vergelijk formule (7.2). 
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Toelichting 

Bij het meten van zeer kleine gelijkstromen moet men ervoor zorgen dat de 
aansluitingen van de meter dezelfde termperatuur hebben, anders worden in 
het meetcircuit thermospanningen opgewekt die een foutieve meting veroor- 
zaken. 


7.2. SPANNINGEN 


Meetschakeling (zie fig. 7.3) 


Meetbeschrijving (zie fig. 7.3) 


Vg К; 
Het te meten spanningsverschil over К, із: Увз = Den . (7.3a) 
& Ув К 
De gemeten spanning bedraagt: Ув: = ҮЗ НУЫ RR 
"ЖЫ (7.3ь) 


De te meten spanning is dus een factor (1 TE PRE groter dan de ge- 
meten waarde. 


Uit de formules (7.3а) еп (7.3b) volgt dat de gemeten spanningswaarde 
ongeveer gelijk is aan de te meten waarde, indien 
Ri В; 

Rp «< 6 + Ri, met andere woorden, indien Rm > 262 


Ri + К 


Wordt аап deze voorwaarde niet voldaan, dan moet men de meterweer- 
stand К„ in rekening brengen. 


7.21. Gelijkspanningen 


Voor het meten van gelijkspanningen vanaf ca. 100 mV zijn robuuste draai- 
spoelmeters beschikbaar. Voor grotere spanningen gebruikt men voorschakel- 
weerstanden (zie $ 1.1). 

Voor gevoelige gelijkspanningsmetingen (vanaf ca. 1 рУ) en bij metingen 
op hoogohmige punten, is men aangewezen op versterkervoltmeters (zie 
51.4.4 en 81.4.5). 
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7.2.2. Wisselspanningen 


Voor het meten van sinusvormige wisselspanningen vanaf ca. 1 V (frequentie 
tot ca. 10 kHz) kan men een celmeter gebruiken (zie $ 1.2). 

Thermokoppels zijn bij uitstek geschikt voor het meten van de effectieve 
waarden van niet-sinusvormige wisselspanningen vanaf ongeveer 1 V (fre- 
quentie tot ca. 100 MHz). Moet men kleinere spanningen meten, dan kan men 
het thermokoppel achter een geschikte versterker plaatsen of de effectieve- 
waarde-voltmeter volgens $ 1.4.3-B gebruiken. 

Bij het meten op hoogohmige punten is men aangewezen op versterker- 
voltmeters. 

Bij gevoelige wisselspanningsmetingen (vanaf са. 100 рУ) bij betrekkelijk 
lage frequenties (tot ca. 30 MHz), is de versterkervoltmeter volgens $ 1.4.1 
geschikt. 

Voor het meten van wisselspanning vanaf ca. 1 V bij hoge frequenties (tot 
ca. 1000 MHz), kan men de diodevoltmeter volgens $ 1.4.2 gebruiken. Een 
gevoelige diodevoltmeter (vanaf ca. 10 mV), geschikt voor zeer hoge frequen- 
ties (tot са. 10 000 MHz), verkrijgt men door de detectorschakeling volgens 
fig. 1.19а uit te voeren met ееп HF-kristaldiode; de gedetecteerde spanning 
meet men dan met een gevoelige gelijkspanningsmeter volgens $ 1.4.5. Derge- 
lijke topvoltmeters geven echter onbetrouwbare meetresultaten als de te meten 
spanning van de sinusvorm afwijkt, vooral indien deze afwijking tot uiting 
komt in de toppen van de te meten spanning. 

Voor het meten van de grondgolf en/of de harmonischen van een niet- 
sinusvormige periodieke spanning, is de selectieve-voltmeter volgens $ 1.4.3-А 
het aangewezen apparaat. De gevoeligheid van dit meetapparaat is zeer groot 
(ca. 1 kV). 


Toelichting 

Bij spanningsmetingen over zeer lage impedanties moet men de meetkabel 
zo dicht mogelijk bij de desbetreffende impedantie aansluiten. De spannings- 
val over de toevoerleidingen naar deze impedantie is namelijk niet meer te 
verwaarlozen ten opzichte van de te meten spanning. De meetkabel van het 
meetobject naar de meter mag daarentegen wel lang zijn, omdat de ingangs- 
impedantie van de meter zeer groot is. De meetopstelling volgens fig. 7.4a is 
dus fout; die van 7.4b is goed. 


Qa) 


Fout Goed 


Fig. 74a Fig. 74b 
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7.3. VERMOGENS 


7.3.4. Gelijkstroomvermogens 


Meetschakeling (zie de fig. 7.5а еп 7.56) 


Vm 
aM 
GS- ө д 
“B @) h “B W Ze 
Fig. 7.5а = Fig. 7.5b 


Meetbeschrijving (zie de fig. 7.5а еп 7.5b) 
Het te meten vermogen in de weerstand R is: 

P= IVa (7.42) 
De voor de meting benodigde stroom- en spanningsmeter kan men op twee 
manieren schakelen. 

Het gemeten vermogen volgens fig. 7.5а bedraagt: 

Ре „у= IVa + Ia Va сл 

Hierin is V de spanning over de Ig-meter. 

Het gemeten vermogen volgens fig. 7.5b bedraagt: 

P=1V; = 1 Vg + In Vi (1.49) 

Hierin is 1„ de stroom door де Vg-meter, 

Uit de formules (7.4а), (7.4b) en (7.4c) volgt dat de gemeten waarde onge- 
veer gelijk is aan de te meten waarde, indien het vermogen in de stroommeter 
Ur X Уш), resp. het vermogen in de spanningsmeter (lm X Vp), te verwaar- 
lozen klein is ten opzichte van het te meten vermogen (lg X Vp). In de prak- 
tijk kiest men de schakeling die de kleinste meetfout geeft. 

Indien de inwendige weerstanden van de stroom- en de spanningsmeter be- 
kend zijn, kan men het opgenomen vermogen van deze meters vanzelf- 
sprekend in rekening brengen. 


7.3.2. Wisselstroomvermogens 


Het wisselstroomvermogen in een impedantie Z bedraagt: 
Р = і, vz cos Ф. (7.5) 
Het meten van de wisselstroom (i) еп de wisselspanning (vz) behoeft па 
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het voorafgaande geen nader betoog. Voor het bepalen van de faseverschui- 
ving (@) tussen і, en vz volgen hierna enige meetmethoden. 


A. MET BEHULP VAN DRIE SPANNINGSMETERS 


Meetschakeling (zie fig. 7.6a) 


EE: 2 
(б) vz 
Ф 
EN = 7 


Fig. 7.ба Fig. 7.6b 


Meetbeschrijving (zie de fig. 7.ба еп 7.6b) 


Men schakelt een weerstand R in serie met de desbetreffende impedantie 7. 
Men meet de spanningen у,, vg en vz, еп stelt deze samen tot de spannings- 
driehoek volgens fig. 7.6b, Uit dit vectordiagram vindt men de te meten 
fasehoek Ф: 


(7.6a) 


Het verdient aanbeveling de weerstand R ongeveer gelijk te maken aan de 
impedantie Z. Verder behoort men hoge eisen te stellen aan de nauwkeurig- 
heid van de toegepaste voltmeters. Bovendien moet de inwendige weerstand 
van deze meters voldoende hoog zijn ten opzichte van de impedantie tussen 
de meetpunten (zie § 7.2). Deze methode leent zich daarom het best voor 
metingen bij lage Z-waarden. 


B. MET BEHULP VAN DRIE STROOMMETERS 


Meetschakeling (zie fig. 7.7a) 


© 
„@) 


Fig. 7.7а Fig. 7.7b 


91 


Meetbeschrijving (zie de fig. 7.7а en 7.7b) 

Men schakelt een weerstand R parallel met de impedantie Z. Men meet ver- 
volgens de stromen i, ip en iz, en stelt deze samen tot de stroomdriehoek vol- 
gens fig. 7.7b. Uit dit vectordiagram volgt de te meten fasehoek Ф: 


i? – ів? = iz? 


созо = (1.6b) 


2івіг 
De weerstand R behoort in dezelfde orde van grootte te liggen als de іт- 
pedantie Z. Verder is de nauwkeurigheid van de toegepaste stroommeters van 
het grootste belang. Bovendien moet de inwendige weerstand van deze meters 
voldoende laag zijn ten opzichte van de impedantie van de stroomcircuits 
(zie $ 7.1). Deze methode verdient dus aanbeveling voor metingen bij hoge 
Z-waarden. 


C. MET BEHULP VAN EEN OSCILLOSCOOP 
Meetschakeling (zie fig. 7.8) 


iz 


Oscilloscoop 


Fig. 7.8 
Meetbeschrijving (zie fig. 7.8) 
In serie met de impedantie Z schakelt men een weerstand R. De spanning 
over deze weerstand (va :: iz) voert men toe aan het ene stel afbuigplaten van 
de elektronenstraalbuis, terwijl men de spanning vz aan het andere stel af- 
buigplaten legt. 

Uit de vorm van de lissajousfiguur die onder invloed van beide spanningen 
door de elektronenstraal wordt beschreven, kan men de te meten fasehoek p 
bepalen. Aan de hand van de fig. 7.9а en 7.9b wordt dit nader toegelicht. 

De sinusvormige spanningen v} en ур zijn hier voorgesteld door eenparig 
ronddraaiende vectoren. De plaatsen waar de eindpunten van de vectoren zich 
op de verschillende tijdstippen bevinden, zijn door getallen langs de cirkel- 
omtrek aangegeven. Door op de gelijke tijdstippen de invloed van beide span- 
ningen op de elektronenstraal in constructie te brengen, ontstaat er een ellips. 

Uit fig. 7.9а kan men zien dat: 

2s A 


5 з 
snot (2.60) 
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ne "ШЕН 


tr ne ҮЙӨ 


Uit fig. 7.9b volgt: 


Р p v2 D D 
teto а а ie С (7.6d) 
Opmerking: 

Bij de „tg-methode” moet de afbuiging in de horizontale richting precies 
even groot zijn als de afbuiging in de verticale richting; dit in tegenstelling tot 
de „sin-methode”, waarbij de verhouding van de horizontale tot de verticale 
afbuiging willekeurig mag zijn. 


Toelichting 
Bij HF-vermogensmetingen zijn de eerder behandelde meetmethoden onbruik- 
baar, omdat de hiervoor vereiste ѕігоот-, spannings- en fasemetingen onvol- 
doende nauwkeurig worden. Men is nu aangewezen op indirecte meet- 
methoden. 

Zo kan men het afgegeven vermogen van een HF-oscillator bepalen door 
dit vermogen toe te voeren aan een gloeilamp, en daarna het gelijkstroom- 
vermogen te meten dat deze lamp dezelfde helderheid geeft. 

In de praktijk past men ook methoden toe waarbij het vermogen wordt 
opgenomen door een element waarvan de weerstandswaarde sterk afhankelijk 
is van de temperatuur. De weerstandsverandering kan men dan meten met de 
brug van Wheatstone (zie fig. 7.10). Is deze brug vóór de meting in evenwicht 
gebracht, dan zal een verandering van de meetweerstand R een meteruitslag 
tot gevolg hebben. De meter М kan direct in vermogens worden geijkt. Als 
meetweerstand gebruikt men zogenaamde barretters en thermistors. Eerst- 
genoemde hebben een positieve temperatuurcoëfficiënt: bij de thermistors 
neemt de weerstandswaarde sterk af bij toenemende temperatuur. Voor dit 
doel gebruikte barretters en thermistors zijn geschikt voor het meten van zeer 
kleine HF-vermogens (vanaf ca. 1 mW). 


R 


Q 


Fig. 7.10 
7.4. FREQUENTIES 


Het meten van een frequentie komt neer op het bepalen van het aantal perio- 
den per seconde. 
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Een periode is het kleinste zich periodiek herhalende stroom- of spannings- 
verloop. 

De tijdseenheid, de seconde, is astronomisch vastgelegd; 1 sterredag = 
86164,09 seconde. De frequentie waarmee de aarde ronddraait, is dan 
1/86164,09 Hz. De aarde doet aldus dienst als frequentiestandaard. Deze 
frequentie is echter veel te laag voor direct praktisch gebruik. Daarom heeft 
men zogenaamde primaire frequentiestandaards gemaakt die direct zijn afge- 
leid van de rotatiefrequentie van de aarde. Met de secundaire frequentie- 
standaards die weer zijn afgeleid van de primaire standaards, worden de in 
de praktijk gebruikte frequentiemeters geijkt, 

Als secundaire frequentiestandaard gebruikt men meestal een zorgvuldig 
gebouwde kristaloscillator. De frequenties van sommige omroepzenders zijn 
over het algemeen bijzonder geschikt voor meetdoeleinden. Zo levert de Engel- 
se zender Droitwich een zeer nauwkeurig signaal van 200 kHz. 

Door de stations W.W.V. еп W.W.V.N. worden continu HF-standaard- 
frequenties en LF-ijkfrequenties uitgezonden. Hierbij maakt men gebruik van 
de volgende frequenties: 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 en 25 MHz. De modulatie is 
440 Hz of 600 Hz. De nauwkeurigheid is 1 op 10°. 

Het station M.S.F. zendt op de standaardfrequenties 2,5 - 5 en 10 MHz, en 
geeft impulsen van 1 seconde afgewisseld met perioden waarop een toon van 
1000 Hz wordt uitgezonden. 

Het station H.B.N. verzorgt soortgelijke uitzendingen op bepaalde tijden. 
De gebruikte frequentie is 2,5 of 5 MHz. Men geeft impulsen van 1 seconde 
afgewisseld met perioden waarop een toon van 500 Hz wordt uitgezonden. 


7.41. Frequentiemetingen door telling van het aantal perioden per seconde 


Voor frequenties lager dan 1 Hz kan men de perioden gemakkelijk zelf tellen 
terwijl men met een horloge de tijd opneemt. 

Voor hogere frequenties is men aangewezen op elektronische telsystemen 
(zie $ 5.1.3-В). Met decimale telbuizen kan worden geteld tot ca. 10° perio- 
den per seconde; binaire telsystemen gaan zelfs tot 10° Hz. Bij deze hoge 
frequenties wordt de teltijd ook elektronisch ingesteld. 

De nauwkeurigheid van deze methode is afhankelijk van de precisie van 
de tijdinstelling. 


7.4.2. Frequentiemetingen door vergelijking met een standaardfrequentie 


Voor frequenties van са. 10 Hz tot 1 MHz is de elektronenstraaloscilloscoop 
het aangewezen apparaat (zie $ 5.1.2). 

Voor frequenties van ca. 1 MHz tot 300 MHz gebruikt men de inter- 
ferentiemeter volgens $ 5.2.2. 

De nauwkeurigheid van deze metingen wordt bepaald door de precisie van 
de vergelijkingsfrequentie. 
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7.4.3. Frequentiemetingen met geijkte frequentlemeters 


Voor het hoorbare frequentiegebied is de brug van Wien (zie $ 5.1.1) of de 
direct aanwijzende frequentiemeter volgens $ 5.1.3-A goed bruikbaar. 

Voor frequenties van са. 1 MHz tot 300 MHz wordt de golfmeter aan- 
bevolen (zie $ 5.2.1). 

De nauwkeurigheid van deze frequentiemeters wordt bepaald door de 
precisie van de ijking. 


7.4.4. Frequentiemetingen door bepaling van de golflengte 


Deze methode gebruikt men alleen bij zeer hoge frequenties (> 300 MHz). 
Men meet de afstand tussen twee opeenvolgende minima (of maxima) van een 
staande golf op een Lechersysteem. Deze afstand is gelijk aan de halve golf- 
lengte van het te meten signaal (zie $ 5.3). 

De nauwkeurigheid van deze methode is afhankelijk van de precisie van 
de lengtemeting. 


Toelichting 

Om de invloed van de ingangsimpedantie van een frequentiemeter tot het 
minimum te beperken, moet men de frequentiemeter zo los mogelijk koppelen 
met het meetcircuit. Dit geldt vooral bij bet meten van hoge frequenties; een 
câpacitieve belasting van enkele picofarad kan dan al een flinke verstoring 
van de bedrijfstoestand veroorzaken. 


HOOFDSTUK 8 


HET METEN VAN WEERSTANDEN, CAPACITEITEN 
EN ZELFINDUCTIES 


Weerstand, capaciteit en zelfinductie zijn grootheden die de eigenschappen 
van een schakeling bepalen. 

De meest voorkomende waarden van deze grootheden in de praktijk van 
de elektronentechniek liggen tussen onderstaande uiterste waarden: 


Weerstand 
Capaciteit 


Zelfinductie 


8.1. WEERSTANDEN 


De eenheid van weerstand is als volgt gedefinieerd: 

Een geleider heeft een weerstandswaarde van één ohm (Q) als een spanning 
van één volt tussen de uiteinden van deze geleider, een stroom van één 
ampère veroorzaakt. 

De meest voor de hand liggende methode om een weerstandswaarde te 
meten volgt direct uit de gegeven definitie, men meet de spanning over de 
desbetreffende geleider en ook de resulterende stroom, waarna men de weer- 
standswaarde berekent uit het quotiënt van beide. 

Men gebruikt hiervoor een gelijkspanning of een wisselspanning met een 
zeer lage frequentie (bijv. 50 Hz). Het meten met gelijkspanning is het nauw- 
keurigste, omdat de parasitaire capaciteiten en zelfinducties van de geleider 
en de meetopstelling dan geen meetfouten veroorzaken. 


8.1.1. De stroom-spanningsmethode 


Meetschakeling (zie de fig. 8.1а еп 8.1b) 


Vn 


Om Ө Я 
“B (СЭ } м) W Ee 


Fig. 81а Fig. 8.1b 
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Meetbeschrijving (zie de fig. 8.1а en 8.1b) 
De te meten weerstandswaarde is volgens de wet van Ohm: 


и; 
R: = È. (8.1а) 
In 


De gemeten waarde volgens fig. 8.1а bedraagt: 


Km, (8.1b) 
In In 
Hierin is И de spanning over de Ig-meter. 
De gemeten waarde volgens fig. 8.1Ь bedraagt: 
Va Vr 
же ее" 

Hierin is /„ de stroom door de Vg-meter. 

Uit de formules (8.1а), (8.1b) en (8.1с) volgt dat de gemeten waarde vrijwel 
gelijk is aan de te meten waarde, indien de spanning over de Ig-meter (fig. 
8.1а), resp. de stroom door de Vg-meter (fig. 8.1Ь) te verwaarlozen is ten 
opzichte van Va, resp. Ig. De schakeling volgens fig. 8.1а gebruikt men daar- 
om voor het meten van hoge R-waarden; de schakeling volgens fig. 8.1Ь ver- 
dient de voorkeur voor lage R-waarden. 

Indien de inwendige weerstand van de stroom- en de spanningsmeter be- 
kend zijn, kunnen deze in rekening worden gebracht, waardoor het meetresul- 
taat nauwkeuriger wordt (zie de formules (8.2a) en (8.2b)). 

Met de schakeling volgens fig. 8.1а meet men de weerstand: 


(8.10) 


r = Rm + Rx (8.2a) 
In 


Hierin is R de inwendige weerstand van de stroommeter. 
Met het schema volgens fig. 8.1b is het meetresultaat: 


Vr Rm X Rx 
Тк T Rall Re (82b) 


Hierin is R„ de inwendige weerstand van de spanningsmeter. 


8.1.2. De substitutiemethode 


De nauwkeurigheid van de meting onder $ 8.1.1 hangt niet alleen af van de 
keuze van de meetopstelling, maar ook van de nauwkeurigheid van de toege- 
paste stroom- en spanningsmeter. Dit laatste bezwaar kan men ondervangen 
door gebruik te maken van de zogenaamde substitutiemethode. 
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Meetschakeling (zie de fig. 8.2a en 8.2b) 


Meetbeschrijving (zie de fig. 8.2a en 8.2b) 


Met de schakelaar Sk in stand 1 noteert men de uitslag van de J-meter (fig. 
8.2a) of die van de V-meter (fig. 8.2b). 

Met Sk in stand 2 regelt men de variabele weerstand R, tot de J-meter 
resp. de V-meter dezelfde uitslag geeft als met Sk in stand 1. 

De te meten weerstand R, is nu gelijk aan de waarde van de geijkte weer- 
stand Ry. 

De meting volgens fig. 8.2a is het nauwkeurigst indien de inwendige weer- 
stand van de stroommeter te verwaarlozen klein is ten opzichte van К,. Deze 
methode gebruikt men daarom voor het meten van hoge R-waarden. Voor 
deze meetopstelling is een spanningsbron!) nodig, hetgeen bij het meten van 
hoge R-waarden eenvoudig te verwezenlijken is. 

Voor nauwkeurige metingen met de meetopstelling volgens fig. 8.2b moet 
de inwendige weerstand van de spanningsmeter zeer groot zijn ten opzichte 
van К,. Dit schema is daarom aan te bevelen voor het meten van lage R- 
waarden. Met behulp van de weerstand К, maakt men een passende stroom- 
bron?), hetgeen eenvoudig te verwezenlijken is bij het meten van lage R- 
waarden. 

De beschreven metingen kan men uitvoeren met ееп ongeiĳkte stroom- of 
spanningsmeter. De meetnauwkeurigheid hangt in principe alleen af van de 
precisie van de geijkte weerstand R,. Er zijn variabele weerstanden in de 
handel, waarvan de aangegeven waarden binnen 1 %/ nauwkeurig zijn. 


8.1.3. De brugmethode 


Ofschoon de nauwkeurigheid van de metingen volgens de fig. 8.2a en 8.2b 
niet wordt beïnvloed door de ijkfouten van de toegepaste meters, kunnen er 
toch meetfouten ontstaan door voedingsspanningsvariaties tijdens het meten. 


1) Een spanningsbron is een energiebron met een inwendige impedantie die zeer klein is 
ten opzichte van de belastingsimpedantie. Een spanningsbron levert dus een klemspanning 
die nagenoeg onafhankelijk is van eventuele belastingsvariaties. 

з) Een stroombron is een energiebron met een inwendige impedantie die zeer groot is ten 
opzichte van de belastingsimpedantie. Een stroombron levert dus een uitgangsstroom die 
nagenoeg onafhankelijk is van eventuele belastingsvariaties, 
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Bovendien moet men twee keer een mogelijke afleesfout in rekening brengen. 
Deze bezwaren vermijdt men bij het toepassen van brugschakelingen. 


Meetschakeling (zie fig, 8.3) 


Ry R3 


О 
а 


Fig. 8,3 

Meetbeschrijving (zie fig. 8.3) 

De te meten weerstand R, is opgenomen in een zogenaamde brug van Wheat- 
stone. Men regelt de potentiometer R‚-R, totdat de indicator М stroomloos із. 
Dan geldt: 


Rx = су. К (8.3) 

De waarde van de „vaste” weerstand R, kiest men in de orde van grootte 
van R, waardoor een scherp begrensd brugevenwicht ontstaat. 

Uit de formule (8.3) blijkt dat de meetnauwkeurigheid alleen wordt bepaald 
door de precisie van de brugelementen. De meter M dient als nulindicator en 
behoeft dus niet geijkt te zijn. Eventuele voedingsspanningsvariaties hebben 
evenmin invloed op het meetresultaat. 

Bij het meten van zeer lage weerstandswaarden (< 1 Q) treden meetfouten 
op ten gevolge van de weerstand van de verbindingsdraden en de overgangs- 
weerstand van de aansluitpunten. Bij hoge weerstandswaarden (> 100 MQ) 
is de stroom door de indicator gering, waardoor men het minimum moeilijk 
kan bepalen (voor verdere bijzonderheden zie hoofdstuk 4). 


Toelichting 

Voor het meten van de inwendige weerstand van een gelijkspanningsmeter 
resp. een gelijkstroommeter verdienen de meetschakelingen volgens fig. 8.4а 
resp. 8.4b aanbeveling. In deze meetschakelingen dient het meetobject als 
enige aanwijsinstrument. 

Met Sk, dicht en Sk, open, noteert men de uitslag van de V-meter > V‚) 
resp. die van de l-meter (> Д). 

Met Sk, open en Sk, dicht, regelt men de variabele weerstand R, tot de 
uitslag van de V-meter (resp. de I-meter) gelijk із aan Vs V, (resp. 34 1). Deze 
R,-waarde is nu gelijk аап de te meten weerstand Ry (resp. К). 

In de meetopstelling volgens fig. 8.4a moet de batterijspanning Vp constant 
blijven bij omschakeling van 5К;; de inwendige weerstand уап Vg dient dus 
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laag te zijn ten opzichte van Ry. In fig. 8.4b moet de voedingsstroom 1 steeds 
constant blijven; de weerstand R, dient dus hoog te zijn ten opzichte van Кү. 
Vanzelfsprekend behoren de V- en de Z-meter van een geijkte afleesschaal te 
zijn voorzien. 


Fig. 84а Fig. 8.4b 
8.2. CAPACITEITEN EN ZELFINDUCTIES 


De eenheid van capaciteit en de eenheid van zelfinductie zijn als volgt ge- 
definieerd: 

Een condensator heeft de capaciteit van één farad (F), als een constante 
stroom van één ampère een spanningsverandering van één volt per seconde 
tussen de uiteinden van de desbetreffende condensator veroorzaakt. 

Een spoel heeft de zelfinductie van één henry (H), als een constante span- 
ning van één volt tussen de uiteinden van deze spoel, een stroomverandering 
van één ampère per seconde veroorzaakt. 

Het meten van capaciteiten en zelfinducties met behulp van gelijkstroom 
resp. gelijkspanning levert praktische bezwaren op. In de eerste plaats is het 
niet eenvoudig de aan de condensator toe te voeren stroom of de aan de spoel 
toe te voeren spanning gedurende langere tijd constant te houden. Bovendien 
zijn de resulterende spanningsveranderingen (bij gangbare C-waarden) resp. 
stroomveranderingen (bij gangbare L-waarden) abnormaal groot, of de te 
meten tijden zeer klein. Daarom worden capaciteiten en zelfinducties in de 
praktijk vrijwel steeds met behulp van sinusvormige stromen of spanningen 
gemeten. 


8.2.1. Grote capaciteiten en zelfinducties 


Voor het bepalen van grote capaciteiten en zelfinducties meet men de im- 
pedantie van de desbetreffende condensator of spoel. Het meten van deze 
impedanties gebeurt bij dusdanige lage frequenties dat de invloed van de 
parasitaire zelfinductie van de te meten condensator of de eigencapaciteit van 
de spoel en de verliesweerstanden kunnen worden verwaarloosd. 
Voor een condensator geldt dan: 

1 3, 2% 


Zak 


ac "С аў Ga) 
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Voor een spoel geldt: 
1 
2nf 

Uit de formules (8.4а) en (8.4b) volgt dat men de capaciteit C resp. zelf- 
inductie L kan berekenen, als de impedantie Z en de frequentie f bekend zijn. 

Het bepalen van de impedantie Z geschiedt met de meetschakelingen vol- 
gens de fig. 8.1 t/m 8.3. De gelijkspanningen zijn hierbij vervangen door wissel- 
spanningen met een geschikte frequentie; de toegepaste meters moeten nu 
wisselstromen of wisselspanningen aanwijzen; in plaats van de weerstand К, 
schakelt men de te meten impedantie Z,. 

Bij gebruik van de stroom-spanningsmethode kiest men de meetopstelling 
volgens fig. 8.1а voor het meten van hoge Z-waarden, en die volgens fig. 8.1b 
voor lage impedanties. 

Bij de substitutiemethode volgens fig. 8.2a is het beslist noodzakelijk dat de 
inwendige weerstand van de spanningsbron plus stroommeter zeer klein is ten 
opzichte van de te meten impedantie; gebruik deze methode dus bij het be- 
palen van hoge Z-waarden. In de meetschakeling volgens fig. 8.2b moet de 
inwendige weerstand van de stroombron en die van de spanningsmeter zeer 
groot zijn ten opzichte van de te meten impedantie; dit is gemakkelijk te ver- 
wezenlijken bij het meten van lage Z-waarden, 

Bij gebruik van de brugschakeling volgens fig. 8.3 vervangt men de weer- 
stand R, door een impedantie Z die gelijksoortig is aan de te meten im- 
pedantie 2,. Bij het meten van een capaciteit behoort deze brugtak dus een 
condensator te bevatten; bij het meten van een zelfinductie moet de desbe- 
treffende brugtak uit een spoel bestaan (zie de fig. 8.5а еп 8.5b). 


Z= ә >L= Z. (8.4b) 


Cx Cy L; Li 
000 090 


Vb 


O 


Fig. 8.5а Fig. 8.5b 
De te meten C, en L, volgen uit de formules (8.5a) resp. (8.5b). 


(8.5а) 


(8.56) 
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Toelichting 

a. Bij het meten van de capaciteit van een elektrolytische condensator moet 
men behalve een wisselspanning een zodanige gelijkspanning aanleggen 
dat de „„pluspool” van deze condensator steeds positief blijft ten opzichte 
van de „minpool” (denk aan de poolgevoeligheid van een elektrolytische 
condensator!). De meetopstelling wordt dan volgens fig. 8.6a. Hierbij valt 
op te merken dat de gelijkspanning Vp niet hoger mag zijn dan de voor- 
geschreven bedrijfsspanning van de condensator. Verder moet Ф„ < Va. 

b. De zelfinductie van een spoel met ijzerkern is afhankelijk van de gelijk- 
stroom die door de spoel vloeit (denk aan de B-H-krommel). Bij het 
meten van een dergelijke zelfinductie moet men dus een voormagnetisatie- 
stroom toevoeren die gelijk is aan de stroom die bij normaal gebruik 
door de spoel vloeit. Zie hiervoor de meetschakeling volgens fig. 8.6b. 


Fig. 8.6а 


8.2.2. Kleine capaciteiten en zelfinducties 


Het bepalen van kleine capaciteiten en zelfinducties door middel van im- 
pedantiemetingen (zie $ 8.2.1), stuit op praktische moeilijkheden. Meet men 
namelijk bij lage frequenties, dan zijn de te meten impedanties abnormaal 
groot (bij kleine capaciteiten), of abnormaal klein (bij kleine zelfinducties). 
Meet men impedanties bij hoge frequenties, dan spelen de parasitaire ele- 
menten en de verliezen van de meetschakeling t.o.v. die van het meetobject een 
niet te verwaarlozen rol. 

Voor het meten van kleine capaciteiten en zelfinducties maakt men dikwijls 
gebruik van resonantiekringen. Men neemt de te meten condensator of spoel 
op in een resonantiekring. De resonantiefrequentie f, hiervan wordt praktisch 
alleen bepaald door de capacitieve en de inductieve delen van de kringele- 
menten (zie formule (8.6). 

1 
=—==. 8. 
P= VIE Ge 

In formule (8.6) en ook bij de verdere behandeling van deze paragraaf 
wordt verondersteld dat de verliezen van de te meten condensatoren of spoe- 
len geen invloed hebben op de resonantiefrequentie van de kring. Alleen bij 
kwalitatief zeer slechte condensatoren of spoelen is deze veronderstelling niet 
veroorloofd. 
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A. DOOR SUBSTITUTIE IN EEN PASSIEVE RESONANTIEKRING 
a. KLEINE CAPACITEITEN 


Meetschakeling (zie fig. 8.7) 


Meetbeschrijving (zie fig. 8.7) 

De resonantiekring, bestaande uit de zelfinductie L, de geijkte variabele con- 
densator C, еп de parasitaire capaciteit С,, is via C, los gekoppeld met de 
meetoscillator уь, die afgestemd is op de frequentie f,. 

Zet de schakelaar Sk open, en regel C, tot de kring (L, Cp, Съ) afgestemd 
is op fẹ, Dit kan men constateren aan de dan maximale uitslag van de vy- 
meter. Men noteert de waarde уап C, ( Съ). 

Sluit vervolgens Sk. Nu maakt de te meten capaciteit С, deel uit van de 
resonantiekring. Men moet de variabele condensator C, terugregelen om weer 
een maximale uitslag van de vi-meter te verkrijgen. Noteer ook deze waarde 
van C, (> Съ). 

De te meten capaciteit С, is nu te berekenen uit: 

С, = Cri- Cor (8.7) 

De parasitaire capaciteit С,, bestaande uit de eigencapaciteit van de kring- 
spoel vermeerderd met de capaciteiten van de meetschakeling en de v‚-meter, 
heeft geen invloed op het meetresultaat, omdat deze capaciteit, ongeacht de 
stand van Sk, steeds aanwezig is. 

Bij deze meting is de ijking van de v‚-meter en de frequentie van de meet- 
oscillator voor de meetnauwkeurigheid niet van belang. De condensator C, 
behoeft slechts geijkt te zijn op verschil in capaciteitswaarde (vergelijk for- 
mule (8.7)). Er kunnen echter wel meetfouten ontstaan, omdat de juiste af- 
stemming bij deze methode niet scherp is begrensd (zie fig. 8.8). 
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In de buurt van de afstemming geldt namelijk: 
Av AC a 
=} (с о) Т (8.8) 


Vmax 

Uit deze formule volgt in de eerste plaats dat een kleine capaciteitsvariatie 
AC minder kringspanningsvariatie Av veroorzaakt naarmate men de afstem- 
ming dichter benadert. 

Uit formule 8.8 valt verder op te merken dat de afstemkromme scherper is 
naarmate de kwaliteit (Q) van de schakeling hoger is. Een hoge Q kan men 
bereiken door de resonantiekring los te koppelen met de meetoscillator en de 
kringverliezen laag te houden, Daarom is het wenselijk een voltmeter te ge- 
bruiken die weinig demping op de kring uitoefent. Indien de toegepaste meter 
gevoelig genoeg is, verdient het zelfs aanbeveling om deze meter los met de 
kring te koppelen. Hierdoor vermindert de invloed van de meterverliezen, 
terwijl de absolute spanningswaarde bij deze meting toch niet van belang is. 


b. KLEINE ZELFINDUCTIES 


Meetschakeling (zie fig. 8.9) 


Meetbeschrijving (zie fig. 8.9) 
De resonantiekring, bestaande uit de te meten zelfinductie L,, de geijkte 
variabele condensator C, en de parasitaire capaciteit С,, is via С, los gekop- 
peld met de meetoscillator уь. 

De meetoscillator wordt afgestemd ор de frequentie fp. Men regelt C, tot 
de v‚-meter een maximale uitslag geeft, en noteert de bijbehorende waarde 
van C, (> Съ). Nu geldt: 

4л® fy? Ly (C, + Сы) = 1. (8.9а) 

Vervolgens stelt men de meetoscillator іп op fsx Is Сы, de waarde van C, 

bij deze afstemming, dan geldt nu: 
4a fat L, (C, + Сы) = 1. (8.9b) 

De zelfinductie van de te meten spoel verkrijgt men door L, uit de for- 

mules (8.9а) еп (8.9) op te lossen. 
1 


De 
* 4 mè (Coz — Сы) 


1 
nl а) (890) 
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Uit formule (8.9c) blijkt dat de parasitaire capaciteit Cp, bestaande uit de 
eigencapaciteit van de te meten spoel vermeerderd met de capaciteiten van de 
meetschakeling en die van de v‚-meter, geen invloed heeft op het meet- 
resultaat. 

Bij deze meting behoeft de condensator C, slechts geijkt te zijn op verschil 
in capaciteitswaarde (vergelijk formule (8.9с)). De frequenties fo, en fy 
moeten echter nauwkeurig bekend zijn. Dit bezwaar kan men goeddeels on- 
dervangen door de meetoscillator gedurende de gehele meting op fi, te laten 
staan, en bij de tweede instelling bijv. op de tweede harmonische af te stem- 
men. Nu is /ь, = 2fyj, zodat slechts de precisie van /,, van belang is. 

Ook deze meting zal nauwkeuriger zijn naarmate de afstemkromme scher- 
per is (zie onder punt a). 


Toelichting 

De nauwkeurigheid van de hiervoor behandelde metingen hangt voor een 
groot deel af van de mogelijkheid de resonantiekring juist af te stemmen. 
Zoals uit fig. 8.8 blijkt geeft het afstemmen moeilijkheden omdat een kleine 
capaciteitsvariatie in de buurt van de juiste afstemming nauwelijks enige 
kringspanningsvariatie veroorzaakt. Een betere afstemmethode verkrijgt men 
als volgt: 

Zijn С, en C,” de waarden van de afstemcondensator C, waarbij de kring- 
spanning tot op een bepaald bedrag is gedaald, dan is de juiste C‚-waarde bij 
afstemming: 

с + Co” 
а 

Deze meting zal nauwkeuriger zijn naarmate de flanken van de afstem- 

kromme steiler zijn, dus naarmate de Q-factor van het meetcircuit hoger is 1). 


бы» (8.10) 


В. DOOR SUBSTITUTIE IN EEN ACTIEVE RESONANTIEKRING 
a. KLEINE CAPACITEITEN 


Meetschakeling (zie fig. 8.10) 


Fig. 8.10 


1) Het steilste gedeelte van de resonantiekromme van een parallelkring ligt bij ca. 0,8 
van het maximum. 
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Meetbeschrijving (zie fig. 8.10) 
De zelfinductie L, de parasitaire capaciteit C, en de geijkte variabele conden- 
sator Cp, vormen samen de LC-kring van de oscillator v,. 

Zet schakelaar Sk open, en stel met C, de oscillator in op een bepaalde 
frequentie; deze frequentie wordt met de frequentiemeter f gemeten. Noteer 
de waarde van C, (+C‚j). 

Sluit vervolgens Sk. Nu is de te meten capaciteit С, opgenomen in de LC- 
kring van de oscillator. Men moet de variabele condensator C, terugregelen 
om dezelfde oscilleerfrequentie te verkrijgen. Noteer ook deze waarde van 
сс). 

De te meten capaciteit С, kan men nu berekenen uit: 

С, = Ci- (8.11) 

Deze meetmethode is nauwkeuriger dan die onder punt A, omdat een be- 
paalde kleine capaciteitsvariatie AC in de nabijheid van de resonantiefrequen- 
tie steeds een zelfde frequentievariatie Af veroorzaakt (zie fig. 8.11 en for- 
mule (8.12) in vergelijking met fig. 8.8, resp. formule (8.8)). 


Mag dS 


% +: 


(8.12) 


Fig. 8.11 


Uit formule (8.12) blijkt dat de Q-factor van de LC-kring geen invloed 
heeft op de afstemnauwkcurigheid; dit in tegenstelling tot methode A. 

Ook bij deze meting moet het verschil van twee capaciteiten nauwkeurig 
bekend zijn (vergelijk formule (8.11); de frequentiemeter f dient alleen als 
frequentie-indicator en behoeft dus niet geijkt te zijn. 

Een gevoelige en nauwkeurige frequentie-indicatie verkrijgt men bijvoor- 
beeld met een radio-ontvanger. Men regelt de variabele condensator C, tot de 
oscillator, met de omroepzender waarop de ontvanger is afgestemd, een nul- 
interferentie oplevert (zie $ 5.2.2). De luidspreker en/of de afstemindica- 
tor van de ontvanger fungeren hierbij als nulindicator. Aangezien de draag- 
golffrequenties van de omroepzenders over het algemeen goed stabiel zijn, 
is deze frequentie-indicatie zeer nauwkeurig. 

Men kan vanzelfsprekend ook een golfmeter of een ander soort frequentie- 
meter toepassen (zie hoofdstuk 5). 
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Opmerkingen bij de meetschakelingen 8.7 en 8.10 

Bij het meten van zeer kleine capaciteiten moet men de verbindingen naar de 
meetschakeling zo kort mogelijk houden om extra parasitaire capaciteit te ver- 
mijden. Men kan voor Sk dan geen gewone schakelaar toepassen. 


b. KLEINE ZELFINDUCTIES 


Meetschakeling (zie fig. 8.12) 


Fig. 8.12 


Meetbeschrijving (zie fig. 8.12) 
De resonantiekring van de oscillator v, bestaat uit de zelfinductie L, de para- 
sitaire capaciteit C, en de geijkte variabele condensator Съ. 

Zet schakelaar Sk open, en regel met behulp van C, de oscilleerfrequentie 
op fo; deze frequentie wordt met de frequentiemeter f gemeten. Noteer de 
waarde van C, (Съ). 

Sluit daarna Sk. De te meten zelfinductie L, met de onvermijdelijke eigen- 
capaciteit C, maken nu deel uit van de trillingskring van de oscillator. Men 
moet de variabele condensator C, opnieuw instellen om weer de oscilleer- 
frequentie f, te verkrijgen. Noteer ook deze waarde van C, (+С). Stellen 
wij Сы- Сы = ACpp dan geldt: 

4m fa? Le (AC + С) = 1. (8.13a) 

Teneinde de invloed van de eigencapaciteit C, te elimineren, wordt de be- 
schreven werkwijze nog eens herhaald bij ееп oscilleerfrequentie fs. Zijn nu 
Сы en Сы, de waarden van C, bij Sk open resp. dicht, en stelt men 
Сы- Сы = AC,» dan geldt: 

4 fa? Ly (АС, + С) = 1. (8.13b) 

De zelfinductie (en eventueel de eigencapaciteit) van de te meten spoel 
verkrijgt men door oplossing van L, (resp. C,) uit de formules (8.13a) 
(8.13b). 


1 1 1 
la aA бы Сб (5 a ж) в 


Bij deze methode moet niet alleen het verschil уап een aantal capaciteits- 
waarden nauwkeurig bekend zijn (vergelijk de formules (8.13a) en (8.13b)), 
maar moeten ook twee nauwkeurige frequentiemetingen worden verricht. Dit 
laatste kan men ondervangen door fa = 1f, te kiezen. Dit bereikt men door 
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bij de tweede instelling de tweede harmonische van de oscillator te meten, zo- 
dat slechts één frequentiemeting (fı) nodig is. 


Opmerking bij de meetschakelingen 8.9 en 8,12 
Bij het meten van zeer kleine zelfinducties moet men de verbindingen naar 


de meetschakeling zo kort mogelijk houden om extra parasitaire zelfinductie 
te vermijden. 


Toelichting 
De wederzijdse inductie M van twee gekoppelde spoelen kan men als volgt 
bepalen (zie fig. 8.13). 


с D 
Fig. 8.13 


Men meet de zelfinductie tussen de punten A en B, terwijl de punten C en 
D onderling verbonden zijn. Het resultaat is: 
L, = L, + L, +2M. (8.14a) 
Daarna meet men de zelfinductie tussen de punten A en D, terwijl B en C 
onderling verbonden zijn. Het resultaat is nu: 
L= L, +L,E2M. (8.14b) 
De te meten wederzijdse inductie kan men nu berekenen uit: 


M= 


(8.14c) 
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HOOFDSTUK 9 


METINGEN AAN PASSIEVE NETWERKEN 


Onder passieve netwerken verstaan wij schakelingen waarin geen stroom- en/ 
of spanningsbronnen werkzaam zijn. 

Deze netwerken kunnen dus geen energie leveren. Ze zijn samengesteld uit 
weerstanden, capaciteiten en zelfinducties; de waarden van deze grootheden 
bepalen de eigenschappen van de desbetreffende schakelingen. 

Bij lage frequenties kan men de genoemde grootheden meestal wel afzon- 
derlijk meten; bij zeer hoge frequenties is dit niet meer mogelijk, men meet 
dan hun gezamenlijke eigenschappen. Zo kan men bijvoorbeeld van een LF- 
spoel de zelfinductie en de verliesweerstand gemakkelijk apart meten; bij HF- 
kabels daarentegen meet men onder anderen de karakteristieke impedantie, 
een grootheid die wordt bepaald door het gezamenlijke effect van weerstand, 
capaciteit en zelfinductie. Vaak is het ook niet belangrijk om de waarde van 
de grootheden afzonderlijk te kennen; zo zal in bepaalde gevallen de resonan- 
tiefrequentie en de kwaliteitsfactor van een LC-resonantiekring van groter 
belang zijn dan de eigenschappen van de spoel en de condensator apart. 

Het aantal uiteenlopende passieve netwerken is vanzelfsprekend vrijwel 
onbeperkt, zodat we hieruit een keuze hebben moeten maken. 

De belangrijkste netwerken zijn: de gelijkstroomgeleider, de condensator, 
en de spoel. Dit zijn immers de bouwelementen waaruit de meeste schake- 
lingen zijn samengesteld. 

Verder worden in dit hoofdstuk bij wijze van voorbeeld enige metingen aan 
resonantiekringen, transformatoren en transmissieleidingen behandeld. 


9.1. GELIJKSTROOMGELEIDERS 


De belangrijkste eigenschappen van een gelijkstroomgeleider worden vastge- 
legd door de gelijkstroom- gelijkspannings-karakteristiek. 


Meetschakeling (zie fig. 9.1) 


Fig. 9.1 
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Meetbeschrijving (zie fig. 9.1) 
De te meten geleider С is aangesloten op een gelijkspanningsbron Vp. Met 
de variabele weerstand R, stelt men de gewenste stroomwaarden in; deze 
worden afgelezen ор de J-meter. Tevens noteert men de bijbehorende span- 
ningswaarden over de geleider; deze worden afgelezen op de V-meter. De ver- 
kregen meetresultaten zet men uit in een karakteristiek (zie de fig. 9.2 t/m 9.5). 

Beide meters kunnen gewone draaispoelmeters zijn als de waarden van de 
te meten stromen en spanningen niet te laag zijn. De V-meter dient men op 
punt A aan te sluiten indien de gelijkstroomweerstand van de geleider groot 
is ten opzichte van de inwendige weerstand van de /-meter; men sluit de V- 
meter аап op punt B indien de gelijkstroomweerstand van de geleider klein 
is ten opzichte van de inwendige weerstand van de V-meter (vergelijk $ 8.1.1). 

Verder wordt opgemerkt dat het product / х V het maximaal toelaatbare 
vermogen in de geleider niet mag overschrijden. 

De hierna te bespreken geleiders worden alle met de meetschakeling vol- 
gens fig. 9.1 gemeten. 


9.1.1. Linealre geleiders 


Dit zijn geleiders waarvan de stroom-spanningskarakteristiek een lineair ver- 
loop heeft (zie fig. 9.2). Uit deze karakteristiek volgt dat de weerstands- 
waarde van deze geleider constant is, en gelijk aan: 


R = cotg a = т (9.1) 


Voorbeelden van dit soort geleiders zijn kool- en draadweerstanden met 
een lage temperatuurcoëfficiënt. 


1 


| 


—V 
Fig. 9.2 
9.1.2. Niet-lineaire geleiders 


Dit zijn geleiders waarvan de stroom-spanningskarakteristiek niet lineair ver- 
loopt. 


A. STROOMSTABILISERENDE GELEIDERS 


Een voorbeeld hiervan is een draadweerstand met een grote positieve tempe- 
ratuurcoëfficiënt (ееп zgn. P.T.C.-weerstand). Het mogelijke meetresultaat 
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vindt men in fig. 9.3. Uit deze karakteristiek blijkt dat in een bepaald gebied 
de stroom door de geleider nagenoeg onafhankelijk is van de aangelegde span- 
ning. Van deze eigenschap maakt men gebruik om bijvoorbeeld de stroom in 
een circuit constant te houden. Uit fig. 9.3 zien wij verder dat in het stroom- 


stabiliserende gebied de gelijkstroomweerstand (R) klein is ten opzichte van 
de wisselstroomweerstand (r). 


Vv, 
Rm Hm B es (9.2) 


Fig. 9.3 
B. SPANNINGSSTABILISERENDE GELEIDERS 


Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde thermistors (weerstanden met een 
grote negatieve temperatuurcoëfficient, ook wel N.T.C.-weerstanden ge- 
noemd) en varistors (van de spanning afhankelijke weerstanden, ook wel 
V.D.R.-weerstanden genoemd). Fig. 9.4 geeft bij wijze van voorbeeld het 
meetresultaat aan een varistor, Uit deze karakteristiek blijkt dat in een be- 
paald gebied de spanning over deze geleider praktisch constant blijft, onaf- 
hankelijk van de stroom die erdoor vloeit. Van deze eigenschap maakt men 
gebruik om de spanning op een circuit constant te houden. Uit fig. 9.4 volgt 
verder dat in het spanningsstabiliserende gebied de gelijkstroomweerstand (R) 
groot is ten opzichte van de wisselstroomweerstand (r). 


(9.3) 
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C. GELEIDERS MET AFWISSELENDJKARAKTER 

Voorbeelden hiervan zijn gasdiodes, vacuümdiodes en kristaldiodes. Fig. 9.5 
geeft bij wijze van voorbeeld het resultaat van een meting aan een kristal- 
diode. Uit deze karakteristiek komen de belangrijkste eigenschappen van de 
desbetreffende diode duidelijk tot uiting. Het doorlaatgebied (I) is goed gelei- 
dend, terwijl het spergebied (II) slecht geleidend is; deze eigenschappen maken 
de kristaldiode zeer geschikt voor gebruik als gelijkricht- of als schakelele- 
ment. In het zogenaamde zenergebied (III) heeft de diode een spanningssta- 
biliserende werking en van deze eigenschap wordt dan ook gebruik gemaakt. 
De sperstroom 1, blijkt sterk afhankelijk te zijn van de toegevoerde energie, 
bijvoorbeeld in de vorm van licht; zo wordt de kristaldiode ook wel als foto- 
elektrisch element gebruikt. 


Fig. 9.5 


Toelichting 

De gestippelde lijnen in fig. 9.5 dienen om erop te wijzen dat boven de des- 
betreffende stroom- en spanningswaarde de kristaldiode overbelast wordt. 
Wil men de karakteristiek in dit gebied toch bepalen, dan dient men de 
meting met gelijkspanningsimpulsen uit te voeren, zodat de diode niet continu 
wordt belast. 

Gebruikt men voor Vp (zie fig. 9.1) een gelijkspanningsbron die gedu- 
rende de halve tijd wordt onderbroken (bijv. 50 maal per seconde), dan mag 
het produkt V x 7 tweemaal zo hoog zijn als het maximum toelaatbare ver- 
mogen bij onafgebroken belasting. De uitslag van de V- еп de l-meter moet 
men nu met twee vermenigvuldigen, waarna men deze gegevens in de karak- 
teristiek uitzet. 


9.2. CONDENSATOREN 
Een praktische condensator voor wisselspanningsgebruik kan men voorstellen 
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door een schakeling van een ideale condensator (С) met een weerstand (r,) in 
serie (zie fig. 9.6a) of met een weerstand (r,) parallel (zie fig. 9.6с). De 
weerstanden ғ, en r, vertegenwoordigen het energie-opnemende deel van de 
condensator; deze verliezen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de pola- 
risatie van het diëlektricum. Van een gegeven condensator nemen de ver- 
liezen toe met de frequentie van de toegevoerde stroom of de aangelegde 
spanning. 

De hoek $ in de fig. 9.6b en 9.60 noemt men de verlieshoek; de kwaliteit 
van de condensator drukt men uit in de tangens van deze hoek. Een goede 
condensator heeft dus een kleine tg 8 


1 


dane ET (9.4) 
і ir ó 
с Гус 
У У С гр 
ђе 

Í Ts 

a b с а 

Fig. 9.6 


Voor het bepalen van de tg8 dient men bij een gegeven frequentie het 
capacitieve- en het ohmse deel van de desbetreffende condensator te meten. 
Hierna volgens enige meetmethoden. 
9.2.1. Grote condensatoren 


Grote condensatoren gebruik men meestal bij lage frequenties, men dient ze 
daarom ook bij zulke frequenties te meten. 


A. DE DRIE-SPANNINGENMETHODE 

Meetschakeling (zie fig. 9.7a) 

i Ro a B 
Da Cx 


Fig. 9.7a Fig. 9.7b 


AC, 


° 
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Meetbeschrijving (zie de fig. 9.7а en 9.7b) 

De te meten condensator, bestaande uit het capacitieve deel С, en de verlies- 
weerstand г,, wordt, in serie met de bekende weerstand R,, op de spannings- 
bron уь aangesloten. Men meet de spanningen у}, у; en у; en stelt deze samen 
tot een vectordiagram volgens fig. 9.7b. Met behulp van de goniometrie kan 
men nu de hoek у berekenen. waardoor i X r, en i/wC, eveneens bepaald 
zijn. De stroom į is gelijk aan v‚/Ri, zodat het eindresultaat wordt: 


= Ro sin 4 (9.5а) 
va 


rem Ro a cos 4 (9.5) 


In plaats van met deze berekeningen, Кап men de onbekende grootheden 
ook grafisch uit de opgemeten spanningsdriehoek afleiden. 

De nauwkeurigheid van deze meting hangt in de eerste plaats af van de 
precisie waarmee men de drie spanningen (у, у; en уз) meet. Hierbij is het 
onder meer van belang dat de inwendige weerstand van de toegepaste volt- 
meters voldoende hoog is ten opzichte van de impedantie tussen de meet- 
punten (zie onder $ 7.2). Is dit niet het geval, dan kan men in plaats van 
genoemde spanningsmetingen beter tot stroommetingen overgaan (zie onder 
$ 9.3.1-A). Verder zal de meting aan precisie winnen, indien men de weer- 
stand R, in dezelfde orde van grootte kiest als de impedantie van de te meten 
condensator. 


B. DE BRUGMETHODE 


Als meetschakeling wordt de brug van Schering veel gebruikt (zie $ 4.2). Met 
behulp van een brugschakeling kan men over het algemeen zeer nauwkeurig 
meten. 


9.2.2. Kleine condensatoren 
Kleine condensatoren gebruikt men doorgaans bij hoge frequenties en dient 


men dus ook bij zulke frequenties te meten. Hierbij maakt men veelal ge- 
bruik van een passieve parallelresonantiekring. 


Meetschakeling (zie fig. 9.8) 


Rs>Zk Fig. 9.8 
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Meetbeschrijving (zie fig. 9.8) 

De parallelresonantiekring, bestaande uit de zelfinductie L en de geijkte varia- 
bele condensator С, is via de weerstand R, aangesloten op de meetoscilla- 
tor уһ. De weerstand r, stelt het energie-opnemende deel van de meetschake- 
ling voor. De meetoscillator wordt afgestemd op de frequentie fẹ, de fre- 
qentie waarbij men de condensator (С„, r‚) wil meten. De meetspanning wordt 
constant gehouden met behulp van de v‚-meter. De weerstand R, is zeer 
groot ten opzichte van de kringimpedantie Zi, zodat de stroom і constant is 
en de spanning v, dus recht evenredig met Z, varieert. 

Zet schakelaar Sk open, en regel C, tot de kring (L, C‚) afgestemd is op 
fə- Dit kan men vaststellen aan de dan maximale uitslag van de v‚-meter 
(>>). Men noteert de bijbehorende waarde van C, (>C). De impedantie 
van de resonantiekring is nu maximaal en gelijk aan гү. Deze Кап men bere- 
kenen uit: 

1 
2х»АСь'` ©) 

In deze formule is A Су het verschil in capaciteit tussen Съ, en die waarde 
van C, waarbij de kringimpedantie gedaald is tot op r,/ V2 (uitslag v,-meter = 
vz/V2). Bij deze instelling kan men de resonantiekring immers vervangen 
denken door de verliesweerstand r, parallel met de condensator A C,', zodat: 

Kenleer 
va DRMA ут+отљтА С) 


1 
2хЉАСь ` 
Nu sluit men Sk. De te meten condensator, bestaande uit de capaciteit С, 
en de verliesweerstand ғ,, maken thans deel uit van de resonantiekring. Men 
regelt de variabele condensator C, tot de v‚-meter weer een maximum aan- 
wijst (>v,”). Ook deze waarde van C, (-»Сы) wordt genoteerd. De te meten 
capaciteit С, is nu: 


r= 


Hieruit volgt dat: 2 n fo rx А Co’ = 1 —> rk = 


С, = С—С (9.6) 
De nieuwe kringweerstand is gelijk aan 7,//r, = г,. Deze waarde kan men 
berekenen uit: 
е en 
2nfpA Cr 
Hierin is А C,” het verschil in capaciteit tussen С, en die waarde van C, 
waarbij de kringimpedantie gedaald is tot op r,/V2 (uitslag vymeter = 
уу /Ү2). 
De waarde van r, kan men nu berekenen met behulp van de uitkomsten 
van de formules 9.6a en 9.6c. 


n= 


(9.6c) 


oXy 1 


тњо (АСУ АС) ` 


Fx 


(9.64) 
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Met de resultaten uit de formules 9.6b en 9.64 berekent men tg 8: 


1 АС — А С 


$ = —————— 
We En Car Сы = Сы 


. (9.6е) 

Bij deze meting worden geen hoge eisen gesteld аап de toegepaste meet- 
apparatuur. De vy-meter houdt men steeds op een constante uitslag, deze 
dient dus als indicator; de vj-meter moet alleen de spanningsverhoudingen 
goed weergeven (relatieve nauwkeurigheid), terwijl van de condensator C, 
slechts de ijking op verschil in capaciteitswaarden van belang is. 

De meting is nauwkeuriger uit te voeren naarmate de verliezen van de 
LC-kring kleiner zijn. Daarom verdient het aanbeveling de v‚-meter zo los 
mogelijk met de meetkring te koppelen. Hierdoor neemt de invloed van de 
meterverliezen af; de absolute uitslag van dit instrument is immers toch niet 
van belang. 

Opmerking: 

Bij het meten aan condensatoren met een kleine tg ô moet men de verbin- 
dingen met de meetschakeling zo kort mogelijk houden om extra bedradings- 
verliezen te vermijden. Men kan dan voor Sk geen gewone schakelaar toe- 
passen. 


Toelichting 

De tgêvan de in de praktijk voorkomende condensatoren verschilt onder- 
ling nogal. Condensatoren met lucht, mica, polystyreen of teflon als diëlek- 
tricum, hebben doorgaans zeer lage verliezen (tg ô < 10 • 10). Deze conden- 
satoren past men veel toe in resonantiekringen van radio- en televisietoestellen. 
Bij papier- en polyestercondensatoren en sommige keramische condensatoren 
kan de tg ô tot са. 500 • 10: bedragen. Deze condensatoren gebruikt men voor 
koppel- en ontkoppeldoeleinden, waarbij, naast de capaciteitswaarde vooral 
de doorslagspanning en de isolatieweerstand een beslissende rol spelen. 

De meting van de isolatieweerstand geschiedt op dezelfde manier als die 
van een hoge weerstand (zie § 8.1.1). Men legt een bekende gelijkspanning 
aan de desbetreffende condensator (deze spanning mag vanzelfsprekend niet 
hoger zijn dan de opgegeven doorslagspanning) en meet de resulterende 
stroom (R= V/D. Aangezien de isolatieweerstand (lekweerstand) van de 
gangbare koppel- en ontkoppelcondensatoren in de orde van grootte ligt van 
1010 Q, is men hier aangewezen op een indirecte stroommeting (zie $ 7.1.1). 


9.3. SPOELEN 


Een praktische spoel voor wisselspanningsgebruik kan men voorstellen door 
een schakeling van een ideale spoel (L) met een weerstand (r‚) in serie (zie 
fig. 9.9а) of met een weerstand (r‚) parallel (zie fig. 9.9c). De weerstanden 
т, en r, vertegenwoordigen het energie-opnemende deel van de spoel. Bij 
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spoelen met een „luchtkern” worden deze verliezen hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de koperverliezen van de wikkeldraad; bij spoelen met een „ijzerkern” 
moet men bovendien de zogenaamde iĳzerverliezen in rekening brengen. De 
verliezen van een gegeven spoel zijn groter naarmate de frequentie van de 
toegevoerde stroom of aangelegde spanning hoger is. 


К j en 
ШШ, ТЛ 
vi А Рр 
В У 
Ts Мт 
rs 
a b с d 


Fig. 99 

De hoek Ф in de figuren 9.9b ер 9.94 is een maat voor de spoelverliezen, 
en de tangens van deze hoek noemt men de kwaliteitsfactor (Q-factor) van 
de spoel. Een goede spoel heeft dus een grote tg p. 


Q= 
ra 


Hierna volgen enige meetmethoden voor het bepalen van de verliesweer- 
stand en de reactantie van een spoel. 


өл) 


9.3.1. Grote spoelen 


Grote spoelen gebruikt men meestal bij lage frequenties en moeten daarom 
dan ook bij zulke frequenties worden gemeten. 


A. DE DRIE-STROMENMETHODE 
Meetschakeling (zie fig. 9.10а) 


Fig. 9.10a Fig. 9.10b 


Meetbeschrijving (zie fig. 9.10a en 9.10b) 

De te meten spoel, bestaande uit het inductieve deel L, en de verliesweer- 
stand г,, wordt, parallel met de bekende weerstand R,, op de spanningsbron 
уь aangesloten. Men meet de stromen і, i en i en stelt deze samen tot het 
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vectordiagram volgens fig. 9.10b. Met behulp van de goniometrie kan men 
nu de hoek p berekenen, waarna men de spanningen i X r, en i, X wL, kan 
bepalen, zodat het eindresultaat wordt: 


ox = Ro T sin Ф (9.8a) 
з 


EN 2 cos y. sb) 


Bij deze meetmethode dient men hoge eisen te stellen aan de nauwkeurig- 
heid van de stroommeters. Bovendien moet de inwendige weerstand van deze 
meters voldoende laag zijn ten opzichte van de impedantie van de stroom- 
circuits (zie onder $ 7.1). Wordt hieraan niet voldaan, dan kan men in plaats 
van genoemde stroommetingen beter tot spanningsmetingen overgaan (zie 
onder $ 9.2.1-A). Verder zal men аап meetnauwkeurigheid winnen, indien 
men de weerstand R, in dezelfde orde van grootte kiest als de impedantie 
van de te meten spoel, 


B. DE BRUGMETHODE 


Voor het meten aan spoelen gebruikt men dikwijls de brug van Maxwell 
(zie $ 4.3). De nauwkeurigheid van deze methode kan zeer groot zijn. 


9.3.2. Kleine spoelen 


Kleine spoelen meet men bij hoge frequenties, omdat ze ook bij zulke fre- 
quenties worden gebruikt. Bij het meten aan dergelijke spoelen maakt men 
veelal gebruik van het feit dat de Q-factor van een LC-resonantiekring voor- 
namelijk wordt bepaald door de verliezen van de toegepaste spoel. 

Veronderstellen wij bijvoorbeeld dat de te meten spoel een Q-factor heeft 
van ca. 100 en de bijgevoegde kringcondensator een tg $ van 2°10* (dit is 
praktisch mogelijk), dan kan men uit de formules (9.4) en (9.7) gemakkelijk af- 
leiden dat van de totale kringverliezen slechts са. 2% аап de condensator 
moeten worden toegeschreven. 

Over het algemeen kunnen wij dus volstaan met het meten van de kwali- 
teitsfactor van een LC-resonantiekring, bestaande uit de te meten spoel en een 
goede condensator; het meetresultaat is dan gelijk te stellen aan de Q-factor 
van de desbetreffende spoel. Voor nauwkeurige metingen dient men de tg 8 
van de bijgevoegde kringcondensator in rekening te brengen. 

Voor het meten aan LC-resonantiekringen verwijzen wij naar de volgende 
paragraaf. 


Toelichting 
De kwaliteitsfactor van de in de praktijk voorkomende spoelen loopt vrij 
sterk uiteen. Spoelen met een hoge Q-factor (ca. 100) worden bijvoorbeeld in 
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de resonantiecircuits van selectieve versterkers gebruikt. Spoelen met een veel 
lagere Q-factor worden onder meer toegepast als afvlakelement in voedings- 
apparaten. Bij deze spoelen is, behalve de zelfinductiewaarde, ook de gelijk- 
stroomweerstand van belang. 

De meting van de gelijkstroomweerstand van een spoel geschiedt op dezelf- 
de wijze als die van een lage weerstand (zie $ 8.1.1). Men legt een bekende 
gelijkspanning aan de desbetreffende spoel en meet de resulterende stroom 
(R = V/I). Bedenk wel dat de stroom door de spoel de voorgeschreven 
maximumwaarde niet mag overschrijden. 


9.4, RESONANTIEKRINGEN 


Resonantiekringen gebruikt men in de elektronentechniek voor het selecteren 
van een stroom of spanning met een bepaalde frequentie (de zgn. resonantie- 
frequentie). Dit gebeurt bijvoorbeeld in radio- en televisietoestellen, teneinde 
het gewenste zendersignaal te scheiden van de overige zendersignalen. 


9.4.1. Enkelvoudige resonantiekringen 


Een enkelvoudige LC-resonantiekring bestaat uit een spoel parallel met een 
condensator (parallelresonantiekring), of uit een spoel in serie met een con- 
densator (serieresonantiekring). 

De selecterende eigenschappen van deze kringen brengt men tot uitdruk- 
king met de zogenaamde kwaliteitsfactor (Q-factor), die bepaald wordt door 
de verliezen van de spoel en de condensator. 


A. PARALLELRESONANTIEKRINGEN 


De Q-factor van een LC-parallelkring is een maat voor de stroomopslingering, 
en wordt gedefinieerd als de verhouding van de condensatorstroom еп de 
toegevoerde stroom bij de resonantiefrequentie. 

Een directe meting van de condensatorstroom geeft praktische bezwaren, 
omdat de inwendige impedantie van de hiervoor benodigde stroommeter de 
bedrijfstoestand van de resonantiekring op ontoelaatbare wijze zou beïnvloe- 
den. Daarom kiest men een meetopstelling waarbij de meetinstrumenten niet 
direct in of over de te meten kring worden geschakeld. 


Meetschakeling (zie fig. 9.11) 


Rs Zi Fig. 911 
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Meetbeschrijving (zie fig, 9.11) 

De te meten parallelkring, bestaande uit de zelfinductie L en de capaciteit C, 
is aangesloten op de meetoscillator v,. De kringverliezen worden opgenomen 
gedacht door de weerstand rą. De meetspanning houdt men constant met be- 
hulp van de v‚-meter. De weerstand R, is zeer klein ten opzichte van de kring- 
impedantie Zą, zodat de spanning v, evenredig is met de toegevoerde kring- 
stroom i еп dus omgekeerd evenredig met Zy. 

De meting verloopt als volgt: 

Men stemt de meetoscillator v, af op de resonantiefrequentie van de te 
meten kring. Dit constateert men aan de dan minimale uitslag van de vy 
meter. Noteer de oscillatorfrequentie (fj), еп de bijbehorende uitslag van 
de vymeter (у). Varieer nu de oscillatorfrequentie onder en boven fẹ, en 
noteer de frequenties fẹ, en fẹ, waarbij de v‚-meter een uitslag geeft van 
уу X V2. Hierbij moet v, constant blijven. 

De Q-factor van de parallelresonantiekring kan men nu berekenen uit: 


MOE 
Свт fosfor 
Deze zogenaamde „2-methode” is gebaseerd op de volgende afleiding: 
De impedantie van een parallelkring is gegeven door: 


(9.9) 


Zo 
bmi n 
Мї +P Ор 
Uit deze formule volgt dat Zk = їз „indien $ Qp = 1, of 
1 Jo 
о = ав" 


Hierin is В de relatieve verstemming, f, de resonantiefrequentie van de 
parallelkring, en B het verschil tussen de twee frequenties waarbij Z, = 
24/02. 

De meetschakeling volgens fig. 9.11 is zo aantrekkelijk, omdat zowel de 
vymeter als de v‚-meter over laagohmige meetpunten staan, waardoor de kans 
op storende spanningen veel kleiner is (zie hoofdstuk 12). Daar staat tegen- 
over dat de toegepaste meetspanning v, vrijwel sinusvormig moet zijn. Even- 
tuele harmonische componenten komen namelijk minder verzwakt over R, te 
staan, hetgeen een foutieve minimum-uitslag van de v‚-meter tot gevolg heeft. 
Indien de vervorming van de meetspanning niet meer te verwaarlozen is, dient 
men voor het meten van v, een selectieve-voltmeter te gebruiken. 


В. SERIERESONANTIEKRINGEN 

De Q-factor van een LC-seriekring is een maat voor de spanningsopslingering, 
en wordt gedefinieerd als de verhouding van de condensatorspanning en de 
toegevoerde spanning bij de resonantiefrequentie. 
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Een directe meting van de condensatorspanning kan meetfouten veroor- 
zaken, omdat de ingangsimpedantie van de hiervoor benodigde spannings- 
meter de bedrijfstoestand van de seriekring zou beïnvloeden. Daarom kiest 
men een meetopstelling, die dit bezwaar niet heeft. 


Meetschakeling (zie fig. 9.12) 


000 


95222 


Fig. 9.12 

Meetbeschrijving (zie fig. 9.12) 

De te meten seriekring, bestaande uit de zelfinductie L еп de capaciteit C, is 
via de weerstand R, aangesloten op de meetoscillator у. De kringverliezen wor- 
den opgenomen gedacht door de weerstand ғу. De meetspanning houdt men 
constant met behulp van de v‚-meter. De weerstand R, is zeer groot ten opzichte 
van de kringimpedantie Zi, zodat de stroom i constant is en de spanning va 
recht evenredig met Z, varieert. 

Deze methode lijkt zeer veel op de onder punt А behandelde meting. Men 
stemt de meetoscillator v‚ af op de resonantiefrequentie van de te meten kring. 
Dit constateert теп aan de dan minimale uitslag van de vymeter. Noteer de 
oscillatorfrequentie (>f) еп de bijbehorende uitslag van de у;-теіег 
(>v). Varieer nu de oscillatorfrequentie onder en boven fi, en noteer de 
frequenties f}, en fa, waarbij de v‚-meter een uitslag geeft van у, х V2. Hier- 
bij moet v, constant blijven. 

De Q-factor van de serieresonantiekring volgt nu uit: 


Weme (9.10) 


Deze methode berust ор de volgende afleiding: 
De impedantie van een seriekring is gegeven door: 


Zk = Zo V1 + 8 Ою. 


Uit deze formule volgt dat Zk = Zo v2, indien $ Qs = 1, of Qs = У of 
o= %. 


Hierin is 8 de relatieve verstemming, f, de resonantiefrequentie van de 
seriekring, en В het verschil tussen de twee frequenties waarbij 2, = 2/2. 
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De beschreven meetschakeling is zo aantrekkelijk omdat de meters v; en >, 
over laagohmige meetpunten staan; dit is belangrijk in verband met stoor- 
spanningen (zie hoofdstuk 12). Als nadeel zou men kunnen opmerken dat de 
vervorming van de meetspanning v, gering moet zijn, omdat de harmonische 
componenten een niet te verwaarlozen spanning over de seriekring veroor- 
zaken. Dit laatste is ernstiger naarmate de te meten Q-factor hoger is. Is de 
vervorming van de meetoscillator te hoog, dan gebruikt men voor het meten 
van у; een selectieve-voltmeter. 


9.42. Gekoppelde resonantiekringen 


Bij gekoppelde resonantiekringen (zgn. bandfilters) is niet alleen de kwali- 
teitsfactor (Q) van belang, maar worden ook speciale eisen gesteld aan de 
koppelfactor (k) omdat het produkt k X Q de overdrachtseigenschappen van 
het bandfilter bepaalt. 


A. DE KWALITEITSFACTOR 
De kwaliteitsfactor van een bandfilter wordt bepaald door de Q-factor van 
de primaire kring (Q,) en die van de secundaire kring (Q.). 

Voor het meten van О, en О, verwijzen wij naar $ 9.4.1. Om tijdens deze 
meting onderlinge beïnvloeding van beide resonantiekringen te voorkomen, 
moet men de ene kring dempen en/of verstemmen terwijl men aan de andere 
kring meet en omgekeerd. 


B. DE KOPPELFACTOR 


De koppelfactor k = Vk, К,, waarin К, de breuk is die aangeeft welk deel van 
het primaire wisselveld wordt omvat door de secundaire wikkeling, en К, de 
breuk die aangeeft welk deel van het secundaire wisselveld wordt omvat door 
de primaire wikkeling. 


Meetschakeling (zie fig. 9.13) 


Fig. 9.13 


Meetbeschrijving (zie fig. 9.13) 
Het te meten bandfilter is via de schakelaar Sk aangesloten ор de meetoscilla- 
tor уь, waarvan de frequentie wordt ingesteld op de resonantiefrequentie van 
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het bandfilter. Dit kan men constateren door een maximale uitslag van de 
vemeter bij Sk in stand 1, of van de v‚-meter bij Sk in stand 2. 
Bij Sk in stand 1 meet men de verhouding van de primaire en de secun- 
daire kringspaoning (Т,). 
ур t ж 
= = 2, 11 
in vs kiQs т ona 
Bij Sk in stand 2 meet men de verhouding van de secundaire en de pri- 
maire kringspanning (T,). 
1 ns 
=", 9.110) 
Ур Ор пр ий 
Uit de formules (9.11а) en (9.11) kan men nu de koppelfactor berekenen, 
mits Q, en Q, bekend zijn. 


1 


k= vki kı VGO. @.11с) 
Aangezien bij deze meting met de verhouding van twee spanningen (met 
dezelfde frequentie) wordt gerekend, verdient het vaak aanbeveling voor het 
meten van v, еп у, dezelfde voltmeter te gebruiken; dit vooral indien de te 
meten spanningen op ongeveer hetzelfde gedeelte van de meterschaal worden 
afgelezen. Bij gebruik van één meter behoeft deze slechts relatief nauwkeurig 
te zijn, zodat een losse koppeling met het meetcircuit mogelijk is. Dit is over 
het algemeen toch noodzakelijk teneinde de kwaliteit van de resonantiekringen 
niet te veel te beïnvloeden. 


Toelichting 

Het zal duidelijk zijn dat de gemeenschappelijke eigenschappen van ееп reso- 
nantiekring, mét de schakeling waarin deze wordt gebruikt, voor de praktijk 
het meest belangrijk zijn. 

Fig. 9.14a geeft bij wijze van voorbeeld een veel voorkomende schakeling 
waarbij een bandfilter in het anodecircuit van een pentodebuis (B) is opge- 
nomen, Het meest interessant zijn de overdrachtseigenschappen van de schake- 
ling, dit wil zeggen, de uitgangsspanning у, als functie уап de frequentie, bij 
een constante ingangsspanning у. 


Vu max 
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Fig. 9.14b geeft de mogelijke meetresultaten. Het kQ-produkt van de totale 
schakeling kan men nu op eenvoudige wijze berekenen uit de verhouding van 
de maximale uitgangsspanning (у, max) еп de uitgangsspanning bij de afstem- 
frequentie fo (у). 

Vu max 1 + k2 02 
mar EE 9. 
= TKQ (9.12) 
Opmerking: 
De kritische koppeling (КО = 1) benadert het beste de ideale overdrachts- 
karakteristiek. 


9.5. TRANSFORMATOREN 


Onder een transformator verstaan wij een combinatie van twee of meer spoe- 
len die via een magnetisch wisselveld met elkaar gekoppeld zijn. 

Transformatoren gebruikt men in de elektronentechniek voor verschillende 
doeleinden. Met een voedingstransformator wordt de netspanning omgezet in 
een gewenste spanningswaarde. Een uitgangstransformator in een geluids- 
versterker dient om de luidspreker(s) aan te passen aan de energieversterker. 
Een fase-omkeer-transformator gebruikt men bijvoorbeeld om een asymme- 
trische spanning om te zetten in een symmetrisch signaal. Er zijn ook trans- 
formatoren die ten doel hebben het ene circuit galvanisch te scheiden van een 
andere schakeling, enz. 

Elk type transformator heeft vanzelfsprekend zijn specifieke eigenschappen. 
In deze paragraaf zullen we ons bezighouden met het meten aan twee soorten 
veel gebruikte transformatoren met zeer verschillende eigenschappen, met 
name voedingstransformatoren, еп aanpassingstransformatoren voor geluids- 
versterkers. Een voedingstransformator behoeft alleen geschikt te zijn voor 
spanningen met de netfrequentie; een aanpassingstransformator daarentegen 
moet het gehele hoorbare frequentiegebied bestrijken. 


9.5.1. Voedingstransformatoren 


Een voedingstransformator wordt doorgaans tussen het elektriciteitsnet en een 
verbruikstoestel geschakeld. De voedingstransformator moet het verbruiks- 
toestel voorzien van een aantal gewenste spanningen, en daarbij ook het 
nodige vermogen kunnen leveren. Bij een dergelijke transformator is dus niet 
alleen de transformatieverhouding, maar ook het rendement van belang. 
Deze eigenschappen kan men op de hieronder beschreven wijze meten. 


Meetschakeling (zie fig. 9.15) 


Meetbeschrijving (zie fig. 9.15) 
De te meten voedingstransformator T is met de primaire wikkeling п,, via de 
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ne | 


Fig. 9.15 


variabele transformator (variac) P, op de netspanning v, aangesloten. Met be- 
hulp van de variac kan men elke gewenste v‚-waarde instellen. De secundaire 
wikkeling n, wordt met behulp van Sk geopend (stand 1), kortgesloten 
(stand 2) of nominaal belast met R, (stand 3). Voor het meten van vp, у, en ip 
kan men eenvoudige celmeters gebruiken, mits de desbetreffende spanningen 
en stromen niet noemenswaardig vervormd zijn; anders is men aangewezen 
op effectieve-waarde-voltmeters (bijv. thermokoppels). 


A. DE TRANSFORMATIEVERHOUDING 


De transformatieverhouding is de verhouding van de primaire en de secun- 
daire spanning. Deze verhouding is met een onbelaste secundaire (Sk in 
stand 1) lager dan in belaste toestand (Sk in stand 3), omdat in het laatste 
geval een deel van de spanning over de weerstand van de wikkelingen valt. 
De transformatieverhouding in onbelaste toestand (Т) is ongeveer gelijk aan 
de wikkelverhouding (л„/п,). De transformatieverhouding in belaste toestand 
(Т,) is voor het praktische gebruik de meest belangrijke. 


To = LL м "9. (Sk in stand 1), (@.13a) 
Vs ns 

ть > (Sk in stand 3), (9.136) 

To is lager dan 7. (9.13c) 


Het verdient hier aanbeveling voor het meten van de spanningsverhouding 
Vo/v, dezelfde meter te gebruiken, vooral indien de desbetreffende spanningen 
op ongeveer hetzelfde gedeelte van de meterschaal kunnen worden afgelezen. 


В. HET RENDEMENT 

Het rendement (y) is de verhouding van het door de transformator afgegeven 
vermogen en het aan de transformator toegevoerde vermogen. Hierbij moet 
de secundaire wikkeling nominaal belast zijn, terwijl aan de primaire de 
nominale spanning moet worden aangelegd. 


” à 
д Ри * 10u ZE 3 1005; Sk in stand 3) 
in 


Ур ip COSE (ур nominaal). 
Zie voor vermogensmetingen $ 7.3.2. 


(9.14a) 
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Het rendement wordt bepaald door de koper- en ijzerverliezen. 
De koperverliezen Р, zijn te wijten аап de weerstand van de wikkeldraad еп 
zijn aldus gelijk aan: 
(Sk in stand 3) 


P= iR, +і2 К, (, nominaal). (9.145) 

Hierin stellen і, еп і, de nominale primaire resp. secundaire stromen voor, 
en zijn К„ en К, de verliesweerstanden van de primaire resp. secundaire wik- 
keling(en). Deze verliesweerstanden zijn bij frequenties van 50 Hz of 60 Hz 
nagenoeg gelijk aan de gelijkstroomweerstand van de wikkeldraad, en kan men 
dus eenvoudig bepalen uit de verhouding van een aangelegde gelijkspanning 
en de resulterende gelijkstroom (zie $ 8.1.1). 

Een snelle meting voor de koperverliezen verricht men als volgt: 

Men sluit de secundaire kort (Sk in stand 2), en regelt de spanning op de 
primaire zodanig dat de transformatorstromen nominaal zijn. Deze toestand 
ontstaat reeds bij een lage primaire spanning, zodat de ijzerverliezen te ver- 
waarlozen zijn. Het aan de transformator toegevoerde vermogen is dan prak- 
tisch gelijk aan de koperverliezen. 

„р (Sk in stand 2) 
Pua P, G, nominaal). (9.14с) 

De iĳzerverliezen worden veroorzaakt door de transformatorkern. In deze 
kern worden wisselspanningen geïnduceerd, waardoor zogenaamde wervel- 
stromen ontstaan; men spreekt dan ook van wervelstroomverliezen. Bovendien 
is er vermogen nodig om het kernmateriaal iedere wisselspanningsperiode om 
te magnetiseren. Dit vermogen noemt men de hysteresisverliezen. 

De grootte van de ijzerverliezen hangt voornamelijk af van de frequentie 
en de amplitude van de toegevoerde wisselspanning, en wordt nauwelijks be- 
invloed door de waarden van i, en і, Deze gegevens zijn het uitgangspunt 
van de volgende meting, waarbij de ijzerverliezen Р, worden bepaald. 

Men legt primair de nominale spanning aan, terwijl de secundaire onbelast 
is (Sk in stand 1). Daar de transformatorstroom nu gering is, zijn de koper- 
verliezen te verwaarlozen. Het toegevoerde vermogen is dan nagenoeg gelijk 
aan de ijzerverliezen. 

Р, (Sk in stand 1) 


Pa~ Py (Vp nominaal). 


(9.140) 
Opmerking: 

Het rendement van een gewone voedingstransformator (ca. 100 VA) ligt in 
de orde van grootte van 85 %. Bij zeer grote transformatoren (>1000 kVA) 
kan het rendement wel 99 % bedragen. Bij praktische voedingstransforma- 
toren zijn de koper- en іјгегуегііегеп ongeveer gelijk. 

Toelichting 

Bij metingen aan voedingstransformatoren dient men bij de keuze van de 


meetapparatuur rekening te houden met de mogelijkheid dat de te meten 
stromen en spanningen niet-sinusvormig kunnen zijn. 
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Legt men namelijk aan een onbelaste voedingstransformator een sinus- 
vormige wisselspanning, dan is ook het magnetische wisselveld sinusvormig, 
evenals de secundaire spanning. Aangezien het verband tussen het magnetische 
veld en de primaire stroom (nullaststroom) niet lineair is (denk aan de hyste- 
теѕіѕкготте!), zal de nullaststroom van een transformator sterk vervormd zijn. 

Voert men daarentegen aan een nominaal belaste voedingstransformator 
een sinusvormige wisselspanning toe, dan is de primaire stroom samengesteld 
uit de eerdergenoemde vervormde nullaststroom gesuperponeerd op een veel 
grotere sinusvormige stroom, zodat de totale primaire stroom van een belaste 
transformator nagenoeg onvervormd is. 

Verder valt op te merken, dat de netspanning zelf doorgaans ook enigszins 
van de sinusvorm afwijkt, 


9.5.2. Aanpassingstransformatoren voor geluidsversterkers 


Een aanpassingstransformator voor een geluidsversterker moet een of meer 
luidsprekers aanpassen ор de energie-eindtrap van de desbetreffende ver- 
sterker en hierbij zelf zo weinig mogelijk energie opnemen. Dit moet het 
geval zijn voor alle hoorbare frequenties, terwijl de vervorming tot een mii 
mum beperkt blijft. Voor een juiste aanpassing is een bepaalde transformatie- 
verhouding nodig; voor een goede energie-overdracht is een hoog rendement 
noodzakelijk; voor een onvervormde overdracht worden bepaalde eisen ge- 
steld aan de primaire zelfinductie, de spreidingszelfinductie en de parasitaire 
capaciteiten. 
Deze eigenschappen kunnen als volgt worden gemeten. 


Meetschakeling (zie fig. 9.16) 


Meetbeschrijving (zie fig. 9.16) 

De primaire wikkeling van de te meten transformator T is aangesloten op de 
LF-meetoscillator уь, die de vereiste meetspanning in het hoorbare frequentie- 
gebied levert. De gelijkspanningsbron Vp veroorzaakt een eventuele voor- 
magnetisatiestroom die overeenkomt met de primaire gelijkstroom in de be- 
drijfstoestand. 
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In stand 1 van de schakelaar Sk is de desbetreffende transformator onbe- 
last, in stand 2 kortgesloten en in stand 3 nominaal belast met de weerstand 
R, De waarde van К, komt overeen met de weerstand van de іп bedrijfs- 
toestand toegepaste luidspreker(s). Voor het meten van de primaire spanning 
ур en de secundaire spanning v, gebruikt men eenvoudige versterkervoltmeters 
(zie $ 1.4.1). Met een zelfde soort meter kan men de primaire stroom і, be- 
palen; hiertoe meet men de spanning over een bekende weerstand (R‚) in het 
stroomcircuit (i, = va/R‚). De weerstand R, moet zeer klein zijn ten opzichte 
van de primaire impedantie, 


A. DE TRANSFORMATIEVERHOUDING 
De transformatieverhouding in onbelaste toestand (Т) bedraagt: 
To = ŽP (Sk in stand 1). (9.15a) 


De transformatieverhouding bij nominale belasting (7) is: 
ъ= 2 (Sk in stand 3). (9.150) 
s 


T, is hoger dan T, omdat bij belasting van de transformator een deel van 
de spanning over de weerstand van de wikkelingen valt. 

Voor het meten van v, en v, kan men soms met voordeel dezelfde voltmeter 
gebruiken, zodat slechts de relatieve nauwkeurigheid van de desbetreffende 
meter van belang is. 


B. HET RENDEMENT 
Aangezien bij hogere frequenties (bijv. 1000 Hz) het rendement van een aan- 
passingstransformator voornamelijk door de koperverliezen wordt bepaald, is 
bij deze frequenties de verhouding van T, en T, (zie onder punt A) een maat 
voor het rendement. 
Т, È 

| T x 100%. (9.16) 
Opmerking: 
Het rendement van een goede aanpassingstransformator is 85 à 90%. 


C. DE PRIMAIRE ZELFINDUCTIE EN DE PARASITAIRE CAPACITEITEN 
Over het algemeen wenst men een grote primaire zelfinductie bij een kleine 
wikkelcapaciteit. Teneinde een globale indruk van deze grootheden te ver- 
krijgen meet men de karakteristiek: v‚/i, als functie van de frequentie, bij een 
onbelaste secundaire (Sk in stand 1). Het mogelijke resultaat vindt men in 
fig. 9.17. Bij lage frequenties heeft de gelijkstroomweerstand (R) van de 
primaire wikkeling de meeste invloed. Bij toenemende frequentie stijgt de 
impedantie Z, ongeveer lineair tengevolge van het inductieve deel van de 
primaire. Uit dit deel van de grafiek Кап men de primaire zelfinductie (Г) 
bepalen. 

Le = tg a. @.17) 
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do Trw 
Fig. 9.17 


Bij de frequentie о, vormt Lp, met de parasitaire capaciteiten (С,) een 
parallelresonantiekring, die bij deze frequentie een maximale impedantie heeft. 
Met deze gegevens kan men C, berekenen. 


1 
Cp ЭО? (9.18) 


D. DE SPREIDINGSZELFINDUCTIE 


De spreiding van een transformator is dat deel van de primaire resp. secun- 
daire zelfinductie dat niet gekoppeld is met de secundaire resp. primaire wik- 
keling. 

Indien men de secundaire kortsluit (Sk in stand 2), worden de delen van de 
primaire en de secundaire zelfinductie die volledig met elkaar gekoppeld zijn, 
kortgesloten. De zelfinductie die in deze toestand tussen de primaire aansluit- 
klemmen overblijft, is dus de totale spreidingszelfinductie. De waarde hiervan 
kan men weer meten met de stroom-spanningsmethode (zie onder punt C). 

Het verband tussen de spreidingszelfinductie (Г...) en de koppelfactor (k) 
is bij benadering gegeven door de formule (9.19): 

Loe = Loe (1-12) @.19) 

Uit deze formule kan men de koppelfactor berekenen indien de spreidings- 
zelfinductie en de primaire zelfinductie bekend zijn. 

Opmerking: 
De koppelfactor van een aanpassingstransformator is ca. 0,99, 


Toelichting 
Vanzelfsprekend zijn de eigenschappen van een aanpassingstransformator ter- 
wijl deze deel uitmaakt van een praktische schakeling, van het meeste belang. 
Fig. 9.18а geeft bij wijze van voorbeeld een gangbare schakeling waarbij 
de aanpassingstransformator in het anodecircuit van een pentodebuis is op- 
genomen. Een goed inzicht van de gemeenschappelijke overdrachtseigen- 
schappen van de transformator (Т) in combinatie met de pentodebuis (B) en 
de belasting (Кш) verkrijgt men door het meten van de uitgangsspanning у, 
als functie van de frequentie, bij een constante ingangsspanning vi. 
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Fig. 9.18a Fig. 9.18b 


Fig. 9.18b geeft een mogelijk meetresultaat. De afval bij de lage frequenties 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de primaire zelfinductie van de trans- 
formator, terwijl de spreidingszelfinductie met de parasitaire capaciteiten de 
hoge frequentiekant beïnvloeden. Hierbij spelen ook de uitgangsweerstand van 
de pentodebuis en de waarde van R, een grote rol. 


9.6. TRANSMISSIELEIDINGEN 


Onder een transmissieleiding verstaan wij een stelsel van twee evenwijdige 
geleiders waarvan de grootheden (weerstand, capaciteit en zelfinductie) ge- 
lijkmatig over de lengte van de leiding verdeeld zijn. 

In de praktijk zijn voornamelijk de volgende twee soorten in gebruik: 

De zogenaamde lintkabel, bestaande uit twee gelijke, evenwijdige aders, en 
de coaxiaalkabel, waarbij de binnengeleider coaxiaal is opgesteld ten opzichte 
van de cilindrische buitengeleider, die tevens als afscherming dienst doet. 

Een transmissieleiding heeft ten doel HF-energie te vervoeren. De eisen die 
men stelt zijn: een onvervormde energie-overdracht en zo laag mogelijke ver- 
liezen. Hieruit volgen de belangrijkste eigenschappen van een transmissie- 
leiding. 

Voor een vervormingsvrij energietransport moet de leiding reflectievrij 
worden afgesloten. De karakteristieke weerstand is hierbij belangrijk. Het 
energieverlies van een leiding drukt men uit in de demping van de desbetref- 
fende leiding. Soms is het van belang te weten met welke snelheid het energie- 
transport plaats heeft. Hiervoor moet men de voortplantingssnelheid in de 
kabel kennen. 

Deze eigenschappen kunnen als volgt worden gemeten. 


Meetopstelling (zie fig. 9.19) 


Ry>ero 
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Meetbeschrijving (zie fig. 9.19) 

De te meten transmissieleiding is, via de weerstand R,, aangesloten op de 
meetoscillator уь. R, is zeer groot ten opzichte van de karakteristieke weer- 
stand ғ,. De uitgang van de leiding wordt met de schakelaar Sk kortgesloten 
(stand 1), of met de variabele weerstand R, afgesloten (stand 2). Met het v‚- 
resp. v‚-meetapparaat meet men de ingangs- resp. uitgangsspanning van de 
transmissieleiding. 


9.6.1. De karakteristieke weerstand 


De karakteristieke weerstand is de wisselstroomweerstand op ieder punt van 
een reflectievrije leiding. 

Een leiding is reflectievrij, indien deze is afgesloten met een weerstand 
waarvan de waarde gelijk is aan de karakteristieke weerstand van de desbe- 
treffende leiding. Met dit laatste gegeven kan men op eenvoudige wijze de 
karakteristieke weerstand bepalen. 

Voor v, (zie fig. 9.19) gebruikt men een kanteelspanningsoscillator. Het 
meetapparaat v, of у, is een oscilloscoop. 

Zet Sk in stand 2 en regel de variabele weerstand R, tot op de oscilloscoop 
een reflectievrije spanning, dus een onvervormde kanteelspanning zichtbaar is. 
De waarde van R, waarbij dit optreedt, is gelijk aan de karakteristieke weer- 
stand van de te meten leiding. 

Opmerking: 

De waarde van de karakteristieke weerstand wordt bepaald door de dwars- 
afmetingen en de elektrische en magnetische eigenschappen van het geleider- 
systeem; 7, ligt in de praktijk tussen 50 Q en 600 Q. 


9.6.2. De demping 


Deze meting voert men uit aan een reflectievrije kabel; de wisselstroomweer- 
stand op ieder punt van de leiding is dan gelijk aan г. 

Gebruik voor v, (zie fig. 9.19) een sinusspanningsoscillator. De meetappa- 
raten у en v, zijn wisselspanningsmeters. 

Zet Sk in stand 2. Maak R, = r, (zie $ 9.6.1), en meet de in- еп de uit- 
gangsspanning van de leiding. De demping a per meter (in decibell) volgt 
nu uit: 


(9.20a) 


Hierin is L de lengte van de transmissieleiding. 

Bij het meten van у; en у, kan men met voordeel dezelfde spanningsmeter 
gebruiken, zodat slechts eisen worden gesteld aan de relatieve nauwkeurigheid 
van deze meter. 

Indien de meetoscillator v, voorzien is van een geijkte uitgangsverzwakker, 
kan men het best als volgt te werk gaan: 
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Noteer de verzwakking a, en a, waarbij de ingangsspanning v, resp. de 
uitgangsspanning v, achtereenvolgens dezelfde waarde hebben. (Meet dit met 
dezelfde meter.) De demping berekent men dan uit: 


а= 120108. (9.206) 
L а 


Bij deze meetmethode houdt men de meteruitslag constant, zodat dit appa- 
raat slechts als spanningsindicator fungeert; de ijking hiervan is dus niet be- 
langrijk. Bij hoge frequenties zal men eerder over een nauwkeurige verzwak- 
ker dan over een nauwkeurige spanningsmeter beschikken. 

Opmerking: й 

De demping van een leiding wordt veroorzaakt door de weerstand van de 
aders, de diëlektrische verliezen tussen deze aders en de stralingsverliezen. 
Deze verliezen nemen sterk toe naarmate de frequentie hoger wordt. Onder- 
staande tabel geeft enige praktische waarden van een 300 Q-lintkabel. 


Frequentie (MHz) | Demping (dB/10m) | 
1 | 0,04 | 
10 0,13 
50 | 0,27 
100 0,41 
| 200 | 0,6 


9.6.3. De voortplantingssnelheid 


De afstand tussen twee opeenvolgende minima (of maxima) van een staande 
golf op een niet-aangepaste leiding is gelijk aan de halve golflengte van de 
meetspanning. Op deze eigenschap berust de volgende meetmethode. 

Gebruik voor v, (zie fig. 9.19) weer een sinusspanningsoscillator, en voor 
het meten van de ingangsspanning у; een wisselspanningsmeter. 

Zet Sk in stand 1. De uitgang van de leiding is nu kortgesloten, zodat zich 
hier in ieder geval een spanningsminimum (spaaningsknoop) bevindt. Varieer 
de oscillatorfrequentie, beginnende bij een zeer lage waarde, tot de uitslag van 
de уү-теїег ook een minimum aangeeft. en noteer de bijbehorende frequentie 
fod. 

Deze situatie is in fig. 9.20 schematisch voorgesteld. 


ve ———. 
lett en Б. 


5 й Ше 
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De voortplantingssnelheid у kan men berekenen uit: 
у= Ајы = 21). (9.21) 
Opmerking: 

De voortplantingssnelheid van een leiding wordt bepaald door de grootheden 
и, еп е, van het isolatiemateriaal rond de geleiders. In de praktijk geeft men 
meestal de relatieve voortplantingssnelheid ор, d.i. het quotiënt van de voort- 
plantingssnelheid in de kabel en de lichtsnelheid. Gangbare waarden liggen 
tussen 0,6 en 0,9. 


Toelichting 


Bij het meten уап de voortplantingssnelheid werd stilzwijgend verondersteld 
dat de lengte van de leiding bekend is. Het omgekeerde komt in de praktijk 
ook vaak voor, 

Stel bijvoorbeeld dat een ondergrondse kabel, waarvan alle eigenschappen 
bekend zijn, ergens onderbroken is; het is dan belangrijk te weten op welke 
plaats deze breuk zich bevindt. Teneinde dit te bepalen, kan men een kanteel- 
spanning aan de ingang van de kabel leggen. De breuk veroorzaakt nu een 
reflectie die, samen met het toegevoerde signaal, op een op de ingang van de 
desbetreffende kabel aangesloten oscilloscoop verschijnt. 

Fig. 9.21 geeft een voorbeeld van een dergelijk oscillogram. In deze figuur 
is A het toegevoerde spanningsfront en B het gereflecteerde front. De lengte 
s is een maat voor de tijd die het spanningsfront nodig heeft om tweemaal de 
afstand tussen het beginpunt van de kabel en de plaats van de breuk te door- 
lopen. 


De plaats van de breuk kan men nu berekenen uit: 
У 
1= 4+ = 5. (9.22) 
Hierin is: 
L 
Й 


ЎР 


de afstand tussen het begin van de kabel tot de plaats van de breuk, 
de voortplantingssnelheid in de kabel, 
de schrijfsnelheid van de oscilloscoop. 
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HOOFDSTUK 10 


METINGEN AAN ELEKTRONENBUIZEN EN TRAN- 
SISTORS 


Elektronenbuizen en transistors zijn zogenaamde actieve elementen. Ze wor- 
den in combinatie met andere schakelelementen (weerstanden, condensatoren 
en spoelen) gebruikt op plaatsen waar stroom- en/of spanningsversterking 
nodig is, Voorbeelden hiervan zijn HF- en LF-spanningsversterkers, energie- 
versterkers, oscillatoren enz. 

Elke elektronenbuis en transistor heeft zijn specifieke eigenschappen. Deze 
eigenschappen, gecombineerd met die van de andere schakelelementen, be- 
palen samen de hoedanigheden van het volledige actieve netwerk. 

Men moet dus bij het dimensioneren van een actieve schakeling niet alleen 
de eigenschappen van het toegepaste passieve netwerk kennen (zie hoofd- 
stuk 9), maar ook die van de elektronenbuis of de transistor die men wil 
gebruiken. 

De laagfrequente eigenschappen van een elektronenbuis of een transistor 
worden, evenals die van de meeste andere geleiders, vastgelegd door de ge- 
lijkstroom-gelijkspannings-karakteristieken, 

Wil men een goed overzicht verkrijgen van de hoogfrequente eigenschappen 
van een elektronenbuis of een transistor, dan moet men aan het desbetreffen- 
de actieve element bij diverse uiteenlopende frequenties metingen verrichten. 
Deze HF-metingen behoren echter tot het gebied van de specialisten en wor- 
den daarom in dit boek niet behandeld. 


10.1. ELEKTRONENBUIZEN 
10.1.1. Karakteristieken 


Een triodebuis heeft als schakelelement drie aansluitpunten: de katode К, 
het stuurrooster G en de anode A (zie fig. 10.1). Men moet dus met drie 
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stromen (lx, Io en 1) en met drie spanningen (Илк, Иск en Vac) rekening 
houden. Volgens de wetten van Kirchhoff is /, = Io + Г, еп Vak = Vac + Vor 
zodat de triode-eigenschappen zijn vastgelegd door het verband tussen twee 
stromen en twee spanningen. Vanzelfsprekend zijn van het meeste belang de in- 
en uitgangsstroom en de in- en uitgangsspanning. In verreweg de meeste ge- 
vallen fungeert de katode als gemeenschappelijk aansluitpunt tussen de in- en 
de uitgang, zodat voor de praktijk Io, 1„, Vax en Иск het interessantst zijn, 
De ingangsstroom 1, kan over het algemeen worden verwaarloosd. Het ver- 
band tussen de resterende drie grootheden kan men dan in één stel karak- 
teristieken onderbrengen. 


Deze zijn: 
de uitgangskarakteristiek: 1, = f (Vax) met Vox als parameter; 
de overdrachtskarakteristiek: 1, = f Vor) met Vig als parameter; 


de constante-stroomkarakteristiek: Иск = f (Vak) met Z} als parameter. 

Elk van deze karakteristieken kan men uit één van de andere afleiden. In 
de praktijk zal men de karakteristiek gebruiken die voor het gegeven doel 
het best geschikt is. Zo worden de Vox-Vagrkarakteristieken vrijwel uitslui- 
tend toegepast voor zendbuizen. Wij zullen ons in het navolgende bezighou- 
деп met het opmeten van de veel gebruikte 1,-V‚j-karakteristieken. 


Meetschakeling (zie fig. 10.2) 


Meetbeschrijving (zie fig. 10.2) 

De te meten triodebuis B voorziet men van roosterspanning door middel van 
de voedingsbron Vo, waarvan de spanning regelbaar is met behulp van de 
potentiometer R,. De anodespanning betrekt men van de voedingsbron Va, 
die regelbaar is met R, (beginstelling: R, bovenaan en R, onderaan). !) 

De Vor, Vax- en Ij-meter kunnen gewone draaispoelmeters zijn. De 
Улк-теіег sluit men aan op punt A indien de geliĳkstroomweerstand tussen 
de anode en de katode klein is ten opzichte van de inwendige weerstand van 
de Vig-meter; men sluit deze meter аап op punt B indien de gelijkstroom- 
weerstand van de triodebuis groot is ten opzichte van de inwendige weerstand 
van de I‚-meter (zie 8 8.1.1). 

Bij het opnemen van de I4-Vay-karakteristieken begint men met Vox ор 
een bepaalde constante waarde in te stellen (bijv. 1 V) met behulp van R,. 


1) Bij een NPN-transistor is de polarisatie van Иву en Voz omgekeerd. 
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Vervolgens verschuift men de loper van R, van onder naar boven, waarbij 
telkens de waarde van de anodespanning V‚x en de bijbehorende waarde van 
de anodestroom І, worden genoteerd. Hierna stelt men Иск ор een andere 
waarde in (bijv. 2 V), waarna men opnieuw Г, als functie van Ук meet, enz. 

Het aantal meetpunten voor de karakteristiek hangt enigszins af van het 
doel van de meting. Voor een globale indruk van de eigenschappen van een 
elektronenbuis kan men met een betrekkelijk gering aantal meetpunten vol- 
staan. Wil men uit de meetgegevens iets berekenen, dan is een groter aantal 
meetpunten doorgaans wenselijk. 

De aldus verkregen meetgegevens brengt men onder in een rechthoekig 
coördinatenstelsel. Langs de horizontale as zet men de variabele anodespan- 
ning uit, langs de verticale as de resulterende anodestroom. Zo krijgt men 
voor iedere Vog-waarde een afzonderlijke karakteristiek. Fig. 10.3 geeft hier- 
van een voorbeeld. 


Fig. 10.3 


Tenslotte dient te worden opgemerkt dat men tijdens de meting moet voor- 
komen dat de gepubliceerde maximum-waarden van de desbetreffende buis 
worden overschreden. Zo is van elke triode opgegeven: de maximale anode- 
spanning (Vama), de maximale anodestroom (Lama) еп de maximale anode- 
dissipatie (Warns # lamar X Vamas!). De Wimaslijn in fig. 10.3 geeft de grens 
aan die men met de zojuist behandelde meetmethode niet mag overschrijden. 
Wil men toch karakteristieken opmeten boven deze lijn, dan dient men ze met 
gelijkspanningsimpulsen te meten, opdat de buis niet continu wordt belast 
(zie hiervoor $ 9.1.2 - toelichting). 
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10.1.2. Gelijk- en wisselstroomgrootheden 


Met de zogenaamde statische karakteristieken volgens fig. 10.3 zijn alle laag- 
frequente triode-eigenschappen gegeven. 

De gelijkstroomweerstand tussen de anode en de katode in het instelpunt P 
bedraagt: 


y; 
Rix = En = со a ~ 20,5 КО. @ол) 
А 


Deze grootheid is onder meer van belang voor het bepalen van de gelijk- 
stroominstelling van de triode. 

De gebruikelijke wisselstroomgrootheden in punt P zijn: 

De inwendige weerstand: 


€ 
R= Аук (bij Vox =— 6 V) = сощ œ 7 kA. (10.24) 

A 

De steilheid: 
5 — lA гы Vax = 205 V) ы 25 mAV. (40.25) 
A Vox 

De versterkingsfactor: 

pam КК (bij Ia = 10 mA) є 175. (10.20) 
AVex 


De versterkingsfactor и kan men ook berekenen uit: 5 X К, (formule van 
Barkhausen). 

Het delta-teken (A) in bovenstaande uitdrukkingen duidt op een zeer kleine 
variatie van de desbetreffende stroom of spanning, zodat de karakteristiek in 
punt P als recht kan worden beschouwd. 

Uit de opgenomen karakteristieken blijkt duidelijk dat de triode-eigenschap- 
pen veranderen als men de instelling van de buis wijzigt. De R;, S en и ge- 
bruikt men voor het berekenen van onder andere de versterking van een elek- 
tronenbuisschakeling. 

Het zal duidelijk zijn dat genoemde wisselstroomgrootheden ook direct 
kunnen worden bepaald zonder dat men eerst de volledige karakteristieken ter 
beschikking heeft. Hiervoor zijn twee meetmethoden in gebruik: 


A. DE STATISCHE MEETMETHODE 


Deze methode berust ор het meten van gelijkstromen en gelijkspanningen. 
Men gebruikt de meetschakeling volgens fig. 10.2. 


Meetbeschrijving (zie fig. 10.2) 

Met behulp van de potentiometers R, en R, geeft men de triode de gewenste 
instelling; namelijk die instelling waarbij men de triodebuis in een schakeling 
wil gebruiken. 
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De inwendige weerstand: 

Met behulp van R, brengt men de anodespanning iets boven de instelwaarde 
(Илк) en daarna iets onder de instelwaarde (Илк). Tevens noteert men 
de bijbehorende anodestroomwaarden Г, resp. /,,. De roosterspanning Иск 
moet hierbij constant blijven (zo nodig bijregelen met behulp van R,). 

De inwendige weerstand К, volgt nu uit: 


Vaxı — Vi 
R; = AET А02 (bij Vox = constant). (10.3a) 
Ім — Im 

De steilheid: 

Met behulp van R, brengt men de roosterspanning iets boven de instel- 
waarde (Иск) en iets eronder (Vox). Hierbij noteert men de bijbehoren- 
де anodestroomwaarden l}, resp. Ijs. De anodespanning Vag wordt met be- 
hulp van R, constant gehouden. 

De statische steilheid S is nu gelijk aan: 

Gm SNE Di mt: (10.3b) 
Ver: — Vere 

De versterkingsfactor: 

Met behulp van К, brengt men de anodespanning iets boven de instel- 
waarde (Илк). De anodestroomvariatie die hiervan het gevolg із, compen- 
seert men door de roosterspanning met behulp van R, iets negatiever te 
maken (Иск). Vervolgens wordt de anodespanning iets onder de instel- 
waarde geregeld (>V‚x‚), en daarna de roosterspanning weer zoveel positiever 
ingesteld (Иск) dat de anodestroom I, weer de oorspronkelijke waarde 
krijgt. 

De versterkingsfactor и is nu: 
Vak: — Varz 
Vaxı — Vak: 


(bij ЈА = constant). (10.3c) 


Daar de buiskarakteristieken niet lineair zijn, moet men de diverse stroom- 
en spanningsveranderingen zo klein mogelijk nemen. Hieraan wordt echter 
een grens gesteld; immers, als de stroom- en/of spanningsvariaties zo gering 
zijn dat de afleesnauwkeurigheid van de meters in het gedrang komt. kan men 
evengoed de meetfouten ten gevolge van de gekromde buiskarakteristieken 
accepteren. Met de volgende meetmethode bereikt men, wat dit betreft, betere 
resultaten. 


В. DE DYNAMISCHE MEETMETHODE 


Deze meetmethode berust op het meten van wisselstromen en wisselspan- 
ningen. 
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Meetschakeling (zie fig. 10.4) 


Fig. 104 


Meetbeschrijving (zie fig. 10.4) 
De te meten triodebuis B wordt op het gewenste punt ingesteld door middel 
van de gelijkspanningsbronnen Vo, en Voz. De LF-meetoscillatoren уу en уь 
leveren de nodige meetspanningen aan de schakeling; hierbij moeten de scha- 
kelaars Sk, en Sk, geopend zijn. De frequentie van deze meetspanningen is 
bijv. 200 Hz. Voor het meten van de roosterwisselspanning vp, en de ano- 
dewisselspanning v‚‚ gebruikt men bij voorkeur gevoelige LF-versterkervolt- 
meters (zie $ 1.4.1). Een dergelijke meter gebruikt men ook voor het meten 
van de anodewisselstroom і,; men meet dan de spanning over een bekende 
weerstand (R‚) in het anodecircuit (i, = va/R‚). De weerstand R, moet zeer 
klein zijn ten opzichte van de wisselstroomweerstand tussen de anode en de 
katode. 

Het meten van de wisselstroomgrootheden geschiedt nu als volgt: 

De inwendige weerstand: 

Zet Sk, dicht en Sk, open. Stel уь, in op de laagste waarde waarbij уу 
en i, nog met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden gemeten. Noteer de 
waarde van de anodespanning (>v,x) en die van de resulterende anodestroom 
(>in). Hierbij mag geen wisselspanning tussen het rooster en de katode staan 
(hiertoe dient de condensator Сү, die het rooster voor wisselspanningen kort- 
sluit). 

De inwendige weerstand К, kan men nu berekenen uit: 

Уз! 
ы 


R = (bij var = 0). (10.4a) 

De steilheid: 

Zet Sk, open en Sk, dicht. Stel уь, in ор de laagste waarde waarbij ул 
en i, nog nauwkeurig genoeg kunnen worden afgelezen. Noteer de waarde 
van var (Vp) en die van i, (>i) en voorkom wisselspanning tussen de 
anode en de katode (C, dient de anode voor wisselspanningen kort te sluiten). 

De steilheid S volgt nu uit: 


эң (bij уак = 0). (10.4) 


S= 
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De versterkingsfactor: 

Zet Sk, dicht en Sk, open. Noteer de waarde van de anodespanning (vu) 
waarbij een goed afleesbare anodestroom (—>ї„) loopt. Sluit daarna Sk, еп 
open Sk). Noteer de waarde van de roosterspaaning (-+У,1) waarbij de anode- 
stroom gelijk is aan i. Indien nu beide schakelaars open zijn, еп у, in tegen- 
fase is met Уш, zal de anodewisselstroom nul zijn. 

De versterkingsfactor и is nu gelijk aan: 


— (bij ia = 0). (10.4c) 


Opmerking: 

De statische meetmethode is over het algemeen onnauwkeurig dan de dyna- 
mische meetmethode, omdat de eerstgenoemde gebaseerd is op het verschil 
van bijna gelijke meteruitslagen, terwijl bij de laatstgenoemde de gehele meter- 
uitslag wordt gebruikt. 


Toelichting 

Bij meerroosterbuizen (tetrodes, pentodes, hexodes enz.) moet men meer 
karakteristiekenbundels opnemen om een volledig overzicht van hun eigen- 
schappen te verkrijgen. 

Bij een tetrode en een pentode is niet alleen de invloed van het stuurrooster 
(Су), maar ook die van het schermrooster (С) belangrijk. Men moet hier dus 
de eerder behandelde /,-/ дқ-КагаКіегіѕіекеп bij uiteenlopende waarden van 
Vox opnemen. 

Bij een hexode, heptode en octode is het aantal mogelijkheden uiteraard 
zeer groot. In de praktijk meet men nu doorgaans alleen de karakteristieken 
die voor een vooropgesteld doel nodig zijn. Gebruikt men een hexode bijvoor- 
beeld als mengbuis, dan zijn van het meeste belang de invloed van het eerste 
rooster (G‚) en die van het derde rooster (G‚); aan deze elektroden worden 
immers de te mengen signalen toegevoerd. Enig inzicht in de mengeigen- 
schappen van een dergelijke buis verkrijgt men met de karakteristieken: 
1, = f (Иск) met Искэ als parameter, terwijl de andere elektroden op hun 
bedrijfsspanning zijn ingesteld. 

Het is te begrijpen dat men ook met dynamische meetmethoden de eigen- 
schappen van deze elektronenbuizen kan bepalen. 

Al deze metingen behoeven na de reeds besproken meetprocedures geen 
nadere toelichting meer. 


10.2. TRANSISTORS 


10.2.1. Karakteristieken 


Een transistor heeft, evenals een triodebuis, drie aansluitpunten: de emissor E, 
de basis B en de collector C (zie fig. 10.5). Volgens de wetten van Kirchhoff 
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is Ig = Ig + Ic en Voer == Ven + Уре, zodat de transistoreigenschappen ge- 
geven zijn door het verband tussen twee stromen en twee spanningen. Hier- 
van zijn van het meeste belang de in- en uitgangsstroom en de in- en uitgangs- 
spanning. In verreweg de meeste gevallen fungeert de emissor als gemeen- 
schappelijk aansluitpunt tussen de in- en de uitgang, zodat voor de praktijk 
15,10, Varen Ись het interessantst zijn. Ofschoon het verband tussen deze 
vier grootheden met behulp van twee onderling onafhankelijke karakteristie- 
kenbundels kan worden vastgelegd, geeft men in transistorpublicaties door- 
gaans toch de volgende vier karakteristieken: 

De uitgangskarakteristiek: Ie 

De ingangskarakteristiek: Vor (Up ) met Vcg als parameter; 

De overdrachtskarakteristiek: Iç f (lg ) met Vor als parameter; 

De terugwerkingskarakteristiek: Var = f (Vor) met I als parameter. 

De eerste twee karakteristiekenbundels Кап men afleiden uit de volgende 
twee, en omgekeerd. Wij kunnen ons dus beperken tot het opnemen van de 
veel gebruikte Z-Vor-karakteristieken en de Var-/g-karakteristieken. 


f (Vcg) met Ig als parameter; 


Meetschakeling (zie fig. 10.6) 

De te meten transistor Tr wordt door middel van de voedingsbronnen Vp, en 
Vaz van de gewenste instelspanningen voorzien. De spanning tussen de basis 
en de emissor regelt men met behulp van de potentiometer R,; de spanning 
tussen de collector en de emissor met behulp van R, (beginstelling: R, en R, 
onderaan). 


Fig. 10.6 
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Voor het meten van Усу, Ig en Jc kunnen draaispoelmeters worden gebruikt 
(de Ip-meter moet soms ееп uA-gevoeligheid bezitten), Voor het meten van de 
ingangsspanning Vp is een draaispoelmeter te ongevoelig; men is hier aan- 
gewezen op een gevoelige versterkervoltmeter (zie $ 1.4.5). De inwendige 
weerstand van deze meter moet zo hoog zijn dat de stroom hierdoor kan 
worden verwaarloosd (de Ig-meter meet dan alleen de basisstroom). Voor de 
juiste aansluiting van de Ver-meter (punt A of B) gelden dezelfde over- 
wegingen als die voor het aansluiten van de V‚g-meter in fig. 10,2. 

Bij het opnemen van de /,-Исе-Кагакіегіѕіекеп begint men met / ор een 
bepaaide constante waarde іп te stellen (bijv. 10 ҺА) met behulp van R,. 
Vervolgens verschuift men de loper van R, van onder naar boven. waarbij men 
telkens de bij elkaar behorende waarden van Vcg en Ic noteert. Vervolgens 
stelt men / op een andere waarde in (bijv. 20 pA), waarna men op dezelfde 
manier het verband tussen Vor en с meet, enz. 

De collectorstroom die bij de ingangsstroom Jg = 0 pA nog vloeit, noemt 
men de verzadigingsstroom Ico’. De kennis van de grootte van Ico’ is van 
groot belang met het oog op de temperatuurstabiliteit van de schakeling 
waarin men de transistor gebruikt. Voor het meten van Гоо verbreekt men de 
basisleiding en noteert men de uitslag van de Ic-meter als functie van Vor. 

Bij het vastleggen van de Vap-Ig-karakteristieken stelt men Vor in op een 
constante waarde (bijv. 1 V) met behulp van R} Daarna verschuift men de 
loper van R, van onder naar boven en noteert men de bij elkaar behorende 
waarden van Vor en Ip. Vervolgens wordt Vog op een andere waarde inge- 
steld (bijv. 2 V), waarna men weer het verband tussen Var en Ip opneemt, enz. 

De aldus verkregen meetresultaten zet men uit in een rechthoekig coördi- 
natenstelsel. In transistorpublikaties worden de uitgangskarakteristieken in het 
eerste kwadrant uitgezet en de ingangskarakteristieken in het derde kwadrant 
(zie fig. 10.7). Met behulp van deze gegevens kan men nu op eenvoudige wijze 
de overdrachtskarakteristieken in het tweede kwadrant en de terugwerkings- 
karakteristieken in het vierde kwadrant construeren. 

Tenslotte dient ook hier te worden opgemerkt dat men tijdens de meting 
nooit de gepubliceerde maximum-waarden van de desbetreffende transistor 
mag overschrijden. Zo moet men bij een transistor niet alleen rekening hou- 
den met de Veem» de ama Че Jamar еп de Icm» Maar ook met de om- 
gevingstemperatuur. Voor de maximale collectordissipatie Pomas geldt namelijk: 


Т, = Т 
Рсшах = JEE (10.5) 
K 
Hierin is: 
Tima = de maximaal toelaatbare temperatuur van de collector-basis over- 


gang van de transistor (voor germanium-transistors bedraagt deze 
doorgaans 75 °C). 

de omgevingstemperatuur. 

de warmteweerstand (deze is lager naarmate de warmte van de 
transistor beter wordt afgevoerd, dus naarmate de koeling beter is). 


T, 


K 
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Fig. 10.7 


Indien men met gelijkspanningsimpulsen meet, wordt de transistor niet 
continu belast, en kan men de karakteristieken over een veel groter gebied 
opmeten (zie hiervoor $ 9.1.2 - toelichting). 

Fig. 10.7 geeft bij wijze van voorbeeld een stel karakteristieken van een 
transistor. 


10.2.2. Gelijk- en wisselstroomgrootheden 


Uit de zogenaamde statische karakteristieken volgens fig. 10.7 kan men 
de voornaamste laagfrequente transistoreigenschappen bepalen. 

De belangrijkste gelijkstroomgrootheden in het instelpunt Р zijn: 

De gelijkstroomweerstand tussen de collector еп de emissor: 


Rer = fa = сор a ~ 1,6 ко. (10.6a) 
с 
De gelijkstroomweerstand tussen de basis еп de emissor: 


и; 
Rer = Бя = tg e л 4,6КП. (10.6b) 


Deze grootheden zijn onder meer van belang voor het berekenen van de 
instelling van de desbetreffende transistor in een schakeling. 

De in de praktijk gebruikelijke wisselstroomgrootheden in punt Р kan men 
bepalen door in dat punt een raaklijn aan de karakteristiek te trekken en de 
tangens van de hoek te bepalen die deze raaklijn met de horizontale as maakt. 

De uitgangsadmittantie: 


hoe = ATC (ы) — In = 30 pA) = tg B = 125 HANV. (10.7а) 
А Ver 
De ingangsimpedantie: 
me = AVBE (bij — Ven = 6 V) = tg y 000 (10.76) 
A Is 
De stroomversterkingsfactor: 
hee ll ivm or фраг, 0.70) 
A In 
De terugwerking: 
Аи А 
һте = ВЕ. (bij — In = 30 HA). (10.74) 
A Ver 


De terugwerking is bij LF-transistors zo gering dat deze praktisch niet uit 
de Voe-Vorrkarakteristieken kan worden afgeleid. Daarom publiceert men 
tegenwoordig deze karakteristieken niet eens. 

Deze zogenaamde h-parameters gebruikt men voor het berekenen van de 
stroom-, de spannings- en de vermogensversterking van een LF-transistor- 
schakeling. 

Evenals bij elektronenbuizen kunnen de wisselstroomeigenschappen van een 
transistor ook direkt worden bepaald met een statische of een dynamische 
meetmethode. 


A. DE STATISCHE MEETMETHODE 
Deze berust op het meten van geliĳkstromen en gelijkspanningen;, men ge- 
bruikt hierbij де meetschakeling volgens fig. 10.6. 

Met behulp van de potentiometers R, еп R, geeft men de transistor de ge- 
wenste instelling. 

De uitgangsadmittantie: 

Met behulp van R, brengt men de collectorspanning iets boven de instel- 
waarde (Ис), en daarna iets onder de instelwaarde (>V свз). Men noteert 
de bijbehorende collectorstroomwaarden Zo, resp. Ic} De basisstroom Iş moet 
hierbij constant blijven (zo nodig bijregelen met behulp van А). 

De uitgangsadmittantie ho berekent men nu uit: 


lor —1‹ 
hoe = TE (bij Ip = constant). (10.8a) 
Vor: — Verz 


De ingangsimpedantie: 
Met behulp van R, brengt men de basisspanning iets boven het instelpunt 
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Voz), en daarna iets eronder (>V pr). Hierbij noteert men de resulterende 
basisstromen Ip, resp. Ip} De collectorspanning Vcg houdt men constant met 
behulp van Rz. 

De ingangsimpedantie hi, is gelijk aan: 

жылш EE Кай ij ven mcn) (10.8b) 
Ia: — Iz 

De stroomversterkingsfactor: 

Met behulp van R, brengt men de ingangsstroom iets boven de instel- 
waarde (Гь), en daarna iets eronder (—>lp:). De uitgangsstromen die hier- 
van het gevolg zijn, worden eveneens genoteerd (lc resp. Ies). Met behulp 
van R, houdt men de collectorspanning Vcg constant. 

De stroomversterkingsfactor hi, berekent men uit: 


Іо, — lez 


WS re 


(bij Ver = constant). (10.8с) 

De terugwerking: 

Met behulp van R, brengt men de uitgangsspanning iets boven, en daarna 
iets onder de instelwaarde (noteer Ус, resp. Усу). Tevens meet men de resul- 
terende ingangsspanningen Var, resp. Vag» en houdt men de ingangsstroom 
Ig constant met behulp van В|. 

De terugwerking h is nu: 

zi Изв (ij Ip = constant). (10,84) 
Verz 

Daar de transistorkarakteristieken min of meer gekromd zijn, moet men de 
diverse stroom- en spanningsvariaties zo klein mogelijk nemen. Dit houdt 
echter in dat het zeer moeilijk is deze kleine verschillen nog met voldoende 


nauwkeurigheid af te lezen. De navolgende meetmethode verdient in dit op- 
zicht dan ook de voorkeur. 


B. DE DYNAMISCHE MEETMETHODE 


Deze meetmethode berust op het meten van wisselstromen en wisselspanningen. 
Meetschakeling (zie fig. 10.8) 


Fig. 108 
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Meetbeschrijving (zie fig. 10.8) 

De te meten transistor Tr wordt op het gewenste punt ingesteld door middel 
van de gelijkspanningsbronnen Vp; en Vo; De LF-meetoscillatoren уы en уь, 
leveren de nodige meetspanningen voor de schakeling. De frequentie van 
deze meetspanningen bedraagt bijv. 200 Hz. De condensator С, voorkomt 
kortsluiting van de instelspanning Ve via уы. De weerstand R, voorkomt 
kortsluiting van de meetspanning уь. via Vo, (uit de verdere beschrijving zal 
blijken dat R, zeer groot moet zijn ten opzichte van de ingangsimpedantie Л). 
Voor het meten van de basiswisselspanning vie en de collectorwisselspanning 
Væ gebruikt men gevoelige LF-versterkervoltmeters (zie $ 1.4.1). Dergelijke 
meters zijn ook geschikt voor het meten van stromen i, en i; men meet dan 
de spanning over de bekende weerstanden К, resp. Къз (i, = v;/Ry en i, = 
vi/R). Voor Кы, kan men een weerstand van hoge waarde nemen, zodat 
hierover een goed meetbare spanning beschikbaar komt; de waarde van Ri, 
moet echter zeer klein zijn ten opzichte van de wisselstroomweerstand tussen 
de collector еп de emissor (1/h…). 

De meting van de wisselstroomgrootheden verloopt nu als volgt: 

De uitgangsadmittantie: 

Zet Sk, en Sk, open. Stel уь, in op de laagste waarde waarbij у en i, 
nog met voldoende nauwkeurigheid te meten zijn. Noteer de waarde van de 
collectorspanning (>>) en die van de resulterende collectorstroom (~is). 
Hierbij mag geen wisselstroom naar de basis lopen (hiervoor zorgt de „hoge” 
weerstand R,, die het basiscircuit voor wisselstromen „open-houdt”). 

De uitgangsadmittantie ћ,. Кап men nu berekenen uit: 


hoe = HEL (bij fo = 0). (10,9a) 
Veel 


De ingangsimpedantie: 

Zet Sk, en Sk, dicht. Stel уь, in op de laagste waarde waarbij vpe en i, 
nog met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden gemeten. Noteer de waar- 
de van Vie (Vye) en die van de resulterende i, (эі), en voorkom wissel- 
spanning tussen de collector en de emissor (C, dient de collector voor wissel- 
spanningen kort te sluiten). 

De ingangsimpedantie Л volgt nu uit: 


hie = “=з (bij vee = 0). (10.9b) 


De stroomversterkingsfactor: 

Zet Sk, en Sk, dicht. Stel vi, in op de laagste waarde waarbij i en de 
hieruit resulterende i, nauwkeurig genoeg te meten zijn. Noteer i, (>i) en 
і. і). De condensator C, heeft ten doel de uitgangswisselspanning tot een 
minimum te beperken. 

De stroomversterkingsfactor hy, is nu: 

hnm = bij усе = 0). (10.9) 
' 
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De terugwerking: 

Zet Sk, en Sk, open. Stel уь, in op de laagste waarde waarbij ve еп vie 
nog met voldoende nauwkeurigheid te meten zijn. Noteer Voe (Ve) en de 
resulterende vie (>Vpei). Met de weerstand R, wordt de ingangswisselstroom 
verwaarloosbaar klein gehouden. 

De terugwerking h,e bedraagt nu: 


hee = LL (bij in = 0). (10.94) 
veer 


Opmerking: 

De dynamische meetmethode is over het algemeen nauwkeuriger dan de 
statische meetmethode, omdat men bij de eerstgenoemde met gehele meter- 
uitslagen werkt, dit in tegenstelling tot de statische meetmethode, waarbij men 
kleine verschillen moet aflezen. Bovendien kunnen hierbij de temperatuur- 
effecten van de transistor de meting beïnvloeden, omdat deze methode ge- 
baseerd is op twee statische instellingen die in principe niet overeenkomen 
met het beschouwde instelpunt. 


Toelichting 

Een andere grootheid die voor LF-transistors van belang is, is de zogenaamde 
afsnijfrequentie fa. Dit is de frequentie waarbij de stroomversterkingsfactor 
(hr) 3 dB in waarde is gedaald. Het meten van fẹ kan worden uitgevoerd met 
de meetschakeling volgens fig. 10.8. 

Men meet eerst de stroomversterking bij ca. 200 Hz volgens de beschreven 
dynamische meetmethode. Men noteert deze waarde (—hre,) en verhoogt ver- 
volgens de frequentie van de meetspanning уь, tot men een stroomversterking 
meet die gelijk is aan hrn/Vs De frequentie waarbij dit optreedt, is de te 
meten afsnijfrequentie van de transistor. 
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HOOFDSTUK 11 


METINGEN AAN ACTIEVE NETWERKEN 


Onder actieve netwerken verstaan wij schakelingen waarbinnen stroom- en/ 
of spanningsbronnen werkzaam zijn. 

Deze netwerken kunnen dus energie leveren. Ze zijn samengesteld uit actieve 
elementen (bijv. elektronenbuizen of transistors), meestal gecombineerd met 
passieve elementen (zoals weerstanden, condensatoren en spoelen). 

Het meten aan passieve netwerken is in hoofdstuk 9 behandeld; metingen 
aan elektronenbuizen en transistors zijn in hoofdstuk 10 beschreven; in dit 
hoofdstuk zal het meten van hun gezamenlijke eigenschappen nader worden 
toegelicht. 

Het zou uiteraard ondoenlijk zijn alle denkbare actieve netwerken te be- 
handelen. Wij zullen ons dan ook tot het navolgende moeten beperken. Om 
zo volledig mogelijk te zijn, hebben we als meetvoorbeelden een actieve twee- 
pool-, een vierpool-, en een zespoolschakeling genomen. 

Als actieve tweepool wordt een schakeling behandeld die een gelijkspan- 
ning afgeeft. Een dergelijke schakeling heeft twee aansluitklemmen (tweepool) 
en dient als voedingsbron voor de meeste andere actieve netwerken. De hierna 
te beschrijven versterkerschakelingen hebben een ingang en een uitgang, dus 
vier aansluitklemmen (vierpool). Ten slotte worden nog enige metingen be- 
handeld aan een mengschakeling. Hiervoor nemen wij een schakeling met 
twee ingangen waaraan men de te mengen signalen toevoert, en een uitgang 
waar men het gewenste mengprodukt afneemt. Hier hebben wij dus met zes 
aansluitklemmen te maken (zespool). 

In dit hoofdstuk stellen wij de te meten actieve netwerken voor als gesloten 
kastjes met twee of meer aansluitklemmen. Wij zullen de eigenschappen van 
de afzonderlijke schakelelementen dus buiten beschouwing laten, en uitslui- 
tend nagaan wat „het kastje” in zijn geheel presteert. De voor de praktijk 
meest belangrijke eigenschappen van deze schakelingen legt men vast door 
stroom- en spanningsmetingen aan de aanwezige klemmen. 


111. VOEDINGSAPPARATEN 


Een voedingsapparaat heeft twee aansluitklemmen. Belangrijk is dus het ver- 
band tussen de spanning op deze klemmen en de stroom die geleverd wordt. 
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Meetschakeling (zie fig. 11.1а) 


Fig. Illa Fig. 11.1b 


Meetbeschrijving (zie de fig. 11.1а en 11.1b) 

Op de klemmen van het te meten voedingsapparaat sluit men de variabele 
belastingsweerstand R, aan. De stroom door deze weerstand wordt gemeten 
met behulp van de /-теќег, en de uitgangsspanning met de V-meter. Voor 
beide meters kan men gewone draaispoelmeters gebruiken tenzij de waarden 
van de te meten stromen en spanningen zeer laag zijn. 

Het opmeten van de uitgangsspanning V als functie van de belastings- 
stroom І geschiedt als volgt: Men varieert de weerstand R, van een hoge 
naar een lage waarde, en noteert telkens de uitslag van de V-meter en de bij- 
behorende uitslag van de Z-meter. Hierbij mag men de maximaal toelaatbare 
I-waarde van het voedingsapparaat vanzelfsprekend niet overschrijden, 

Het meetresultaat zet men uit in een karakteristiek volgens fig. 11.1b, 
Deze zogenaamde belastingskarakteristiek heeft over het algemeen een af- 
lopend niet-lineair karakter, omdat het voedingsapparaat altijd wel enige in- 
wendige weerstand heeft waarvan de waarde niet constant is. 

De dynamische uitgangsweerstand (т) in het instelpunt Р (fig. 11.1b) is 
gelijk aan: 

n= АУ zige (11.1) 
Te 
Indien de uitgangsweerstand van het te meten voedingsapparaat een zeer lage 
waarde heeft (bijv. bij een gestabiliseerd voedingsapparaat), zal de uitgangs- 
spanning bij variatie van de belastingsstroom nauwelijks veranderen; een 
nauwkeurige aflezing van de spanningsverandering AV is dus vrijwel on- 
mogelijk. In zulke gevallen verdient een spanningscompensatiemethode de 
voorkeur. 


Meetschakeling (zie fig. 11.2) 


Meetbeschrijving (zie fig. 11.2) 
De polariteit van de vergelijkingsspanning Vp is tegengesteld aan die van het 
te meten voedingsapparaat Vp; 

Bij de geopende stand van de schakelaar Sk, regelt men de waarde van 
Vaz tot de A V-meter geen uitslag geeft (Vp: = Vp). Met Sk gesloten, stelt 
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Fig. 11.2 


men de gewenste stroomwaarde / in met behulp van de variabele К. De 
hierbij optredende spanningsdaling op de uitgangsklemmen is weliswaar gering 
(ғ, is zeer laag!), maar kan nu toch nauwkeurig worden gemeten, omdat de 
A V-meter uitsluitend reageert op deze spanningsvariatie. Hierbij moet de in- 
wendige weerstand van de A V-meter echter groot zijn ten opzichte van de 
weerstand R, opdat de belasting van Vp» onafhankelijk van de waarde van 
R, constant blijft. Voor de А V-meter neemt men daarom bij voorkeur een 
versterkervoltmeter (zie $ 1.4.4 en $ 1.4.5). De vergelijkingsspanning Vp, moet 
zeer stabiel zijn. 


11.2. VERSTERKERSCHAKELINGEN 


Een versterkerschakeling bezit twee klemmen waaraan het te versterken 
signaal wordt toegevoerd (de ingang), en twee klemmen waarvan het ver- 
sterkte signaal wordt afgenomen (de uitgang). 

De belangrijkste eigenschappen van dit soort schakelingen zijn: de in- en 
de uitgangsimpedantie еп de overdrachtseigenschappen tussen de in- еп de uit- 
gang. Voor een volledig inzicht moet men deze eigenschappen bij verschil- 
lende frequenties meten. De hiervoor nodige stromen en spanningen moeten 
enerzijds zo laag in waarde zijn dat de te meten versterker als lineair mag 
worden beschouwd, en anderzijds ten minste zo hoog dat de meetresultaten 
niet worden beïnvloed door brom en ruis in de schakeling. 


11.2.1. De In- en de uitgangsimpedantie 


De in- en uitgangsimpedantie van een versterker bestaan over het algemeen 
uit een parallelschakeling van een weerstand met een capaciteit. 


A. DE STROOM-SPANNINGSMETHODE 


Het begrip impedantie wordt іп де wisselstroomtheorie gedefinieerd als de 
verhouding van een spanningsverschil en de bijbehorende stroomsterkte. De 
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meest voor de hand liggende methode om een impedantie te meten volgt 
direct uit deze definitie: men legt een bekende spanning aan de desbetref- 
fende impedantie en meet de resulterende stroom. 


Meetschakeling (zie de fig. 11.3а en 11.3b) 


Versterker 
schakeling 


Fig. 11.3b 


Meetbeschrijving (zie de fig. 11.3а en 11.3b) 

De meetoscillatoren v, leveren de nodige meetspanningen met de gewenste 
frequenties. Met behulp van de vr en de v-meter meet men de toegevoerde 
spanningen, terwijl de i~ еп de i-meter de resulterende stroomwaarden aan- 
geven. Zijn de spanningsmeters ор punt A aangesloten, dan geven deze 
meters een iets te hoge waarde aan; gebruikt men punt B, dan is de uitslag 
van de stroommeters iets te hoog. Kies dus het aansluitpunt waarbij de meet- 
fout het kleinst is, of breng de inwendige weerstand van de meters in reke- 
ning (zie $ 8.1.1). Bij lage frequenties kan men soms gewone celmeters ge- 
bruiken; in de meeste gevallen is men echter aangewezen op versterkervolt- 
meters, 


De ingangsimpedantie Z; berekent men nu uit: 
Z= T (mits i; het gevolg is уап vı). (11.2a) 
De uitgangsimpedantie Z, volgt uit: 
Be -® (mits iu het gevolg is van vu). (11.2b) 
u 
De nauwkeurigheid van deze stroom-spanningsmethode wordt voor een 
groot deel bepaald door de absolute ijking van de toegepaste meters. Deze 
methode is daarom alleen bruikbaar bij lage frequenties. 
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B. DOOR SUBSTITUTIE MET EEN BEKENDE WEERSTAND 
а. DE INGANGSIMPEDANTIE 


Meetschakeling (zie fig. 11.4а) 


Fig. 11.4а 


Meetbeschrijving (zie fig. 11.4a) 
De meetspanning v, wordt, via een bekende weerstand R,, aan de ingang 
van de versterker gelegd. Deze weerstand kan al of niet worden kortgesloten 
met behulp van de schakelaar Sk. Met de v‚-meter meet men de resulterende 
uitgangsspanning. 

Zet Sk dicht. De uitslag van de v‚-meter is dan: 

Vai = Vo Av. 

Hierin is А, de spanningsversterking van de schakeling. 

Zet vervolgens Sk open. De uitslag van de v-meter is nu: 

zA 
Э + 21 
Uit deze twee gegevens із de ingangsimpedantie Z; bepaald: 

Уш Ro Ro 


=1+ f Z= =ч т. 
Уа? a 7 и Уш зу 


Уш = и Ау = Av. 


Bij deze meetmethode is de precisie van de weerstand R, en de relatieve 
nauwkeurigheid van de gebruikte voltmeter van belang. Men kan dus zonder 
bezwaar de v‚-meter via een grote weerstand of een kleine capaciteit met 
het uitgangscircuit verbinden. Dit kan zelfs noodzakelijk zijn indien de uit- 
gangsimpedantie van de te meten schakeling hoogohmig is. 

Beschikt men over een meetoscillator waarvan de uitgangsverzwakker een 
betere relatieve nauwkeurigheid heeft dan de eerder genoemde v‚-meter, dan 
kan men met voordeel als volgt te werk gaan: 

Zet Sk dicht, en noteer de verzwakkerstand van de meetoscillator (—>a,) 
waarbij de v‚-meter een bruikbare uitslag geeft. 


Уа = 2E Av. 
а 


Zet nu Sk open, en noteer de verzwakking (—>a,) waarbij де v‚-meter de- 
zelfde uitslag geeft. 
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=. „Ж... 
7а Rot 
De ingangsimpedantie Z, volgt nu uit: 


Nar ш. (14) 


a 


Bij deze meetmethode dient de v‚‚-meter slechts als indicator en behoeft dus 
niet geijkt te zijn. Dit is vooral aantrekkelijk bij HF-metingen, 

Het reële deel (т) van de te meten ingangsimpedantie vindt men, door de 
voorafgaande metingen bij een zodanig lage frequentie uit te voeren dat de 
imaginaire grootheden hierbij geen rol spelen. De ingangscapaciteit (С) kan 
men daarna berekenen uit het meetresultaat bij een zodanig hoge frequentie 
dat het reële deel te verwaarlozen is; de ingangsimpedantie is dan: 1/wC,. 


b, DE UITGANGSIMPEDANTIE 
Meetschakeling (zie fig. 11.4b) 


Fig. 11.4b 


Meetbeschrijving (zie fig. 11.4b) 
De meetspanning v, wordt aan de ingang van de te meten versterker gelegd. 
De versterkte spanning (v, X 4,) vindt men terug op de uitgang in serie met 
de te meten uitgangsimpedantie 2,. Met behulp van de schakelaar Sk wordt 
de versterker al of niet belast met de bekende weerstand R,, terwijl men met 
де у,-теіег de uitgangsspanning meet. 

Zet Sk open. De uitslag van de v‚-meter is dan: 

Var = Vo Av 

Zet vervolgens Sk dicht. De ‘uitslag van de v‚-meter is nu: 
= Ro 
TP R+ Zo 


Uit deze twee meetresultaten kan men de uitgangsimpedantie Z, berekenen: 


Av. 


Vaz 


bi ii ор е8, (11.5) 
vuz Ro vuz 


Uit deze formule blijkt dat de verhouding van twee meetgegevens in reke- 
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ning wordt gebracht. Меп kan dus de v‚-meter desgewenst via een losse kop- 
peling met de uitgang van de schakeling verbinden. 

Bij HF-metingen beschikt men doorgaans over betere verzwakkers dan 
voltmeters, zodat de volgende meetmethode dan de voorkeur verdient. 

Zet Sk open, en noteer de verzwakkerstand van de meetoscillator (>а!) 
waarbij de v‚-meter een bruikbare uitslag geeft. 


v = Ay. 
а 


Zet nu Sk dicht, en noteer de verzwakking (—a,) waarbij de v‚-meter de- 
zelfde uitslag geeft. 


dt ЖЕ 
“Та Ж +Юь “ 
De uitgangsimpedantie Z, volgt nu uit: 
а Zu a 
6а =з Zu = Вь (= — 1). 
a 1+ Ro of, u RE р, (11.6) 


De uitgangsweerstand (т) kan men bepalen door bovenstaande metingen 
bij een zeer lage frequentie uit te voeren; de uitgangscapaciteit (C,) volgt 
daarna uit het meetresultaat bij een zeer hoge frequentie (Z, = 1/оС,). 


C. DOOR SUBSTITUTIE IN EEN PASSIEVE RESONANTIEKRING 


Wij gebruiken hiervoor de meetschakeling volgens fig. 9.8. Hierin vervangt 
men de condensator (С,, 7,) door de ingang (С,, г) of de uitgang (Cu, г) van 
de te meten versterker. 

Na sluiting van de schakelaar Sk veroorzaakt het imaginaire deel een ver- 
stemming, en het reële deel een demping van de parallelresonantiekring. De 
waarde van de in- en de uitgangsweerstand van de versterker volgt uit for- 
mule (9.64); de waarde van de in- en de uitgangscapaciteit berekent men met 
formule (9.6b). 

Deze meetmethode wordt alleen bij hoge frequenties toegepast; bij lage 
frequenties zijn immers geen bruikbare resonantiekringen beschikbaar. 


11.2.2. De overdrachtseigenschappen 

De belangrijkste overdrachtseigenschappen van een versterkerschakeling zijn: 

de spanningsversterking, de stroomversterking en de vermogensversterking. 
Met de gegevens van het onder $ 11.2.1 gemeten reële en imaginaire deel 

van de in- en de uitgangsimpedantie plus het meetresultaat van één van de 
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drie genoemde overdrachtseigenschappen, zijn tevens de beide andere eigen- 
schappen vastgelegd. 

Wij kunnen hier dus volstaan met het meten van de spanningsversterking 
als functie van de frequentie. 


Meetschakeling (zie fig. 11.5) 


Fig. 11.5 
Meetbeschrijving (zie fig. 11.5) 

De meetoscillator v, levert de benodige meetspanning met de gewenste fre- 
quentie. De ingangsspanning van de versterker meet men met behulp van de 
virmeter, terwijl de v‚-meter de resulterende uitgangsspanning aangeeft. De 
spanningsversterking А, kan men nu berekenen uit: 


Ау = -® (mits vu het gevolg is van и). 1.7) 
л 


De spanningsversterking als functie van de frequentie noemt men de ат- 
plitude-frequentie-karakteristiek. 

Voor het meten van v; en v, kan men het best dezelfde voltmeter gebrui- 
ken, waarvan dan slechts de relatieve nauwkeurigheid belangrijk is. 

Is een meetoscillator beschikbaar waarvan de uitgangsverzwakker nauw- 
keuriger is dan de toegepaste voltmeter (dit kan bij hoge frequenties zeer wel 
het geval zijn), dan kan men als volgt te werk gaan: 

Noteer de verzwakkerstand van de meetoscillator (—>a,) waarbij de ver- 
sterkte spanning ор de v‚--meter een bruikbare uitslag geeft. Verbind vervol- 
gens deze meetoscillator direct met de v‚-meter en noteer de verzwakking 
(>a) waarbij een zelfde uitslag ontstaat. De te meten spanningsversterking 
kan men nu berekenen uit de verhouding van а, tot a. Bij deze meetmethode 
moet de uitgangsimpedantie van de meetoscillator zeer klein zijn ten opzichte 
van de ingangsimpedantie van de schakeling. 

Indien de uitgangsimpedantie van de te meten versterker hoog is, dient 
men hiermee rekening te houden bij de keuze van een geschikte v‚-meter. 
Bestaat het uitgangscircuit bijv. uit een parallelresonantiekring, dan zal de 
ingangscapaciteit van de v‚-meter een verstemming tot gevolg hebben, terwijl 
de ingangsweerstand van deze meter een demping veroorzaakt. Hierdoor kan 
de te meten uitgangsspanning aanmerkelijk veranderen. Zelfs het gebruik 
van een diodevoltmeter kan hier ontoelaatbare meetfouten veroorzaken. Dit 
probleem kan men oplossen door de ingangscapaciteit van de v‚-meter in de 
parallelkring te substitueren; men verstemt de resonantiekring dus zodanig 
dat de oorspronkelijke bedrijfstoestand ontstaat. De ingangsweerstand van 
een goede diodevoltmeter is meestal te verwaarlozen; men kan deze trouwens 
zo nodig in rekening brengen. 
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Wordt de te meten schakeling met hoge uitgangsimpedantie gevolgd door 
een versterker met een lage uitgangsimpedantie, dan schakelt men de v‚-meter 
achter laatstgenoemde versterker. Het gevraagde meetresultaat verkrijgt men 
nu door de totale spanningsversterking te delen door de versterking van de 
bufferschakeling. De spanningsversterking van de buffertrap is gemakkelijk 
te bepalen omdat de uitgangsimpedantie hiervan laag is. 

Met het meetresultaat voor de spanningsversterking (4,) kan men nu ook 
de stroomversterking (A;) en de vermogensversterking (4,) berekenen: 


el Ee ri 220. 
dmt MZ (11.8) 
2/23 _ Z _ 
p= а Аа т, Av At 01.9) 


Toelichting 

Bij de behandeling van de elektronenstraaloscilloscoop (zie onder $ 2.1) heb- 
ben we gezien, dat voor een natuurgetrouwe versterking van niet-sinusvormige 
signalen, niet alleen de amplitude-frequentie-karakteristiek, maar ook de loop- 
tijd-frequentie-karakteristiek van belang is. Voor een onvervormde overdracht 
moet de spanningsversterking als functie van de frequentie en de looptijd als 
functie van de frequentie constant zijn (zie terug naar de fig. 2.6a en 2.6b 
met toelichting aan de hand van de figuren 2.5a en 2.5b). 

Het opmeten van genoemde karakteristieken is zeer tijdrovend; daarom 
ziet men in de praktijk hier meestal van af. Om snel een globaal inzicht te 
verkrijgen in de amplitude- en de fase-overdracht van een versterker (of een 
andere vierpoolschakeling), is het opmeten van de zogenaamde sprongkarak- 
teristiek algemeen gebruikelijk. 


Meetschakeling (zie fig. 11.6) 


Meetbeschrijving (zie fig. 11.6) 

Met behulp van de kanteelspanningsoscillator v, legt men een periodiek 
met sprongen veranderende spanning aan de ingang van de te meten schake- 
ling. Met behulp van de oscilloscoop wordt de uitgangsspanning bestudeerd. 

Een wiskundige analyse van een symmetrische kanteelspanning toont aan 
dat deze is samengesteld uit een sinusvormige spanning met de grondfrequen- 
tie fj, plus een aantal sinusvormige componenten met de frequenties 3f,, Sfi, 
7fı... enz. De amplitudes van deze harmonischen zijn omgekeerd evenredig 
met hun frequentie (zie fig. 11.7). 


157 


Fig. 11.7 
In de regel zal de uitgangsspanning van een versterker geen evenbeeld zijn 


van de kanteelvormige ingangsspanning omdat de spanningsversterking en de 
looptijd voor de verschillende componenten niet gelijk zijn. 


Fig. 118 
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De figuren 11.8 a t/m e geven enige spanningsvormen zoals deze op de 
oscilloscoop kunnen verschijnen. 


Wordt een kanteelvormige ingangsspanning zonder zichtbare vervorming 
aan de uitgang doorgegeven, dan mag men aannemen dat het te meten net- 
werk geen noemenswaardige amplitude- en fasefouten introduceert voor sinus- 
vormige signalen met frequenties tot 10 à 20 maal de frequentie van de kan- 
teelvormige ingangsspanning (zie fig. 11.8а). 


Vertoont het beeld op de oscilloscoop een afwijking aan de onder- en de 
bovenkant (zgn. dakvervorming), terwijl de flanken intact zijn, dan is er iets 
mis met de lage frequenties. 

Vertoont de uitgangsspanning bijvoorbeeld gelijkenis met fig. 11.8b, dan 
betekent dit amplitude-vermindering en fasefouten voor de grondgolf van de 
ingestelde kanteelspanning en de lage harmonischen hiervan. Een uitgangs- 
spanning volgens fig. 11.8c wijst in versterkte mate op dezelfde tekort- 
komingen als die volgens fig. 11.8b. De „dakvervorming” wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de koppel- en de ontkoppelcondensatoren in de te meten 
versterker. 


Worden de flanken van de kanteelspanning vervormd doorgegeven terwijl 
de horizontale delen intact zijn, dan deugt er iets niet met de hoge frequenties. 

Ziet men op de uitgang van de te meten schakeling bijvoorbeeld een span- 
ningsvorm volgens fig. 11.84, dan is er vermindering van spanningsversterking 
voor de hogere harmonischen van de ingestelde kanteelspanning en treden bij 
deze componenten ook fasefouten op. Bij een uitgangsspanning volgens fig. 
11.8e zijn deze tekortkomingen nog ernstiger. De flankvervorming wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de in- en de uitgangscapaciteiten van de ge- 
bruikte elektronenbuizen en transistors en de bedradingscapaciteiten. 


Tenslotte zullen we aan de hand van de figuren 11.8 a t/m e nog een prak- 
tisch voorbeeld onder de loep nemen. 


De amplitude-frequentie-karakteristiek volgens fig. 11.9 is kenmerkend 
voor een versterker met RC-koppeling. Indien men aan een dergelijke ver- 


NEEN 
и 


Fig. 11.9 


sterker een kanteelvormige spanning legt met een frequentie die door de 
pijltjes boven de karakteristiek worden aangegeven, ontstaat op de uitgang 
van de versterker een signaal overeenkomstig die afbeelding van fig. 11.8 die 
door de letter boven deze pijltjes nader wordt aangeduid. Zou deze karak- 
teristiek niet gegeven zijn, dan kan men dus door nauwkeurige bestudering 
van de sprongkarakteristiek toch snel een globale indruk verkrijgen van de 
amplitude- en fasegetrouwheid van deze versterker. 


11.3. MENGSCHAKELINGEN 


Een mengschakeling bezit twee of meer ingangen waaraan de te mengen 
signalen worden toegevoerd, en één uitgang waarvan het gewenste meng- 
product wordt afgenomen. 

Als meetvoorbeeld nemen wij hier een schakeling die als frequentie-omvor- 
mer dienst doet. Hiertoe legt men twee signalen met uiteenlopende frequentie 
aan de desbetreffende schakeling. Door de gekromde karakteristieken van 
bijvoorbeeld een elektronenbuis of transistor ontstaan onder anderen compo- 
nenten met combinatiefrequenties van beide signalen. Met behulp van een 
selectief netwerk in het uitgangscircuit van de schakeling kan men de ge- 
wenste component van de andere scheiden. 

Een dergelijke mengschakeling heeft dus twee ingangen plus één uitgang. 
Het zal duidelijk zijn dat men in de praktijk het meest is geïnteresseerd in 
de gewenste uitgangsspanning als functie van de ene ingangsspanning met de 
andere ingangsspanning als parameter. 


Meetschakeling (zie fig. 11.10) 


Fig. 11,10 


Meetbeschrijving (zie fig. 11.10) 

De meetoscillatoren уь еп vz leveren de nodige ingangsspanningen met de 
gewenste frequenties. Deze spanningen meet men met behulp van de vi- 
resp. vij-meter, terwijl het resulterende mengprodukt door de v‚-meter wordt 
aangegeven. Indien de uitgangsimpedantie hoog is, moet men hiermee reke- 
ning houden bij de keuze van de juiste voltmeter en de juiste meetmethode 
(zie onder $ 11.2.2). 
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Toelichting 

Iedere moderne radio- en televisie-ontvanger is met een dergelijke meng- 
schakeling uitgerust. De spanning v; (zie fig. 11.10) wordt hier veroorzaakt 
door het ontvangen antennesignaal; de spanning у wordt opgewekt door een 
interne oscillator; de uitgangsspanning у, noemt men de middenfrequent- 
spanning. Bij het afstemmen op een gewenste zender varieert men de oscilla- 
torfrequentie zodanig dat deze met de frequentie van het antennesignaal steeds 
een signaal met één bepaalde middenfrequentie (MF) oplevert. Deze super- 
heterodyne-methode biedt het voordeel dat, ondanks de grote verschillen in de 
ontvangen zenderfrequenties, het versterken van deze signalen steeds met 
dezelfde MF-versterker geschiedt; dit komt de gevoeligheid en de selectiviteit 
van de ontvanger ten goede. 

De belangrijkste eigenschap is de zogenaamde mengversterking (Ac): het 
quotiënt van de MF-spanning у, en de ingangsspanning v; bij uiteenlopende 
waarden van de oscillatorspanning v; Een praktische karakteristiek wordt in 
fig. 11.11 gegeven. 


#0 
Fig. 11.11 


Een directe meting van de MF-spanning levert moeilijkheden op, omdat de 
uitgang van de mengschakeling uit een of meer afgestemde resonantiekringen 
bestaat. Het verdient hier aanbeveling, de v‚-meter over de laagohmige uit- 
gangsklemmen van de desbetreffende ontvanger te schakelen, waarbij men de 
versterking van de tussenliggende bufferschakeling vanzelfsprekend in reke- 
ning moet brengen (zie onder § 11.2.2). 
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HOOFDSTUK 12 


ENIGE PRAKTISCHE WENKEN BĲ HET UITVOEREN 
VAN ELEKTRONISCHE METINGEN 


Kies, indien mogelijk, een zodanige meetmethode dat: 

A. De meetnauwkeurigheid onafhankelijk is van de absolute ijking van de 
toegepaste meetapparaten. 

B. De bedrijfstoestand van de te meten schakeling door de meting niet ver- 
andert. 

C. Uitwendige storingen (hijv. elektrische en magnetische velden. tempera- 
tuur. vochtigheid enz.) de meting niet beinvloeden. 


Toelichting bij punt A 

Nauwkeurige meetinstrumenten zijn zeer kostbaar en meestal ook moeilijk te 

hanteren. Bovendien is het riskant om zonder meer te vertrouwen op de ijk- 

gegevens van de meetapparaten-fabrikant wanneer de desbetreffende meet- 
apparaten al enige tijd in gebruik zijn en men niet weet in hoeverre ze nog be- 
trouwbaar zijn. 

Deze moeilijkheden kan men omzeilen door een meetmethode te kiezen 
waarbij de ijking van het toegepaste meetapparaat niet van belang is. 

Enige voorbeelden: 

a. Wil men bijvoorbeeld een weerstandswaarde meten, dan kan men hiervoor 
de stroom-spanningsmethode toepassen (zie $ 8.1.1). In dat geval dient 
men echter hoge eisen te stellen aan de absolute nauwkeurigheid van de 
stroom- en van de spanningsmeter. In dit opzicht is de substitutiemethode 
volgens $ 8.1.2 veel gunstiger, omdat men hierbij ongeijkte meters kan 
gebruiken. De nauwkeurigste weerstandsbepaling verkrijgt men natuurlijk 
met de brug van Wheatstone (zie $ 8.1.3), waarin de meter slechts als 
nul-indicator dienst doet. 

аз. Bij het meten van de verhouding van twee stromen of twee spanningen, 
kan men soms aan meetnauwkeurigheid winnen door hiervoor slechts één 
stroom- resp. één spanningsmeter te gebruiken. In dat geval worden slechts 
eisen gesteld aan de relatieve nauwkeurigheid van het toegepaste meet- 
apparaat. Dit is vooral van belang indien de te meten waarden ongeveer 
gelijk zijn. Bij kleine verschillen is de relatieve afwijking bij gebruik van 
één meter te verwaarlozen, terwijl bij gebruik van twee meters de absolute 
afwijking grote meetfouten kan veroorzaken (zie $ 9.4.2, $ 9.5.1, 89.5.2, 
$ 9.6.2 en $ 11.2.2). 

ау. Het is vooral moeilijk om hoogfrequent stroom- en spanningsmeters nauw- 
keurig te ijken. Dit verklaart waarom praktisch alle behandelde HF- 
metingen gebaseerd zijn op het gebruik van ongeiĳkte meters (zie $ 7.4.4, 
$ 8.2.2-А, $ 9.6.2, $ 9.6.3, $ 11.2.1-В en § 11.2.2). 
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Toelichting bij punt B 
Indien door de meting de bedrijfstoestand van de te meten schakeling ver- 
andert, is het meetresultaat min of meer foutief. 


ы. 


Enige voorbeelden: 

Bij stroommetingen moet de inwendige weerstand van de ampèremeter te 
verwaarlozen zijn ten opzichte van de weerstand van het meetcircuit 
(zie $ 7.1). 

Bijzondere aandacht verdient de meting volgens de fig. 12.1а еп 12.1b. 
Hierin wenst men de emissorgelijkstroom van een transistor te meten. 
Ofschoon de inwendige weerstand van de toegepaste l-meter zeer klein is 
ten opzichte van de totale weerstand van het stroomcircuit, is de meet- 
methode volgens fig. 12.1а toch foutief. De weliswaar geringe spannings- 
val over de l-meter wordt namelijk door de transistor versterkt, zodat de 
te meten emissorstroom toch nog sterk door de meting wordt beïnvloed. 
De stroommeting volgens fig. 12.1Ь is daarentegen wel verantwoord, om- 
dat een eventuele geringe spanningsval over de /-meter nu geen merkbare 
verandering van de transistorinstelling veroorzaakt. 


Бож боса 
ol + od - 
M 
Fig. 12.la Fig. 12.1b 


Een andere gelijkstroommeting wordt in de fig. 12.2a еп 12.2b schematisch 
voorgesteld. Hierin wenst men de roostergelijkstroom van een oscillerende 
elektronenbuis te meten. Om te voorkomen dat de -meter invloed uit- 
oefent op de oscillatorkring, dient men de stroommeter met de conden- 
sator Cm te ontkoppelen (zie fig. 12.2b). 


+ 
me 


1 
I 


Ст 


Fig. 12.2a Fig. 12.2b 
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b} Om bij spanningsmetingen de bedrijfstoestand van het meetobject te hand- 

haven, moet de inwendige weerstand van de voltmeter groot zijn ten op- 
zichte van de weerstand tussen de meetpunten (zie $ 7.2). Vermijd dus 
het meten over hoge impedanties. 
Een bijzonder voorbeeld hiervan vindt men in de fig. 12.3а en 12.3b. 
Hierin wenst men de negatieve voorspanning van een versterkerbuis te 
meten. De meetmethode volgens fig. 12.3а is niet alleen foutief omdat de 
V-meter onder andere over de hoge lekweerstand R, staat, maar vooral 
omdat deze meter de instelling van de elektronenbuis beïnvloedt. Hierdoor 
verandert de anodestroom en dus ook de te meten roostervoorspanning. 
De methode volgens fig. 12.3b is de juiste oplossing; de V-meter is hier 
over de lage katodeweerstand R, geschakeld. 


Fig. 12.3a Fig. 12.3b 


Een ander voorbeeld vindt men in de fig. 12.4a en 12.4b. Hierin wenst 
men de collectorgelijkspanning van een oscillerende transistor te meten. 
Ofschoon de inwendige weerstand van de toegepaste V-meter hoog is, kan 
de ingangscapaciteit (C;) van deze meter, de oscillatorkring op ontoelaat- 
bare wijze beïnvloeden (zie fig. 12.4а). In fig. 12.4b is dit aanmerkelijk 
verbeterd door direct op het meetpunt de weerstand R, aan te sluiten. Het 
gelijkspanningsverlies over deze weerstand moet echter te verwaarlozen 
zijn ten opzichte van dat over de V-meter; maak dus R, veel kleiner dan 
de inwendige weerstand van de V-meter. 


Fig. 124a Fig. 124b 
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bs. Bij het meten van HF-spanningen over resonantiekringen moet men niet 
alleen zorg dragen voor een minimale demping, maar ook voor een mini- 
male verstemming van het meetobject. 
In de fig. 12.5а en 12.5Ь wenst теп de wisselspanning op de uitgang van 
een selectieve versterker te meten. Het hiervoor aangewezen meetinstru- 
ment is vanzelfsprekend de diodevoltmeter met zijn hoge ingangsweerstand 
en zijn lage ingangscapaciteit (zie $ 1.4.2). Bij de meetmethode volgens 
fig. 12.5a wordt de resonantiekring niettemin verstemd door de parasitaire 
capaciteit (С) van de veel te lange verbinding tussen het meetpunt en de 
detectormeetkop (K). Bij het meten bij zeer hoge frequenties kunnen op 
deze foutieve verbinding zelfs staande golven optreden, waardoor de 
meting volkomen onbetrouwbaar wordt. In fig. 12.5Ь vindt men de juiste 
werkwijze: men brengt de meetkop naar het meetobject; de lange ver- 
binding tussen de meetkop en het aanwijsinstrument is nu niet bezwaarlijk, 
omdat hierover uitsluitend gelijkspanning staat. 
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Fig. 12.5a Fig. 12.5b 
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De fig. 12.6a еп 12.6Ь geven nog een ander voorbeeld. Hierin wordt een 
relatieve wisselspanningsmeting uitgevoerd. De condensator Сү dient ter 
verkrijging van een zeer losse koppeling tussen de resonantiekring en de 
v-meter. Bij de meetmethode volgens fig. 12.6a wordt de resonantiekring 
echter verstemd door de parasitaire capaciteit (С,) van de verbindings- 
leiding tussen het meetpunt en de koppelcondensator. Bij de methode vol- 
gens fig. 12.6b, waarbij C, direct op het meetpunt is aangesloten, is de 
invloed van C, te verwaarlozen (mits Сү << Co). 
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Fig. 12.6a Fig. 12.6b 
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Toelichting bij punt C 

Het zijn vooral de 50 Hz-netstoringen die aanleiding geven tot foutieve meter- 
uitslagen, onduidelijke afbeeldingen op een oscilloscoop, enz. 

Enige voorbeelden: 


с. 
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Bij het „aarden” van een meetopstelling moet men gesloten circuits ver- 
mijden teneinde bromstoringen te voorkomen. 

Dit is nader uitgelegd аап de hand van de fig. 12.7а en 12.7b. Bij de 
meetopstelling volgens fig. 12.7a zijn de apparaten A, B en C ieder afzon- 
derlijk geaard en bovendien onderling doorverbonden. Hierdoor ontstaan 
gesloten circuits, waarin vrijwel altijd inductiestromen lopen afkomstig van 
het magnetische veld van het elektriciteitsnet. Het gevolg hiervan is dat 
tussen de chassis van de diverse apparaten een bromspanning (50 Hz) aan- 
wezig is. Fig. 12.7b geeft de juiste methode. De aarding vindt hier enkel- 
voudig plaats via het apparaat B; kies hiervoor (indien aanwezig) een 
apparaat dat van een netfilter is voorzien, 


2 2 
EHH 
Eot Goed 


Fig. 12.7a Fig. 12.7b 


De fig. 12.8a en 12.8b geven een ander voorbeeld. Met een v-meter wordt 
de uitgangsspanning van de generator v, opgenomen. Hiervoor gebruikt 
men een dubbele leiding, waarvan de ene meestal met de chassis van beide 
apparaten is verbonden. De extra verbinding tussen deze chassis (zie fig. 
12.8a) is foutief, omdat hierdoor weer een „aardlus” ontstaat. Gebruik 
dus geen dubbele aarding (zie fig. 12.8b). 


Fig. 128a Fig. 12.86 


Indien men meetinstrumenten gebruikt die uit het elektriciteitsnet worden 


gevoed, tracht dan de meetopstelling zodanig samen te stellen, dat alle 
chassiskanten aan één gemeenschappelijk punt liggen, en verbind dit punt 
met aarde. 


In de fig. 12.9а еп 12.9% meet men de spanning over de impedantie Z. 
De meetopstelling volgens fig. 12.9a is minder geschikt, omdat tussen het 
chassis van de v-meter en het chassis van de generator v, altijd wel een 
potentiaalverschil met de netfrequentie aanwezig is, afkomstig van de 
voedingstransformatoren van deze apparaten. Deze spanning veroorzaakt 
een storende stroom door de impedantie Z, die groter zal zijn naarmate 
de waarde van Z, hoger is. In fig. 12.9b zijn deze moeilijkheden op een- 
voudige wijze opgelost. 
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Fig. 129a Fig. 129Ь 


Indien het niet mogelijk is alle uit het elektriciteitsnet gevoede apparaten 
gemeenschappelijk te aarden, kan men bromstoring toch goeddeels voor- 
komen door het „zwevende” meetapparaat via een goede scheidingstrans- 
formator met het elektriciteitsnet te verbinden. 

Een andere oplossing voor dergelijke gevallen wordt toegelicht aan de hand 
van de fig. 12.10а en 12.10b. In de brugschakeling volgens fig. 12.10а 
kan men slechts één van beide meetapparaten aarden. De bromstoring die 
hierdoor ontstaat, zal de meetnauwkeurigheid aanzienlijk schaden, omdat 
hierdoor bij brugevenwicht geen scherp minimum van de indicator M te 
verkrijgen is. Dit euvel is in fig. 12.10b opgelost door de generator v‚ via 
de scheidingstransformator T met de brugschakeling te verbinden. Nu kan 
men de chassis van beide apparaten wél aarden. Hierdoor treden echter 
toch weer moeilijkheden op, omdat de onvermijdelijke parasitaire capaci- 
teit (С) tussen de primaire en de secundaire wikkeling van de desbetref- 


Fig. 12,10a Fig. 12.10b 
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fende transformator, іп principe over de brugimpedantie 4, komt te staan, 
waardoor de evenwichtsvoorwaarde verstoord wordt. Dit kan men weer 
compenseren met behuip van de condensator С, parallel met de brug- 
impedantie Zj. 


Vermijd het meten van spanning tussen hoogohmige punten. 

Dit is onder punt Б, reeds opgemerkt in verband met beïnvloeding van de 
bedrijfstoestand van het meetobject. Een hoogohmig meetpunt kan ook 
bezwaarlijk zijn in verband met storende spanningen. Dit laatste zal dui- 
delijk zijn als men bedenkt dat een stoorspanning ontstaat door inductie 
van een bepaalde hoeveelheid energie vanuit een storend veld. Uit de 
formule: Р = V?/R blijkt dat de storende spanning op een weerstand 
groter zal zijn naarmate de weerstandswaarde hoger is. 

Wil men toch een meting uitvoeren aan een hoogohmig meetpunt, dan be- 
hoort niet alleen het meetobject, maar ook de verbinding naar het meet- 
apparaat doelmatig te zijn afgeschermd!) Hierbij moet worden opgemerkt 
dat afgeschermde leidingen in de regel aanzienlijke parasitaire capaciteiten 
hebben, hetgeen weer moeilijkheden kan veroorzaken in verband met het 
handhaven van de bedrijfstoestand van de te meten schakeling (zie onder 
punt b; en b,). 


Opmerking: 


De in dit hoofdstuk behandelde praktische wenken zijn slechts enkele voor- 


beelden uit de vele mogelijkheden. Ofschoon deze opsomming dus geen aan- 
spraak maakt op volledigheid, is toch wel aangetoond dat de nauwkeurigheid 
van een meting dikwijls op eenvoudige wijze aanzienlijk kan worden verbeterd. 


1) 
vel 


Men verkrijgt een doelmatige afscherming tegen een storend elektrisch en magnetisch 
Id доог rond het te ontstoren punt een goed stroomgeleidend materiaal te plaatsen wat 


tevens goed geaard is. 
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DEEL Ш 


EENVOUDIGE FOUTENTHEORIE 


HOOFDSTUK 13 


FOUTENBRONNEN EN NAUWKEURIGHEIDS- 
BEREKENINGEN 


13.1. BRONNEN VAN FOUTEN 


Om een indruk te geven van de fouten die tijdens een meting een го! kunnen 
spelen, volgt thans een opsomming van de belangrijkste foutenbronnen, 


a. Apparatuurfouten 
Hieronder vallen alle fouten die de gebruikte meetapparatuur heeft, zoals 
ijkfouten, stellingfouten, enz. De fabrikant van de meetapparaten geeft de 
maximale fout op in de vorm van een garantie, zodat men met deze gegevens 
rekening kan houden. 

De invloed van de apparatuurfouten kan men tot een minimum beperken 
door een meetmethode te kiezen waarbij de ijkfouten geëlimineerd worden 
(zie hiervoor deel Ш). 


b. Methodische fouten 

Dit zijn de fouten die ontstaan doordat de meetmethode de toestand van het 

meetobject verandert. Zo beïnvloedt een voltmeter steeds de eigenschappen 

van een afgestemde kring waarover men de spanning meet; een ampèremeter 

verandert de toestand van het circuit waarin men de stroom meet, enz. 
Deze beïnvloeding kan men zo klein mogelijk maken door het gebruik van 

de juiste meetapparaten en de juiste meetmethode (zie deel I en II). 


с. Persoonlijke fouten 

Zoals de naam reeds zegt, zijn deze fouten afhankelijk van de persoon die de 
meting verricht. Zo zal de ene persoon bij het aflezen van een meteruitslag 
bijvoorbeeld steeds een iets hogere waarde noteren dan de andere waarnemer. 
De oorzaak hiervan is het verschil in de waarnemingsorganen van deze per- 
sonen. Persoonlijke fouten komen onder meer ook naar voren bij tijdmetingen. 
Wordt een bepaalde tijd bijvoorbeeld door twee personen gemeten, dan zal 
de ene steeds een iets kortere tijd opnemen dan de andere. De oorzaak hier- 
van is het verschil in reactievermogen van deze personen. 
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De invloed van persoonlijke fouten op het uiteindelijke meetresultaat kan 
men aanmerkelijk verkleinen door de desbetreffende meting door verschillen- 
de personen te laten uitvoeren, en dan het gemiddelde als eindresultaat te 
nemen. Deze fout wordt vanzelfsprekend niet kleiner indien de meting door 
één persoon diverse keren wordt herhaald. 


De voorgaande fouten liggen meestal in dezelfde richting. Men noemt ze 
daarom systematische fouten. Deze fouten worden niet kleiner door de des- 
betreffende meting diverse keren op dezelfde wijze te herhalen; men kan de 
invloed van deze fouten wel tot een minimum beperken door een bepaalde 
meting met andere personen, andere meetinstrumenten en andere meet- 
methoden uit te voeren. 

Er kunnen ook fouten ontstaan door toevallige omstandigheden tijdens de 
meting. Zo kan een openstaande deur of raam de temperatuur of vochtig- 
heid tijdens de meting veranderen; een storend elektro-magnetisch veld kan 
tijdelijk een foutieve meteruitslag veroorzaken, enz. Deze zogenaamde toe- 
vallige fouten zullen het meetresultaat afwisselend positief en negatief be- 
invloeden. Door dezelfde meting diverse keren te herhalen, zal de som van 
de afwijkingen in de ene richting relatief steeds minder gaan verschillen van 
de som van de afwijkingen in de andere richting. Men kan dus stellen dat 
het rekenkundig gemiddelde van een groot aantal metingen van een zelfde 
grootheid des te dichter bij de werkelijke waarde ligt, naarmate het aantal 
metingen groter is. 

De toevallige fouten kan men ook elimineren, door van een reeks metingen 
een grafiek uit te zetten. De punten in fig. 13.1 zijn het resultaat van een 
weerstandsmeting met de stroom-spanningsmethode. Volgens de wet van Ohm 
moet het verband tussen de aangelegde spanning en de resulterende stroom 
lineair verlopen, zodat de punten die buiten deze lijn liggen foutief zijn. De 
te meten weerstand R kan men dus het nauwkeurigste bepalen door de co- 
tangens van hoek a te berekenen. 


Fig. 13.1 
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13.2.HET BEREKENEN VAN DE MOGELIJKE NAUWKEURIGHEID VAN 
EEN METING 


In deel 1 en П kan men zien, dat de meetresultaten over het algemeen worden 
verkregen door een aantal waarnemingen in een daarvoor geschikte formule 
te substitueren, en deze laatste uit te rekenen. Daar iedere waarneming een 
afwijking heeft (denk aan de foutenbronnen genoemd onder punt 13.1), is het 
belangrijk te weten hoe groot de mogelijke fout van bet uiteindelijke meet- 
resultaat is. Andersom kan men in de praktijk natuurlijk ook de vraag stellen 
met welke precisie de diverse waarnemingen moeten worden verricht om de 
te meten grootheid binnen de gewenste nauwkeurigheid te bepalen. 

Men kan een meetfout uitdrukken in een absolute waarde of in een rela- 
tieve waarde. Geeft men bijvoorbeeld een meteruitslag op met 25 V +1 V, 
dan wil dit zeggen dat de nauwkeurigheidsgrens (1.1. de mogelijke absolute 
meetfout) 1 V is, of de grootste procentuele fout (d.i. de mogelijke relatieve 
fout) 'hs X 100% = 4% bedraagt. 


a. De som van een aantal waarnemingen 
Noemt men deze waarnemingen bijvoorbeeld А, B en С, en de nauwkeurig- 
beidsgrenzen hiervan resp. AA, AB en AC, dan is de grootst mogelijke som: 
(A + AA) + (B + АВ) + (C + AC) = (А + В+ С) + (AA + AB + AC). 
De kleinste som is dan: (A—AA) + (В—АВ) + (C—AC) = (А + В + С) 
(АА + AB + AC). 
De grootste afwijking is dus: + (AA + AB + AC). 
In woorden: 
De nauwkeurigheidsgrens уап de som van een aantal waarnemingen is 
gelijk aan de som van de nauwkeurigheidsgrenzen van deze waarnemingen. 
Voorbeeld: 


Fig. 13.2 


In fig. 13.2 wordt de stroom / bepaald door het meten van /, /, en Iy. 
Volgens de wet van Kirchhoff is: I = 1, + I + I 

Is de uitslag van de Z‚-meter bijvoorbeeld 1 A+ 1% = 1A + 10mA, 
de uitslag van de Iymeter 2А + 114 % = 2 A + 30 mA, en de uitslag van 
de Iymeter ЗА +2% = ЗА + 60 mA, dan is de uiterste waarde van de 
stroom Г: 6 A + 100 mA = 6А + 12; %. 
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Uit dit resultaat valt op te merken, dat het weinig zin heeft de fout van de 
ene meting zeer klein te maken ten opzichte van die van de andere meting 
(door bijv. één dure meter te gebruiken). Zou men bijvoorbeeld voor de 
I‚-meter een 0,1 %-instrument nemen, dan is de mogelijke meetfout van de 
stroom 1 toch nog altijd + 114 %. 


b. Het verschil van twee waarnemingen 
Stellen wij deze waarnemingen voor door А + ЛА en B + AB (de eerste is 
groter dan de tweede), dan is het grootst mogelijke verschil hiervan: 

(A + AA) — (В— АВ) = (A— В) + (AA + AB). 

Het kleinste verschil is dan: 

(А — AA) — (В + AB) = (А — В) — (AA + AB). 

De grootste afwijking is dus: + (AA + AB). 

In woorden: 

De nauwkeurigheidsgrens van het verschil van twee waarnemingen is gelijk 
aan de som van de nauwkeurigheidsgrenzen van deze waarnemingen. 

Voorbeeld: 


Fig. 13.3 


In fig. 13.3 wordt de spanning V, vastgelegd door het meten van V, en V}. 
Volgens de wet van Kirchhoff is: V, = V, — V} 

Is de uitslag van de V -meter bijvoorbeeld 100 V +114% = 100У+ 1,5 У, 
en de uitslag van de V‚-meter 10 V +3% = 10 V + 0,3 V, dan is de uiter- 
ste waarde van de spanning Vy: 90У + 1,8 V = 90У +2%. 

Uit dit resultaat blijkt, dat het bepalen van V, volgens de beschreven 
methode onnauwkeuriger wordt naarmate de waarde van V, en V, dichter bij 
elkaar liggen. Was de uitslag van de Vymeter bijvoorbeeld 90 V + 3 %, dan 
zou de waarde van V, zijn: 10 V + 4,2 V, dit wil zeggen, een mogelijke meet- 
fout van = 42%! 


c. Het produkt van een aantal waarnemingen 

Noemt men de waarnemingen bijvoorbeeld A, B en C, en de procentuele 
fouten hiervan resp. p, q en r, dan kunnen wij deze waarnemingen voor- 
stellen door resp: А (1 + рь) = A (1 + a), B (1 + 4) =B (1 + B) en 
CL Er) = Cl + у). 
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Het grootst mogelijke produkt hiervan is: 
A(l— a) BO — B) C(O — y) = АВС(1—х—В—ү— aB + ay ~ Ву — B) 
= АВС П + (а + В + y)}> mits a, Ben y & 1. 
Het kleinste produkt is: 
A(l +a) B(1 + В)-С(1 + у) = АВС(1 + a+ B+ y+ aB + ay + Ву + 201) 
œ~ ABC [1 — (а + В + y)]— mits a, Ben y «1. 
De grootste procentuele fout is dus + (a + B + y). 


In woorden: 
De procentuele fout van het produkt van een aantal waarnemingen is gelijk 
aan de som van de procentuele fouten van deze waarnemingen. 


Voorbeeld: 

Bij gebruik van de brug van Maxwell volgens fig. 4.4 (zie hoofdstuk 4) 
wordt de zelfinductie van de te meten spoel bepaald door: 

L, = А,В,С, (vergelijk formule 4.4a). 

Indien de brugweerstanden R, en R, ieder een nauwkeurigheid bezitten 
van bijvoorbeeld + 2 90, en de afwijking van de variabele condensator C, 
niet groter is dan + 3 9, dan їз de maximale meetfout gelijk aan de som 
van de procentuele afwijkingen, d.i. + 7 90. 


d. Het quotiënt van twee waarnemingen 
Stellen wij deze waarnemingen voor door А (1 + а) en В (1 + B), dan is het 
grootst mogelijke quotiënt hiervan: 
A(l+a A +a)(l+B) _ АП tat B + af) 
B(l—6) B(1—$)(1 + B) В (1 — В) 


S П + (a + B)] — mits aen В «1. 


Het kleinste quotiënt is: 
Alla) _АП—а)1—8) _ A(l—a—p + af) Ра 
B(1 +8) B(1 + B) (1 —B) B(1— В2) 


U — (а + B)} > mits aen В < 1. 


ш> 


De grootste procentuele fout is dus: + (а + B). 

In woorden: 

De procentuele fout van het quotiënt van twee waarnemingen is gelijk aan 
de som van de procentuele fouten van deze waarnemingen. 

Voorbeeld: 

Bij gebruik van de brug van Maxwell volgens fig. 4.4 wordt de verlies- 
weerstand van de te meten spoel bepaald door: 


m= “= (vergelijk formule 4,4b). 
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Indien de nauwkeurigheid van de brugweerstanden К, en К, elk + 2 op is, 
en die van de variabele R, bijvoorbeeld + 30, dan wordt de maximale 
meetfout gegeven door de som van de procentuele afwijkingen, d.i. + 7 90 
е. De wortel uit een waarneming 
Stellen wij deze waarneming voor door A (1 + a), dan is de wortel hieruit: 

УМА @ + а) м VA VI + 2 (8а) + Ga)? > mits a «1. 
= VA У@ £ 40) = (1 + 4а) УА. 


Over het algemeen geldt: V/A (1 £ а) = (1 +10 VA — mits a «1. 


1 
De grootste procentuele fout is dus: жт а. 


In woorden: 

De procentuele fout van de wortel uit een waarneming is gelijk aan de 
procentuele fout van deze waarneming gedeeld door de wortelexponent. 

Voorbeeld: 

De nauwkeurigheid van de golfmeter volgens fig. 5.7 (zie hoofdstuk 5) 
wordt hoofdzakelijk bepaald door de precisie van de kringelementen. De te 
meten frequentie wordt gegeven door: 

1 
2e VLC 

Indien een nauwkeurigheid van bijvoorbeeld + 2 % wordt vereist, dan mag 
de som van de procentuele afwijkingen van L, еп C, niet hoger zijn dan 
+ 4%. Men ga dit zelf na aan de hand van het voorafgaande. 


‚= 
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MEETAPPARATEN EN 
MEETMETHODEN 
IN DE ELEKTRONENTECHNIEK 


Dit boek behandelt de meest voorkomende 
metingen in de elektronentechniek en geeft een 
beschrijving van de meetapparatuur die hierbij 
doorgaans wordt gebruikt. Bij de bespreking van 
deze metingen worden diverse meetmethoden 

met elkaar vergeleken, teneinde de lezer niet alleen 
met het „hoe“ maar ook met het „waarom” 
vertrouwd te maken. 


Speciale metingen, zoals bij de radio- en 
televisietechniek en op andere gebieden worden 
uitgevoerd, vallen buiten het kader van dit werkje, 
dat zich beperkt tot algemene metingen die elke 
elektronentechnicus dagelijks nodig heeft. 

Ook de zogenaamde professionele meetapparatuur, 
die slechts door een betrekkelijk kleine groep 
specialisten wordt gebruikt, blijft buiten beschouwing. 
Wel is veel aandacht besteed aan de gangbare 
meetapparatuur die veel elektronentechnici in 
fabrieken en werkplaatsen gebruiken. 


Niet alleen de behandelde stof, maar ook het 
niveau waarop dit werk werd geschreven, is 
zodanig gekozen dat een grote groep lezers er 
met vrucht gebruik van kan maken. Hierbij wordt 
onder anderen gedacht aan leerlingen van 
opleidingsinstituten voor de elektronentechniek, 
zoals H.T.S. en U.T.S., technici in een bedrijf en 
de gevorderde radio- en zendamateur. 


Na grondige bestudering van dit boek zal de lezer 
een zo goed meetinzicht hebben verworven dat 
hij de fundamentele metingen in de elektronen- 
techniek zelfstandig kan uitvoeren. 


